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RESUMO
Este trabalho apresentou o projeto, simulac¸a˜o e medic¸a˜o de dois
circuitos condicionadores, empregando componentes discretos, para ISFET
(Transistor de Efeito de Campo Sensı´vel a I´ons). O primeiro circuito condi-
cionador desenvolvido foi o seguidor de fonte-e-dreno, em que a operac¸a˜o do
ISFET em modo CVCC (Tensa˜o Constante e Corrente Constante) permitiu
a leitura do pH no terminal de fonte do ISFET com uma linearidade igual a
1, obtida pelo coeficiente de determinac¸a˜o R2. Os resultados experimentais
indicaram uma faixa de variac¸a˜o de 1,404 V aplicando um potencial de
refereˆncia de -0,290 V a 0,136 V e uma responsividade igual a 3,3 V/V.
O segundo circuito condicionador apresentado, denominado neste tra-
balho por pHCO, foi desenvolvido como alternativa ao condicionamento do
sinal do elemento sensor via medic¸a˜o da frequeˆncia de pulsos na saı´da do
circuito. Neste caso, a informac¸a˜o do pH esta´ representada digitalmente e
codificada no domı´nio do tempo. Isto eliminou o uso de ADCs no pro-
jeto, reduzindo o consumo ele´trico geral e minimizando a instrumentac¸a˜o
do circuito condicionador. Ademais, a representac¸a˜o digital efetuada dire-
tamente pelo circuito condicionador proporciona uma maior integridade da
informac¸a˜o, melhor interfaceamento com blocos digitais ale´m de permitir que
a informac¸a˜o seja processada remotamente por um dispositivo microcontro-
lador. Os resultados experimentais obtidos com este circuito indicaram uma
faixa de variac¸a˜o igual a 9 kHz, um coeficiente de determinac¸a˜o R2 igual a
0,993 e uma responsividade igual a 9 kHz/pH.
Complementarmente, uma versa˜o integrada do circuito condicionador
pHCO foi projetada em tecnologia IBM 0,18 µm, utilizando sete nı´veis de
metal e modelo de transistor BSIM3v3. Os resultados de simulac¸a˜o mos-
traram que o circuito condicionador integrado consome apenas 114 µW de
poteˆncia ele´trica e e´ competitivo com demais trabalhos de relevaˆncia da a´rea.
A motivac¸a˜o deste trabalho e do projeto do circuito condicionador integrado
esta´ relacionada na medic¸a˜o da glicemia para diagno´stico e tratamento da
diabetes melito via redes corporais sem fio (WBANs).
Palavras-chave: ISFET, Sensor de pH, circuito condicionador, circuito de
leitura, pHCO, glicemia, WBAN.

ABSTRACT
This work presented the design, the simulation and the measurement
of two conditioning circuits for the sensor ISFET (Ion Sensitive Field Effect
Transistor). The first conditioning circuit designed was based in the so-called
source-drain follower configuration. The experimental results indicated a co-
efficient of determination R2 equal to 1 measured in a span equal to 1.404 V.
The voltage range applied to the reference potential was varied from -0.290
V to 0.136 V and the sensitivity obtained was equal to 3.3 V/V.
The second conditioning circuit, called in this work by pHCO, con-
verts the pH input in a digital output representation whose information is
encoded in the frequency domain. This approach has enabled the minimiza-
tion of the analog front-end instrumentation providing reduction of the overall
power consumption. Furthermore, the digital output representation provides
better information integrity rather than interfacing with digital blocks. The
experimental results obtained with this circuit showed a span equal to 9 kHz,
a coefficient of determination R2 equal to 0.993 and a sensitivity equal to 9
kHz/pH.
In addition, an integrated version of the pHCO conditioning circuit
was designed in the IBM 0.18 µm technology, using seven metal layers and
the BSIM3v3 transistor model. The simulation results showed that the circuit
uses only 114 µW of electric power and is competitive with other relevant
works in the area. The motivation of this work and the design of the integrated
conditioning circuit is related to the treatment of diabetes mellitus via wireless
body area networks (WBANs).
Keywords: ISFET, pH sensor, conditioning circuit, pHCO, WBAN.
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1 INTRODUC¸A˜O
Segundo dados levantados em 2013 pela Federac¸a˜o Internacional de
Diabetes [1], cerca de 382 milho˜es de pessoas sofrem de diabetes mellitus no
mundo. A previsa˜o e´ que esse nu´mero aumente para aproximadamente 600
milho˜es de pessoas em 2035. O Brasil, por exemplo, possui cerca de 11,9
milho˜es de pessoas entre 20 e 75 anos com esta doenc¸a, o que o posiciona
como o quarto paı´s com mais diabe´ticos no mundo. Em 2013, 5,1 milho˜es de
pessoas no mundo morreram devido a diabetes melito e a cada seis segundos
uma pessoa morre por sua causa.
Apesar dos investimentos em pesquisa e em seu combate, a diabetes
melito e´ uma das dez maiores causas de morte no mundo. Deve-se isso, prin-
cipalmente, porque a diabetes na˜o apresenta sintomas claros ao paciente - o
que faz com que a sua manifestac¸a˜o na˜o seja facilmente percebida e, conse-
quentemente, seu diagno´stico seja realizado tardiamente.
Uma proposta para auxiliar o seu diagno´stico e permitir um melhor
acompanhamento do quadro evolutivo do paciente pode ser realizado por
meio das redes corporais sem fio (WBANs). Este e´ o tema de pesquisa no
qual o Grupo de Pesquisas em Radiofrequeˆncia (GRF) da UFSC encontra-se
inserido, assim como parte da produc¸a˜o deste trabalho.
As WBANs sa˜o redes de comunicac¸a˜o sem-fios com operac¸a˜o limi-
tada em ate´ 1 metro de distaˆncia e empregadas para conectar no´s independen-
tes (contendo transdutores) implantados no corpo humano, aplicados sobre
a pele ou costurados em um tecido vestı´vel, de forma que seja possı´vel a
monitorac¸a˜o remota de sinais vitais do paciente, tais como: temperatura, gli-
cemia, taxa de batimentos cardı´acos, atividade ele´trica do corac¸a˜o, atividade
ele´trica do ce´rebro, entre outros [2, 3]. A Figura 1 exemplifica uma WBAN
com os principais blocos contidos na arquitetura de seus no´s sensores.
O bloco transdutor ilustrado na Figura 1 conte´m elementos senso-
res e atuadores: estes sa˜o responsa´veis por converter um sinal ele´trico em
um estı´mulo (por exemplo, bomba para liberac¸a˜o de insulina), enquanto que
aqueles sa˜o responsa´veis por converter uma quantidade fı´sica (por exemplo,
glicose) em um sinal ele´trico correspondente [2, 4].
Usualmente, a informac¸a˜o proveniente do elemento sensor e´ eletrica-
mente fraca 1 e, por isso, precisa primeiramente ser condicionada no esta´gio
analo´gico de entrada (AFE) antes de ser encaminhada aos blocos subsequen-
tes. Condicionar um sinal significa realizar uma manipulac¸a˜o ou conjunto
1Possui baixa amplitude/poteˆncia
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Figura 1: Exemplo tı´pico de uma rede WBAN detalhando a arquitetura dos no´s
independentes.
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de processamentos ainda no domı´nio analo´gico, de modo que o sinal possa
ser devidamente acomodado e entregue ao esta´gio seguinte de acordo com
as exigeˆncias mı´nimas de amplitude, frequeˆncia, linearidade e ruı´do, entre
outras especificac¸o˜es [4].
Uma vez condicionado, o sinal podera´ seguir a` etapa de conversa˜o
analo´gico-digital (ADC) para ser manipulado pelo processador digital de si-
nais (DSP). Em seguida, a informac¸a˜o podera´ ser entregue ao bloco ra´dio de
modo que seja possı´vel verificar remotamente a glicemia 2 do paciente atrave´s
de um dispositivo porta´til localizado nas proximidades [2].
O condicionamento do sinal e´ uma etapa importante no sistema de
medic¸a˜o pois, ale´m de processar sinais ele´tricos com baixa poteˆncia, pos-
sui a func¸a˜o de reduzir o ruı´do total do sistema, melhorar a estabilidade em
relac¸a˜o a` temperatura, prover o ganho mı´nimo necessa´rio ao sinal, dentre
va´rios outros aspectos relacionados ao tratamento, manipulac¸a˜o e processa-
mento analo´gico do sinal [4].
2Concentrac¸a˜o de glicose no sangue.
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1.1 ESTADO DA ARTE DE CIRCUITOS CONDICIONADORES
Um circuito de condicionamento (ou condicionador) bem conhecido
e amplamente empregado nas mais diversas aplicac¸o˜es e´ o amplificador de
instrumentac¸a˜o (IA). Este amplificador e´ caracterizado por uma alta rejeic¸a˜o
ao sinal de modo comum (CMRR), o que o torna atrativo a`s aplicac¸o˜es de sen-
soriamento de sinais biopotenciais, tais como: o eletrocardiograma (ECG),
o eletroencefalograma (EEG), o eletromiograma (EMG), dentre outros. O
trabalho em [5] utilizou em seu circuito condicionador um amplificador de
instrumentac¸a˜o discreto (AD620), possuindo alto valor de CMRR, com o ob-
jetivo de melhorar a captac¸a˜o de sinais biopotenciais. Os resultados experi-
mentais obtidos denotaram um erro me´dio percentual aproximadamente igual
a 5,71 %.
O trabalho em [6] apresentou um circuito condicionador, utilizando
componentes discretos, para sensores resistivos baseado em um oscilador de
relaxac¸a˜o. Ambos o ciclo de trabalho e a frequeˆncia do sinal de saı´da carre-
gam a informac¸a˜o proveniente de um par de sensores distintos. A frequeˆncia
do sinal e´ controlada pelo desbalanceamento de uma ponte de Wheatstone,
enquanto que o ciclo de trabalho e´ independentemente controlado por um
segundo sensor.
Para realizar a etapa de condicionamento no contexto da monitorac¸a˜o
da glicemia, existem va´rios circuitos condicionadores projetados para aten-
der a`s especificac¸o˜es de sensores com tecnologias distintas, como por exem-
plo: sensor amperome´trico utilizando tecnologia de filme fino, sensor fluo-
rome´trico de fibra o´ptica baseada na medic¸a˜o de oxigeˆnio, sensor de glicose
empregando espectroscopia de infravermelho, entre outros [7, 8]. Todavia,
a maioria dos sensores baseados nas tecnologias supracitadas requer o uso
de uma a´rea fı´sica que, a`s vezes, na˜o esta´ disponı´vel ao emprego em um no´
sensor da WBAN, por exemplo. Por isso, um grande nu´mero de trabalhos
utilizam o sensor eletroquı´mico ISFET como plataforma para sensoriamento
dos nı´veis de glicose. Este sensor e´ fabricado sob a plataforma MOSFET o
que permite a sua compatibilidade com a tecnologia CMOS proporcionando,
dessa forma, soluc¸o˜es escalona´veis e integra´veis [9].
Em sua forma nativa, o ISFET e´ fabricado com uma camada contendo
um filme sensı´vel a ı´ons, no lugar do contato de porta, para detectar nı´veis
de pH em uma determinada espe´cie quı´mica. Contudo, a versatilidade deste
sensor permite funcionaliza´-lo para a medic¸a˜o de uma se´rie de biomole´culas
presentes em nosso corpo, tais como: glicose, ure´ia, neurotransmissores e,
recentemente, permitindo o sequenciamento de longas cadeias de DNA para
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previsa˜o de doenc¸as congeˆnitas [9].
Como exemplo de aplicac¸a˜o do ISFET na detecc¸a˜o de nı´veis de pH, o
trabalho em [10] apresenta um sistema-em-um-chip SoC sem-fio voltado para
detecc¸a˜o e transmissa˜o da informac¸a˜o do pH no interior do tubo digestivo
humano. O circuito de condicionamento empregado neste trabalho e´ uma
pequena variac¸a˜o de um outro condicionador conhecido: o seguidor de fonte-
e-dreno [11]. Este circuito utiliza fontes de corrente para polarizar o sensor
em um ponto de operac¸a˜o fixo e seguidores unita´rios para rastrear as variac¸a˜os
de pH no terminal de fonte do sensor e realimentar um novo potencial no
terminal de dreno do sensor, forc¸ando assim, uma polarizac¸a˜o VDS sempre
constante. Ale´m do circuito de condicionamento, o SoC e´ composto tambe´m
por uma unidade de controle digital, um transceptor de RF e uma unidade
gerenciadora de poteˆncia. Por isso, as informac¸o˜es medidas no tubo digestivo
podem ser lidas remotamente por um dispositivo porta´til de leitura. Ademais,
o SoC completo e´ suficientemente pequeno para ser ingerido e poder passar
pelo tubo digestivo sem maiores esforc¸os.
Em [12], um sistema de instrumentac¸a˜o integrado foi projetado em
tecnologia CMOS 0,18 µm para computar a me´dia da tensa˜o de limiar de
um conjunto de 64 ISFETs empregando uma realimentac¸a˜o negativa global
de corrente. Como consequeˆncia, o sistema na˜o precisa aplicar uma tensa˜o
de refereˆncia ou corrente para configurar o modulador sigma-delta, porque
o sinal interno e´ convertido e processado no domı´nio da frequeˆncia. O chip
opera em 3,3 V para os blocos analo´gicos e 1,8 V para os blocos digitais. A
a´rea do chip final foi de 2,6 mm2, com um consumo esta´tico total de 80 µW
e uma resoluc¸a˜o de 8 bits.
Os trabalhos em [13] e [14] propuseram uma soluc¸a˜o a pacientes que
possuem uma determinada disfunc¸a˜o em um conjunto de ce´lulas do paˆncreas
denominada ce´lulas beta. Estas ce´lulas sa˜o capazes de emitir um padra˜o de
atividade ele´trica (semelhante ao observado em neuroˆnios) para estimular o
paˆncreas a produzir insulina, de acordo com a concentrac¸a˜o de glicose me-
dida. Baseado neste conceito, criou-se um circuito neuromo´rfico capaz de
condicionar o sinal de um ISFET funcionalizado para medir concentrac¸o˜es
de glicose. Este circuito foi capaz de reproduzir os mesmos padro˜es de ati-
vidade ele´trica (spikes) requerida para uma determinada concentrac¸a˜o de gli-
cose. Assim, foi possı´vel recuperar a homeostase 3 gliceˆmica de pacientes
com esta disfunc¸a˜o por meio de um chip implantado no paˆncreas que repro-
3Propriedade de um sistema regular o seu ambiente interno de modo a manter uma condic¸a˜o
esta´vel mediante mu´ltiplos ajustes de equilı´brio dinaˆmico controlados por mecanismos de
regulac¸a˜o inter-relacionados.
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duz com fidelidade os padro˜es de atividade ele´trica das ce´lulas beta.
Em linha semelhante ao trabalho anterior, o projeto em [15] repro-
duziu um circuito condicionador bio-inspirado a fim de mimetizar sinapses
quı´micas para detectar o neurotransmissor glutamato. Para isso, o ISFET foi
funcionalizado com a enzima glutamato oxidase e o circuito condicionador
implementado foi baseado na teoria de circuitos translineares para permitir
a compansa˜o 4 do sinal. A poteˆncia total obtida pelo circuito foi de 163,8
µW , em uma a´rea de 3 mm2, utilizando tecnologia CMOS 0,35-µm da AMS.
A aplicac¸a˜o do trabalho esta´ relacionada a pacientes que sofrem com dor e
perda de movimentos do corpo devido a` inju´ria na espinha dorsal.
Recentemente, aplicac¸o˜es envolvendo sequenciamento de longas ca-
deias de DNA e medic¸a˜o de variac¸o˜es gene´ticas de polimorfismo de nu-
cleotı´deo u´nico (SNP) teˆm sido empregadas utilizando o ISFET como ele-
mento sensor. Em [16], a quantizac¸a˜o do pH foi realizada atrave´s de um
circuito condicionador que converte o pH em uma representac¸a˜o no domı´nio
do tempo. Em seguida, o sinal representado no domı´nio do tempo foi conver-
tido para uma representac¸a˜o digital correspondente (TDC). Isso foi possı´vel
atrave´s de uma modificac¸a˜o na implementac¸a˜o da interface do sensor con-
sistindo de um par complementar com porta flutuante. Esta proposta pro-
piciou uma grande reduc¸a˜o do AFE necessa´rio para condicionar o sinal. O
chip foi fabricado em tecnologia padra˜o CMOS 0,18 µm, com a´rea total de
0,036 mm2, utilizou um conversor flash para representac¸a˜o digital do sinal e
um consumo total de 230 µW. Apesar dos resultados, um inconveniente que
surge com a modificac¸a˜o na interface do sensor e´ um maior acu´mulo de car-
gas armadilhadas em sua camada de passivac¸a˜o, o que pode acarretar em um
aumento excessivo do offset de entrada e, consequentemente, na saturac¸a˜o do
sinal de saı´da. Isto acontece pois, neste caso, os ISFETs foram fabricados por
meio da extensa˜o (isto e´, ligac¸a˜o ele´trica) da porta de polissilı´cio intrı´nseca do
MOSFET com a camada de metal superior, utilizando a passivac¸a˜o intrı´nseca
como a membrana de detecc¸a˜o [17].
A Tabela 1 sumariza um comparativo entre o desempenho dos circui-
tos condicionadores de sinais para ISFET mencionados nesta sec¸a˜o.
4Te´cnica que permite comprimir o sinal, para em seguida realizar um determinado processa-
mento analo´gico e expandir o sinal.
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Tabela 1: Caracterı´sticas de trabalhos recentes sobre circuitos condicionadores para ISFET
Trabalhos [10] [12] [13] [15] [16]
Tecnologia 0,18 µm 0,18 µm 0,25 µm 0,35 µm 0,18 µm
VDD (V) 2,5 1,8/3,3 5 2,5 3,3 1,8
A´rea Total
(mm2)
≈ 0,4 2,6 - 3 0,036
Consumo Total
(µW) 600 76
6 4,5 168,3 230
Faixa de Variac¸a˜o 0,05 V @ 1,9 V 80 kHz @ 200 kHz 50 nA @ 250 nA 3,6 nA @ 14,4 nA -
Responsividade ≈ 0,6 V/V 81 kHz/V 10 nA/mM 1,233 nA/mM 7 27 ns/pH
DR 8 72,8 dB 18,32 dB 32,2 dB 27,7 dB 58 dB
SNR9 (dB) - 45 - - -
Resoluc¸a˜o 0,05 pH ≈ 0,17 pH - - 0,028 pH
Fonte: Elaborada pelo autor
5Bloco digital: 3,3 V — Bloco Analo´gico: 1,8 V
6Desconsiderando partes digitais e de interfaceamento
7Para receptores AMPA e NMDA, respectivamente
8Faixa dinaˆmica
9Relac¸a˜o sinal-ruı´do
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O trabalho em [13] apresentou o menor consumo de poteˆncia compa-
rado aos demais trabalhos. Contudo, a resposta em corrente deste circuito
condicionador devera´ exigir uma etapa de conversa˜o analo´gica-digital subse-
quente a ser desempenhada por um bloco ADC. Este bloco adicional resultara´
em um consumo extra de poteˆncia e que na˜o foi contabilizado pelos autores.
O trabalho em [16] apresenta um consumo total de poteˆncia igual a 230 µW.
Contudo, a representac¸a˜o direta do sinal no domı´nio digital permitiu um inter-
faceamento direto com o dispositivo microcontrolador - economizando uma
etapa no esta´gio de condicionamento. Esta estrate´gia adotou uma metodo-
logia interessante de simplificac¸a˜o do esta´gio de condicionamento, interfa-
ceando o circuito diretamente com o microcontrolador e eliminando o uso
de ADCs. Por isso, o conceito de condicionamento de sinal desempenhado
em [16] serviu como inspirac¸a˜o para o desenvolvimento da topologia pHCO
apresentada neste trabalho - de modo a limitar o consumo de poteˆncia total
do circuito condicionador.
1.2 ESCOPO DESTE TRABALHO
Esta dissertac¸a˜o de mestrado foi concebida por meio de uma
colaborac¸a˜o com o CCS - Centro de Componentes Semicondutores - da
Unicamp (Universidade de Campinas) atrave´s do Instituto Nacional de
Cieˆncia e Tecnologia de Sistemas Micro e Nanoeletroˆnicos (INCT NAMI-
TEC) e teve o propo´sito de projetar um circuito condicionador de sinais para
um ISFET.
Com esta colaborac¸a˜o, o CCS foi o responsa´vel pelo projeto e
fabricac¸a˜o do elemento sensor, enquanto que o GRF ficou encarregado de
projetar o bloco condicionador de sinais. O sensor fabricado e fornecido
pelo CCS podera´ ser utilizado como plataforma de funcionalizac¸a˜o para um
sensor de glicose.
1.3 ORGANIZAC¸A˜O DESTE TRABALHO
Este trabalho esta´ organizado da seguinte forma: o pro´ximo capı´tulo
aborda os principais sensores eletroquı´micos com foco no ISFET e de forma
a apresentar os mecanismos fı´sico-quı´micos envolvidos em sua operac¸a˜o.
Ainda, os resultados da caracterizac¸a˜o da amostra fornecida pelo CCS sera˜o
apresentados, assim como a construc¸a˜o de um macromodelo comportamental
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baseado em Verilog-A para simulac¸a˜o do dispositivo. O capı´tulo 3 contempla
uma revisa˜o bibliogra´fica sobre os principais circuitos condicionadores e de
leitura, arguindo e examinando os principais compromissos envolvidos em
cada topologia e te´cnicas empregadas por seus autores. O capı´tulo 4 apre-
senta as contribuic¸o˜es deste trabalho por meio de duas propostas: um circuito
condicionador discreto e um circuito condicionador integrado voltado para
aplicac¸o˜es de ultrabaixo consumo. A ana´lise e sı´ntese de ambos os circuitos
sa˜o efetuadas para, posteriormente, revelar os resultados de cada proposta.
O capı´tulo 5 conclui este trabalho destacando seus pontos mais relevantes,
ale´m de discutir e apontar os possı´veis caminhos a serem seguidos atrave´s de
sugesto˜es para trabalhos futuros.
39
2 SENSORES ELETROQUI´MICOS
Os sensores eletroquı´micos sa˜o uma classe de sensores quı´micos em
que a sua resposta e´ medida atrave´s da reac¸a˜o de oxirreduc¸a˜o entre o analito
1 e um eletrodo. Tais sensores podem ser classificados segundo seu me´todo
de medic¸a˜o: potenciome´trico, voltame´trico (incluindo amperome´trico) e
CHEMFET (Transistor de Efeito de Campo Sensibilizado Quimicamente).
Este u´ltimo corresponde a` classe a qual pertence o ISFET (Transistor de
Efeito de Campo Sensı´vel a I´ons).
2.1 ISFET
O ISFET e´ um sensor eletroquı´mico construı´do sob uma plataforma
MOSFET em que o contato de porta foi substituı´do por uma camada de ma-
terial sensı´vel a`s espe´cies quı´micas (ı´ons). Isto possibilita sua compatibi-
lidade com a tecnologia CMOS, proporcionando-o benefı´cios de integrac¸a˜o,
produc¸a˜o em larga escala, dimenso˜es microme´tricas e escalona´veis, baixa im-
pedaˆncia e resposta ra´pida, dentre outros. Seu princı´pio de funcionamento foi
demonstrado na de´cada de 70 por Bergveld e, inicialmente, empregado como
biosensor para medir a concentrac¸a˜o de ı´ons em tecidos nervosos [18].
Sua responsividade a`s espe´cies quı´micas pode ser explicada atrave´s de
um processo de reac¸a˜o fı´sico-quı´mica, entre o material quimicamente sensı´vel
depositado sobre o o´xido de porta e a espe´cie quı´mica (soluc¸a˜o eletrolı´tica).
Por na˜o possuir o convencional contato de porta meta´lico do MOSFET, a in-
versa˜o do canal pode ser controlada por meio de um eletrodo de refereˆncia de-
vidamente polarizado e posicionado de forma a manter contato com a soluc¸a˜o
eletrolı´tica.
O mecanismo de ac¸a˜o entre a espe´cie quı´mica e a camada sensitiva do
ISFET e´ baseado no modelo dos sı´tios de ligac¸a˜o [19], no qual cargas (pro´tons
H+) oriundas do analito sa˜o adsorvidas ao longo da camada sensitiva, que
conte´m grupos hidroxila (OH−) ao longo de sua superfı´cie. Estes grupos
hidroxila funcionam como sı´tios de ligac¸a˜o e podem aceitar ou doar pro´tons
H+ do analito. Neste processo, uma capacitaˆncia de dupla-camada surge e
produz uma barreira de potencial proporcional a` concentrac¸a˜o H+ (pH) do
analito.
Como consequeˆncia, o dispositivo tem uma variac¸a˜o na sua tensa˜o de
1Substaˆncia a ser analisada por um processo analı´tico.
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limiar, ocasionando - em u´ltima ana´lise - a modulac¸a˜o da corrente no canal.
Uma ilustrac¸a˜o da sec¸a˜o transversal do ISFET e´ apresentada na Figura 2.
Figura 2: Representac¸a˜o esquema´tica de um ISFET com eletrodo de refereˆncia
de Ag/AgCl.
n⁺n⁺
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Fonte Dreno
Eletrodo de Referência
haste de prata recoberta 
com cloreto de prata (Ag/AgCl)
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elemento de referência junção ou diafragma
Camada de passivação
Resina (Epóxi)
Contato Elétrico (Metal)
Dióxido de Silício (SiO2)
S
B
D
Fonte:Elaborada pelo autor
Como sensor de pH, o ISFET pode ser utilizado em diversas
aplicac¸o˜es, tais como: agricultura (acidez do solo), pecua´ria (acidez do
leite), tratamento de a´gua e efluentes, indu´strias de papel e celulose, pe-
troquı´mica, farmacolo´gica, alimentı´cia, ale´m do monitoramento do pH do
sangue, do aparelho digestivo e inu´meras outras aplicac¸o˜es. Ale´m disso, se
biomole´culas como enzimas, anticorpos, DNAs e/ou iono´foros forem empre-
gadas como camada sensı´vel, analitos bioquı´micos importantes e presentes
no corpo humano podem ser facilmente detectados, o que faz do ISFET um
sensor de grande relevaˆncia e com inu´meras aplicac¸o˜es na a´rea biome´dica
e de sau´de. Como exemplo, pode-se citar a medic¸a˜o da glicemia, da ativi-
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dade eletrofisiolo´gica neural, detecc¸a˜o de vı´rus, bacte´rias, biosinalizadores
(hormoˆnios) e sequenciamento de DNA.
2.2 PRINCI´PIO DE OPERAC¸A˜O
A principal diferenc¸a entre o ISFET e o MOSFET e´ que aquele possui
um filme sensitivo depositado sobre a camada de o´xido de porta, por onde
havera´ interac¸a˜o com o analito. Para compreendeˆ-lo melhor, sua operac¸a˜o
sera´ descrita inicalmente de forma generalizada atrave´s de seu comporta-
mento como FET, para enta˜o descreveˆ-lo melhor atrave´s de suas interac¸o˜es
fı´sico-quı´micas.
2.2.1 MOSFET
O MOSFET e´ um dispositivo com quatro terminais de controle (dreno,
fonte, porta e substrato) responsa´veis por manteˆ-lo em um determinado ponto
de operac¸a˜o. Quando operando no regime de inversa˜o forte (VGS > VT ), a
corrente de dreno ID pode ser descrita assintoticamente na sua regia˜o linear
(VDS < VGS−VT ) ou de saturac¸a˜o (VDS > VGS−VT ), respectivamente como
[?]:
ID = β
(
VGS−VT − VDS2
)
VDS (1)
ID =
β
2
(VGS−VT )2 (2)
Nas expresso˜es acima, VT e´ a tensa˜o de limiar e β e´ um paraˆmetro tecnolo´gico
do transistor MOS que pode ser determinado pela mobilidade dos portadores
µ , a capacitaˆncia de o´xido por unidade de a´rea C′ox, a largura e comprimento
do canal, dados por W e L respectivamente:
β = µC′ox
W
L
(3)
A tensa˜o limiar VT do MOSFET esta´ diretamente relacionada com o
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potencial de banda plana VFB [19–21] da seguinte forma:
VT =VFB− QBC′ox
+2φF (4)
em que,
VFBMOSFET =
φM−φSi
q
− Qss+Qox
C′ox
(5)
Nas equac¸o˜es (4) e (5), QB e´ a carga de deplec¸a˜o no substrato, φF e´ o potencial
de Fermi, φM e´ a func¸a˜o trabalho do contato de porta, φSi a func¸a˜o trabalho do
silı´cio, Qss a densidade de estado de superfı´cie na superfı´cie do silı´cio e Qox a
carga fixa no o´xido. Pelas expresso˜es (4) e (5), pode-se observar que a tensa˜o
de limiar e de banda plana do MOSFET sa˜o determinadas por propriedades
do material como as func¸o˜es de trabalho φM e φSi, por exemplo.
2.2.2 ISFET
Diferentemente do MOSFET, a tensa˜o de porta do ISFET e´ a tensa˜o
aplicada ao eletrodo de refereˆncia - geralmente 0 V. A sua tensa˜o de limiar
conte´m termos adicionais correspondentes ao contato do analito com o o´xido
de porta de um lado, e o analito com o eletrodo de refereˆncia, do outro. Este
u´ltimo termo corresponde ao potencial do eletrodo de refereˆncia relativo ao
va´cuo Ere f e conte´m a func¸a˜o trabalho φM . O potencial de interface entre
o´xido de porta e o analito e´ determinada pelo potencial dipolo da soluc¸a˜o χsol
e o potencial de superfı´cie Ψ0, resultante da reac¸a˜o quı´mica entre os grupos
hidroxilas sobre a superfı´cie do o´xido e a soluc¸a˜o eletrolı´tica. O processo que
envolve estas reac¸o˜es pode ser melhor descrito atrave´s da teoria dos sı´tios de
ligac¸a˜o (Anexo A).
A equac¸a˜o resultante para a tensa˜o de banda plana do ISFET e´ dada
por [19]:
VFBISFET = Ere f −Ψ0+χsol−
φSi
q
− Qss+Qox
C′ox
(6)
A responsividade do ISFET ao pH de um eletro´lito pode ser explicada pelo
paraˆmetro Ψ0 da equac¸a˜o anterior, uma vez que todos os demais paraˆmetros
da equac¸a˜o permanecem constantes (Anexo A).
A dependeˆncia da tensa˜o de limiar do ISFET ao pH pode ser relacio-
2.3 Responsividade aos Regimes de operac¸a˜o 43
nada com a do seu homo´logo MOSFET da seguinte forma:
VT HISFET = Ere f −Ψ0+χsol−
φM
q
+VT HMOSFET (7)
Na equac¸a˜o (7), todos termos que representam os potenciais quı´micos
podem ser agrupados em um u´nico potencial denotado aqui por Vchem. Assim,
a equac¸a˜o (7) pode ser apresentada de uma forma mais intuitiva:
VT HISFET =Vchem+VT HMOSFET (8)
O potencial Vchem, por sua vez, pode ser representado da seguinte
forma:
Vchem = γ+αSN pH (9)
Em que γ corresponde aos potenciais quı´micos independentes do pH,
α um paraˆmetro entre 0 e 1 referente a` degradac¸a˜o do o potencial Nernstiano
SN (Anexo A).
2.3 RESPONSIVIDADE AOS REGIMES DE OPERAC¸A˜O
Assim como seu homo´logo, o ISFET pode ser configurado para operar
em va´rios regimes de operac¸a˜o: linear, saturac¸a˜o, inversa˜o fraca, moderada
e forte. Assim, dependendo do seu ponto de operac¸a˜o, a responsividade da
corrente de dreno do dispositivo ao pH pode variar, o que motiva um estudo
e ana´lise nestes diferentes regimes.
2.3.1 Regia˜o Linear e Inversa˜o Forte
A expressa˜o da corrente de dreno ID do ISFET operando em inversa˜o
forte e regia˜o linear pode ser obtida substituindo a equac¸a˜o (8) na equac¸a˜o
(1):
ID = β
(
VGS−VT HISFET −
VDS
2
)
VDS⇒ (10)
ID = β
(
VGS− γ−αSN pH−VT HMOSFET −
VDS
2
)
VDS (11)
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A responsividade da corrente do ISFET ao pH pode ser definida pela
sua derivada parcial S= ∂ ID/∂ pH. Assim, derivando a equac¸a˜o (11) conclui-
se que:
Slin1. =
∂ ID
∂ pH
=−βαSNVDS (12)
O que significa que, operando na regia˜o linear, a responsividade do IS-
FET e´ diretamente proporcional ao paraˆmetro de transcondutaˆncia β , a tensa˜o
dreno-fonte VDS e a responsividade sub-nernstiana (αSN) ao pH.
2.3.2 Regia˜o de Saturac¸a˜o e Inversa˜o Forte
De modo similar, a corrente de dreno do ISFET no regime de inversa˜o
forte e saturado, pode ser descrita substituindo a equac¸a˜o (8) na equac¸a˜o (2).
ID =
β
2
(VGS−VT HISFET )2⇒ (13)
ID =
β
2
(VGS− γ−αSN pH−VT HMOSFET )2 (14)
Assim, sua responsividade pode ser descrita como:
Ssat1. =
∂ ID
∂ pH
=−β (VGS− γ−αSN pH−VT HMOSFET )αSN (15)
Na saturac¸a˜o - ale´m do paraˆmetro de transcondutaˆncia β e da res-
ponsividade sub-nernstiana - o pH, o potencial eletroquı´mico γ e a tensa˜o
de sobre-excitac¸a˜o do MOSFET (VGS−VT HMOSFET ) compo˜em a expressa˜o da
responsividade da corrente de dreno a`s variac¸o˜es do pH.
Uma ana´lise teo´rica preliminar entre as duas expresso˜es de responsi-
vidade supramencionadas presumira´ Slin1. > Ssat1. sempre ser verdade. Na
pra´tica, isso pode na˜o acontecer devido a` degradac¸a˜o da mobilidade dos por-
tadores no canal a um campo ele´trico horizontal muito menor que o vertical
(VDSVGS−VT HISFET ). Isto causa a saturac¸a˜o da velocidade dos portadores
e, portanto, reduz o paraˆmetro de transcondutaˆncia β . Ademais, a velocidade
de saturac¸a˜o na regia˜o linear pode degradar a responsividade, assim como
prejudicar sua linearidade [22].
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2.3.3 Regia˜o Linear e Inversa˜o Fraca
A corrente de dreno na inversa˜o fraca e´ dominada pela difusa˜o de por-
tadores no canal [23] - o que em parte explica a sua dependeˆncia exponencial
com a tensa˜o de controle VGS . Quando operando na regia˜o linear, a corrente
de dreno do ISFET pode ser descrita pela equac¸a˜o que segue:
ID = I0e(
VGS−VT HISFET )
(
1− e
−VDS
φt
)
⇒ (16)
ID = I0e(
VGS−γ−αSN pH−VT HMOSFET )
(
1− e
−VDS
φt
)
(17)
Portanto, sua responsividade neste regime de operac¸a˜o e´ descrita por:
Slin2. =
∂ ID
∂ pH
=−I0e(VGS−γ−αSN pH−VT HMOSFET )
(
1− e
−VDS
φt
)
αSN (18)
Em que a constante I0 = 2nµC′oxφ 2t [23, 24].
2.3.4 Regia˜o de Saturac¸a˜o e Inversa˜o Fraca
As expresso˜es para a corrente de dreno e a responsividade na regia˜o de
saturac¸a˜o sa˜o ideˆnticas a` linear, com excec¸a˜o ao termo relacionado a` tensa˜o
dreno-fonte VDS.
ID = I0e(
VGS−γ−αSN pH−VT HMOSFET )⇒ (19)
Ssat2. =
∂ ID
∂ pH
=−I0e(VGS−γ−αSN pH−VT HMOSFET )αSN (20)
Na˜o obstante a responsividade da corrente em inversa˜o fraca ser infe-
rior a`quela observada na inversa˜o forte, as vantagens de operac¸a˜o no regime
exponencial (reduc¸a˜o do consumo, ma´xima transcondutaˆncia por corrente,
dentre outros) torna este modo de operac¸a˜o ainda bastante ambicionado por
diversos autores.
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2.4 NA˜O-IDEALIDADES DO ISFET
O ISFET e´ um dispositivo que apresenta diversas na˜o-linearidades, al-
gumas das quais herdados do seu homo´logo MOSFET tais como: ruı´do (1/ f ,
te´rmico, induzido na porta etc), dependeˆncia CTAT (Complementar a` Tempe-
ratura Absoluta) da tensa˜o de limiar e instabilidade com a temperatura [19].
O fenoˆmeno de deriva (mudanc¸a monotoˆnica do sinal ao longo do tempo)
de curto e longo-prazo tambe´m e´ observada ao longo da operac¸a˜o do dispo-
sitivo. Isso pode ocorrer especialmente devido a` oxidac¸a˜o da sua camada de
passivac¸a˜o (sensitiva) devido a` interac¸a˜o com o analito, o que inevitavelmente
provocara´ uma perda gradativa da responsividade do sensor.
Ale´m das na˜o-idealidades supracitadas, alguns ISFETs podem apre-
sentar o inconveniente de cargas armadilhadas na porta devido a` natureza do
processo de fabricac¸a˜o do dispositivo.
Um outro inconveniente geral de natureza construtiva que pode degra-
dar o desempenho do sensor e´ a ma´ vedac¸a˜o e encapsulamento dos seus con-
tatos ele´tricos para prevenir corrosa˜o e curto-circuito dos terminais de fonte e
dreno.
Ademais, correntes de fuga, assim como resisteˆncias de contato e
difusa˜o de fonte e dreno (provenientes de imperfeic¸o˜es durante a etapa de
fabricac¸a˜o), consideravelmente altas podem contribuir significativamente
para uma degradac¸a˜o na resposta de saı´da do sensor, podendo conduzir a
resultados muito aque´m do esperado.
2.4.1 Dependeˆncia com a Temperatura
A dependeˆncia de temperatura nos ISFETs pode ser explicada utili-
zando a teoria padra˜o do modelo do MOSFET em conjunto com as carac-
terı´sticas de dependeˆncia da temperatura com o pH do eletro´lito. Os fatores
que mais afetam a temperatura nos MOSFETs e ISFETs sa˜o a tensa˜o de li-
miar e a mobilidade de portadores no canal do transistor [25]. A mobilidade
e´ o inverso da func¸a˜o da temperatura absoluta de acordo com a equac¸a˜o (21):
µ0(T ) = µ0(TNOM)
(
T
TNOM
)UT E
(21)
Na equac¸a˜o acima, µ0 e´ a mobilidade em campos ele´tricos baixos,
TNOM e´ a temperatura nominal igual a 300 K e UT E e´ um expoente cujo
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valor esta´ entre -1,5 e -1,0 e depende da concentrac¸a˜o de dopantes 2. Assim,
como explicitado pela equac¸a˜o (21), a mobilidade de portadores no canal e´ in-
versamente proporcional a` temperatura; ou seja, quanto maior a temperatura,
menor a mobilidade.
Em u´ltima instaˆncia, a dependeˆncia da temperatura com a tensa˜o de
limiar e´ justificada predominantemente pelo potencial de Fermi φF segundo
a equac¸a˜o (22):
φF =
kT
q
ln
NSUB
ni
(22)
Nesta equac¸a˜o, NSUB e´ a dopagem do substrato e ni e´ a concentrac¸a˜o
intrı´nsseca de portadores que, por sua vez, tambe´m depende da temperatura.
Ale´m da concentrac¸a˜o intrı´nsseca de portadores, outros paraˆmetros do MOS-
FET tambe´m sa˜o influenciados pela temperatura de operac¸a˜o, tais como: a
velocidade de saturac¸a˜o, as resisteˆncias de difusa˜o (dreno e fonte), os diodos
de junc¸a˜o e a energia da banda proibida (Eg).
Ale´m da dependeˆncia de temperatura com os paraˆmetros oriundos do
seu homo´logo MOSFET, o ISFET tambe´m possui uma dependeˆncia da tem-
peratura relacionada ao pH do eletro´lito em operac¸a˜o. A justificativa desta
dependeˆncia esta´ baseada no modelo de sı´tios de ligac¸a˜o e pode ser melhor
observado atrave´s da expressa˜o de responsividade do ISFET em relac¸a˜o ao
pH (Anexo A).
∂Ψ0
∂ pHb
=−2,3kT
q
α (23)
Na equac¸a˜o supracitada, α e´ o paraˆmetro de sensitividade (tambe´m
dependendente da temperatura). Em outras palavras, a equac¸a˜o (23) mos-
tra que o coeficiente de temperatura (TC) do ISFET varia conforme o pH do
eletro´lito. Isto impo˜e uma se´rie de dificuldades para correc¸a˜o da dependeˆncia
de temperatura no ISFET, uma vez que o TC varia conforme o pH no sensor.
Por isso, a sua correc¸a˜o baseada no condicionamento do sinal demanda na
adic¸a˜o de microcontroladores (ou microprocessadores) nos circuitos de lei-
tura de forma que seja possı´vel compensar o efeito da temperatura (por meio
de curvas de calibrac¸a˜o) para cada valor de pH no elemento sensor.
Mesmo assim, esta soluc¸a˜o resolve efetivamente apenas problemas re-
lacionados a`s flutuac¸o˜es de temperatura ambiente ou da superfı´cie do dispo-
sitivo, enquanto as flutuac¸o˜es de temperatura internas do pro´prio dispositivo
2Para o modelo BSIM3v3 e BSIM4, por exemplo, este fator e´ igual a -1,5.
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(devido a` sua operac¸a˜o, dissipac¸a˜o de poteˆncia em resisteˆncias e capacitaˆncias
parasitas, etc) tambe´m possuem significativa influeˆncia, pore´m sem uma ex-
pressa˜o va´lida que seja func¸a˜o da temperatura externa. Uma soluc¸a˜o para isto
pode ser a aplicac¸a˜o de um sensor de temperatura interno localizado pro´ximo
ao ISFET de forma a atualizar o condicionamento do sinal em relac¸a˜o a` tem-
peratura interna do chip - o que tambe´m demanda em uma complexidade
adicional de hardware.
2.4.2 Ruı´do 1/f
Uma vez que o ISFET e´ essencialmente uma estrutura MOS, as fontes
de ruı´do do ISFET sa˜o semelhantes a`s do MOSFET. Como as flutuac¸o˜es nos
valores do pH sa˜o relativamente lentas, de forma que a operac¸a˜o do sensor
na˜o excede algumas dezenas de Hertz, a principal fonte de ruı´do que limita
o desempenho do ISFET e´ o ruı´do 1/f ou ruı´do flicker [26, 27]. A densidade
de poteˆncia espectral (PSD) do ruı´do 1/f varia com a frequeˆncia da seguinte
forma [24].
i2
∆ f
=
K
f EF
(24)
em que K e´ uma constante que varia de um dispositivo para o outro
e depende dos paraˆmetros de fabricac¸a˜o do processo. EF e´ uma constante
pro´ximo a` unidade.
O fenoˆmeno do ruı´do 1/f ocorre quando ha´ a passagem direta de cor-
rente no canal e pode ser explicado pelas flutuac¸o˜es aleato´rias do nu´mero
de portadores no canal, devido a`s flutuac¸o˜es no potencial de superfı´cie. Em
u´ltima instaˆncia, estas flutuac¸o˜es sa˜o refletidas em flutuac¸o˜es na condutaˆncia
do dispositivo. Estas flutuac¸o˜es sa˜o oriundas do mecanismo de armadilha-
mento de portadores localizadas pro´ximo a` interface o´xido-silı´cio (Si/SiO2).
Embora seja consenso que o ruı´do 1/f nos MOSFETs esteja associado a`s ar-
madilhas de interface, na˜o se conhece ate´ o momento outro procedimento
conhecido para determinar os paraˆmetros do ruı´do 1/f ale´m da realizac¸a˜o de
medic¸o˜es [24].
O trabalho em [26] realizou va´rias medic¸o˜es do ruı´do 1/f em ISFETs
no qual se poˆde verificar que a caracterı´stica de ruı´do 1/f para o ISFET segue
um comportamento similar ao do seu homo´logo MOSFET, ou seja, as arma-
dilhas na interface Si/SiO2 e´ o fator predominante para sua manifestac¸a˜o.
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2.5 MODELO COMPORTAMENTAL DO ISFET
A reproduc¸a˜o adequada do funcionamento esta´tico do ISFET por meio
de um modelo comportamental representa uma etapa importante no projeto
de um circuito de condicionamento, uma vez que este modelo fornecera´ para
a entrada do circuito condicionador uma predic¸a˜o do valor atual do pH do
analito.
2.5.1 Macromodelo Comportamental do ISFET
O trabalho em [28] apresenta um macromodelo comportamental em
SPICE (do ingleˆs, Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
considerando o ISFET como dois esta´gios completamente desacoplados:
um esta´gio eletroˆnico correspondente ao comportamento do MOSFET e
um esta´gio eletroquı´mico correspondente a` interface o´xido-eletro´lito. Esta
hipo´tese inicialmente contradiz a condic¸a˜o de neutralidade de carga do
ISFET (Anexo A) dada por:
σ0+σdl +σs = 0 (25)
em que σ0, σdl e σs sa˜o as densidades de carga na interface o´xido-
eletro´lito, na camada de difusa˜o e no semicondutor, respectivamente. Con-
tudo, considerando σs constante em relac¸a˜o ao pH e assumindo-o muito me-
nor que σ0 e σdl , a equac¸a˜o (25) pode ser simplificada para:
σ0+σdl ∼= 0 (26)
Portanto, o esta´gio eletroquı´mico e eletroˆnico podem ser considerados
desacoplados.
A Figura 3 apresenta um circuito ele´trico equivalente para o macro-
modelo do ISFET, em que ϕeo e´ o potencial quı´mico diretamente relacionado
ao pH do eletro´lito e CGouy e CHelm as capacitaˆncias quı´micas do modelo
Gouy-Chapman-Stern [29], [30].
CHelm =
εIHPεOHP
εOHPdIHP+ εIHPdOHP
WL (27)
CGouy ∼=
√
2εwqn0
φt
(28)
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Figura 3: Macromodelo do ISFET
Estágio Eletroquímico Estágio Eletrônico
D
S
B
G G'
Eref CGouy CHelm
φeo
Fonte: Massobrio e Martinoia (2000). Adaptada pelo autor (2013).
em que:
εIHP, (εOHP): permissividade interna (externa) do plano de Helmholtz;
dIHP, (dOHP): distaˆncia entre o plano de Helmholtz interno (externo)
para a superfı´cie do ISFET;
εw: permissividade do eletro´lito;
n0: concentrac¸a˜o de ı´ons no eletro´lito;
q: constante da carga ele´trica;
φt : tensa˜o te´rmica.
A Figura 4 mostra uma representac¸a˜o esquema´tica da interface semi-
condutor/eletro´lito, detalhando a posic¸a˜o das camadas de Helmholtz interna
e externas, bem como a camada de difusa˜o.
Utilizando a teoria dos sı´tios de ligac¸a˜o para o caso de dois tipos
possı´veis de sı´tios (grupos silanol e amina) [31] e o modelo das capacitaˆncias
Gouy-Chapman-Stern (equac¸o˜es (27) e (28)), pode-se chegar em uma ex-
pressa˜o que descreve o potencial quı´mico ϕeo em func¸a˜o do pH [28].
ϕeo =
q
Ceq
[Nsil fa(ϕeo, pH)+Nnit fb(ϕeo, pH)] (29)
em que:
Ceq: Capacitaˆncia se´rie equivalente do modelo;
Nsil : Densidade de superfı´cie dos sı´tios silanol;
Nnit : Densidade de superfı´cie dos sı´tios amina;
fa(ϕeo, pH) e fb(ϕeo, pH): Func¸o˜es que descrevem a dependeˆncia
na˜o-linear de ϕeo e o pH.
A equac¸a˜o (29) (esta´gio eletroquı´mico) em conjunto com um MOS-
FET do tipo-n (esta´gio eletroˆnico) sa˜o suficientes para descrever o macromo-
delo comportamental do ISFET representado pela Figura 3.
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Figura 4: Modelo esquema´tico da interface semicondutor/eletro´lito e a camada
de Helmholtz
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Fonte: Elaborada pelo autor
2.5.2 Macromodelo descrito em Verilog-A
Baseado nas equac¸o˜es (27), (28) e (29) do macromodelo apresentado
na sessa˜o anterior, foi desenvolvido um modelo comportamental para o IS-
FET em Verilog-A. A descric¸a˜o completa do seu co´digo esta´ apresentada no
Anexo B. A etapa eletroquı´mica descrita neste co´digo reproduz a relac¸a˜o en-
tre o pH e seu correspondente potencial quı´mico ϕeo. A Figura 5 mostra
o resultado obtido desta relac¸a˜o, em que Vchem representa a totalizac¸a˜o dos
potenciais quı´micos.
Na Figura 5, o pH de valor igual a 7 (pH neutro) produz um po-
tencial Vchem aproximadamente igual a 0 V. Ale´m disso, pode-se notar uma
na˜o-linearidade (tendeˆncia de saturac¸a˜o) da curva para os pHs mais elevados
(pH > 11) que pode ser explicada, em suma, pelas func¸o˜es que descrevem a
dependeˆncia na˜o-linear de φeo e o pH - conforme descrito pela equac¸a˜o (29).
Para adequar a etapa eletroˆnica do macromodelo ao ISFET fabricado
pelo CCS, faz-se necessa´rio realizar uma caracterizac¸a˜o do dispositivo a fim
de extrair os principais paraˆmetros de entrada do modelo.
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Figura 5: Resultado de simulac¸a˜o do esta´gio eletroquı´mico do modelo comporta-
mental descrito em Verilog-A.
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2.5.3 Caracterizac¸a˜o do dispositivo utilizando o modelo ACM
A obtenc¸a˜o de uma boa estimativa do comportamento do transis-
tor depende fundamentalmente da escolha do modelo a ser adotado e dos
paraˆmetros tecnolo´gicos utilizados. Portanto, a escolha de um me´todo de
extrac¸a˜o adequado e´ de grande relevaˆncia a` etapa de caracterizac¸a˜o do dispo-
sitivo.
Um paraˆmetro tecnolo´gico importante do transistor e´ a sua tensa˜o
de limiar e, por isso, diversos trabalhos apresentam me´todos distintos para
sua extrac¸a˜o [32–34]. A tensa˜o de limiar representa uma mudanc¸a fı´sica no
fenoˆmeno de transporte dos portadores de carga presentes no canal de in-
versa˜o do dispositivo. A` medida em que o canal torna-se mais invertido, a
corrente de deriva comec¸a gradualmente predominar em relac¸a˜o a` corrente
de difusa˜o e, portanto, o dispositivo muda de um nı´vel de inversa˜o mais fraco
para um nı´vel de inversa˜o mais forte.
Uma vez que esta mudanc¸a e´ realizada de forma muito gradual, na˜o
existe na curva de transfereˆncia ID x VG um ponto especı´fico que denote exa-
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tamente a tensa˜o de limiar. Portanto, os me´todos de extrac¸a˜o baseados unica-
mente nos modelos de inversa˜o forte ou fraca sa˜o inerentemente imprecisos,
haja visto que para determinar a tensa˜o de limiar (que se encontra entre essas
duas regio˜es) os dados experimentais contidos em uma destas duas regio˜es de
operac¸a˜o precisam ser extrapolados. Por isso, o me´todo de extrac¸a˜o escolhido
e´ o do modelo ACM - pois o mesmo leva em considerac¸a˜o o mecanismo de
difusa˜o e deriva inerentes a` corrente no canal permitindo, dessa forma, uma
maior precisa˜o dos paraˆmetros.
O ISFET utilizado nesta caracterizac¸a˜o surgiu da tese de doutorado
[35] e do projeto do CCS e o mesmo e´ capaz de medir variac¸o˜es no nı´vel do
pH de um analito por meio do seu filme de nitreto de silı´cio (Si3N4) atuando
como camada sensitiva. Ale´m disso, ele possui um conjunto de matrizes
(3x19) contendo 57 ISFETs conectados em paralelo, no qual cada elemento
sensor da matriz possui uma relac¸a˜o de aspecto de W/L = 50µm/50µm. O
chip possui acesso a` cinco terminais distintos que podem ser configurados
para selecionar um determinado conjunto da matriz denominados pelas letras
A, B e C - conforme apresentado na Figura 6.
A mesma figura mostra tambe´m fotografias desse sensor visto do mi-
crosco´pio, detalhando o elemento sensitivo da matriz, seus contatos meta´licos
de fonte e dreno e um diagrama de solda mostrando a pinagem de acesso.
A caracterizac¸a˜o do dispositivo utilizando a metodologia gm/ID foi
realizada utilizando o analisador de semicondutor da Agilentr4156C. O ar-
ranjo utilizado na montagem experimental da caracterizac¸a˜o e o circuito de
polarizac¸a˜o empregado para extrac¸a˜o dos paraˆmetros esta˜o representados na
Figura 7, em que a sigla (SMU) significa unidade de medic¸a˜o (do ingleˆs,
“Source-measurement unit”). Ou seja, como o pro´prio nome indica, e´ uma
unidade de medic¸a˜o capaz de produzir uma fonte de corrente ou fonte de
tensa˜o e medir o seu valor simultaneamente. Para informac¸o˜es mais deta-
lhadas, o Anexo C descreve a metodologia para extrac¸a˜o dos paraˆmetros, o
circuito de polarizac¸a˜o empregado, assim como as curvas gm/ID e ID x VDS
obtidas para cada conjunto das matrizes.
Com a caracterizac¸a˜o, os valores de tensa˜o de limiar e corrente es-
pecı´fica extraı´dos foram aproximadamente de 1,286 V e 23 nA, respectiva-
mente. A partir da corrente especı´fica do modelo, pode-se inferir o valor da
transcondutaˆncia, pois:
KP = µC′ox =
IS
W
L n
φ2t
2
(30)
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Figura 6: Canto superior esquerdo: fotografia do chip encapsulado fornecido
pelo CCS. Canto inferior esquerdo: matriz de ISFETs (3x19) vista do mi-
crosco´pio o´ptico. Canto inferior direito: detalhe do elemento sensor da matriz.
Canto superior direito: diagrama de solda do chip (adaptado da refereˆncia [35])
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Fonte: Elaborada pelo autor
Sendo φt = kT/q a tensa˜o te´rmica que vale aproximadamente 26 mV @ 300
K.
Considerando que o dispositivo caracterizado possui 57 elemen-
tos conectados em paralelo (cada elemento com relac¸a˜o de aspecto
W/L = 50µm/50µm), o KP inferido pela corrente especı´fica e´ igual
1,0 µA/V 2. A Tabela 2 resume os principais paraˆmetros obtidos com a
caracterizac¸a˜o do dispositivo.
2.5.4 Resultados do Macromodelo
De posse dos paraˆmetros tecnolo´gicos extraı´dos pela caracterizac¸a˜o,
um modelo do MOSFET foi elaborado para integrar a etapa eletroˆnica (Anexo
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Figura 7: Arranjo da montagem experimental para caracterizac¸a˜o DC do IS-
FET.
Eref
SMU-1
SMU-3
SMU-2
ISFET
Analisador de Semicondutor 
Agilent 4156-C
Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 2: Resumo dos principais paraˆmetros obtidos com a caracterizac¸a˜o do
ISFET
Paraˆmetros ISFET
VTO 1,286 V
IS 23 nA
(gm/ID)max. 3,61 1/V
Kp 1 µA/V 2
W/L 2850 µm / 50 µm
Filme sensitivo Si3N4
Fonte: Elaborada pelo autor
B).
O macromodelo descrito em SPICE por [30] utilizou o MOSFET nı´vel
1 como etapa eletroˆnica. Como desvantagem, este modelo na˜o e´ capaz de
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Figura 8: Fotografia da montagem experimental para caracterizac¸a˜o do ISFET.
Fonte: Elaborada pelo autor
prever a corrente do transistor em regime de inversa˜o fraca. Com base nisso,
e utilizando a ferramenta ADS da Agilentr, outros modelos de transistor
foram testados para compor a etapa eletroˆnica ale´m do MOSFET nı´vel 1,
dentre os quais: MOSFET nı´vel 2 e nı´vel 3, BSIM3, BSIM4, HiSIM, EKV e
PSP da Phillips.
Dentre os modelos supracitados, o que apresentou melhor con-
cordaˆncia com as curvas experimentais foi o modelo EKV que, assim como
o ACM, e´ um modelo compacto de transistor baseado em carga.
Os resultados do macromodelo esta˜o apresentados na Figura 9 atrave´s
da caracterı´stica IDxVDS do dispositivo para um regime de inversa˜o em que o
VG varia de 1,4 V a 2.0 V. Para efeitos comparativos, a figura confronta os da-
dos de simulac¸a˜o e experimentais em dois momentos: o primeiro utilizando o
MOSFET nı´vel 1 como esta´gio eletroˆnico; o segundo, empregando o modelo
EKV.
Percebe-se que os modelos na˜o conseguem prever satisfatoriamente o
comportamento do dispositivo pro´ximo ao regime linear. Uma das possı´veis
razo˜es para isso e´ sua elevada resisteˆncia de contato nas regio˜es de difusa˜o
de fonte e dreno, provavelmente adquirida ao longo de uma das etapas do
processo de fabricac¸a˜o do dispositivo (por exemplo, tempo de recozimento).
Apesar disso, nota-se que as curvas de transfereˆncia da Figura 9 apresentam
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Figura 9: Resultados da curva caraterı´stica ID vs VDS do macromodelo para o
regime de inversa˜o forte
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um comportamento fidedigno ao esperado de um transistor de efeito de campo
e, portanto, constatam o bom funcionamento dos dispositivos.
2.5.5 Concluso˜es do Capı´tulo
Este capı´tulo apresentou as bases do princı´pio fı´sico-quı´mico de fun-
cionamento do ISFET.
Ale´m disso, apresentou um modelo comportamental do ISFET imple-
mentado em Verilog-A (Anexo B). O modelo foi baseado no comportamento
do ISFET como dois esta´gios totalmente desacoplados: um eletroquı´mico
e outro eletroˆnico. Uma caracterizac¸a˜o do dispositivo utilizando o modelo
ACM foi realizada de forma a obter os paraˆmetros tecnolo´gicos do disposi-
tivo e utiliza´-los no esta´gio eletroˆnico. Os resultados obtidos pelo modelo
EKV foram mais condizentes com os dados experimentais em relac¸a˜o ao mo-
delo do MOSFET nı´vel 1, no regime de operac¸a˜o em inversa˜o forte. Este
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modelo foi utilizado como bloco de entrada para o circuito condicionador
desenvolvido neste trabalho.
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3 CIRCUITOS DE CONDICIONAMENTO PARA ISFET
Este capı´tulo apresenta uma revisa˜o bibliogra´fica dos principais cir-
cuitos de condicionamentos e contribuic¸o˜es realizadas ate´ o presente mo-
mento na a´rea. Soluc¸o˜es discretas e integradas sera˜o discutidas analitica-
mente, apontando sobre as principais topologias, te´cnicas empregadas, bem
como principais vantagens e desvantagens.
3.1 SEGUIDOR DE FONTE
O seguidor de fonte e´ um circuito que fornece uma corrente cons-
tante Ibias mantendo os potenciais em VG, VD e VB constantes. Dessa forma,
flutuac¸o˜es no pH podem ser medidas pelo potencial em Vs. Esta topologia
tem sido empregada para mu´ltiplo sensoriamento (por exemplo, sequencia-
mento de DNA), devido a sua simplicidade e polarizac¸a˜o fixa no eletrodo de
refereˆncia. O esquema´tico do circuito pode ser visto pela Figura 10.
Figura 10: Seguidor de Fonte
IBIAS
+- outVVREF
DDV
Fonte: Chung et al. (2010). Adaptada pelo autor (2013)
A expressa˜o da saı´da Vout - considerando operac¸a˜o em inversa˜o forte e
saturado- e´ dada por:
Vout =VREF −VT (pH)−
√
2Ibias
β
(31)
A presenc¸a do efeito de corpo devido ao potencial VSB 6= 0 e´ uma das
desvantagens desta soluc¸a˜o. Este efeito degrada a curva de responsividade do
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sensor podendo prejudicar a resposta final do circuito de leitura. Ale´m disso,
uma mudanc¸a no potencial em VS mantendo VD constante pode causar uma
alternaˆncia entre os regimes linear e de saturac¸a˜o do sensor.
3.2 SEGUIDOR DE FONTE-E-DRENO
Para evitar as mudanc¸as no regime de operac¸a˜o do sensor do seguidor
de fonte, pesquisadores ( [36], [37] e outros) propo˜em o circuito seguidor de
fonte-e-dreno. Esta topologia adota uma estrate´gia de polarizac¸a˜o em que
o potencial em VD acompanha o potencial em VS para manter uma queda
de tensa˜o VDS constante sob o sensor. O esquema´tico de seu circuito esta´
apresentado na Figura 11:
Figura 11: Seguidor de fonte-e-dreno
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DDV
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I BIAS2
DSVDSR
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+-
+
-
Fonte: Yang et al. (2007). Adaptada pelo autor (2013)
A fonte de corrente IBIAS1 produz uma queda de tensa˜o VDS sobre o re-
sistor RDS que e´ copiada aos terminais de fonte e dreno do ISFET, atrave´s dos
seguidores de tensa˜o. Como a corrente de dreno do ISFET esta´ mantida em
IBIAS2, as flutuac¸o˜es de pH sa˜o medidas em Vout atrave´s das correspondentes
flutuac¸o˜es no potencial de fonte VS do sensor. Assim, tanto a diferenc¸a de po-
tencial VDS quanto a corrente IDS atrave´s do ISFET permanecem constantes
ao longo de sua operac¸a˜o. Este me´todo de polarizac¸a˜o utilizado para lei-
tura do ISFET e´ conhecido como modo CVCC (do ingleˆs, Tensa˜o-Constante
Corrente-Constante) e, de fato, e´ o me´todo de leitura do ISFET mais empre-
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gado. Nesta estrutura, o ISFET usualmente e´ mantido na regia˜o linear e a
expressa˜o da saı´da Vout e´ dada por:
Vout =VREF −Vth(ISFET )− IBIAS2β · IBIAS1 ·RDS −
IBIAS1 ·RDS
2
(32)
Apesar desta topologia fixar o modo de operac¸a˜o no regime linear,
os inconvenientes do efeito de corpo podem degradar a resposta de saı´da do
circuito. Na˜o obstante, esta topologia continua sendo a mais empregada.
3.3 PAR DIFERENCIAL ISFET-MOSFET E ISFET-REFET
Ale´m do efeito de corpo, as topologias supracitadas tambe´m possuem
uma baixa robustez a ruı´dos ele´tricos provenientes das fontes, assim como
a ruı´dos te´rmicos. A dependeˆncia da tensa˜o de limiar com a temperatura
faz com que a resposta de saı´da esteja correlacionada com a temperatura de
operac¸a˜o do ISFET. Eliminar totalmente a dependeˆncia da tensa˜o de limiar
do sensor com a temperatura pode ser uma tarefa bem a´rdua, uma vez que o
coeficiente de temperatura (TC) do sensor e´ func¸a˜o do pH. Para amenizar a
dependeˆncia supracitada, Bergveld propoˆs em [11] as topologias de par di-
ferencial ISFET/MOSFET e ISFET/REFET. Estas topologias empregam um
esta´gio com entrada diferencial para compensar os efeitos dos ruı´dos de ori-
gem ele´trica ou te´rmica atrave´s da rejeic¸a˜o em modo comum (vide diagrama
em blocos da Figura 12).
Figura 12: Diagrama em blocos do princı´pio de eliminac¸a˜o de ruı´do pela rejeic¸a˜o
em modo comum.
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Fonte: Bergveld et al. (1989). Adaptada pelo autor (2013)
Em nı´vel de transistor, este diagrama pode ser representado pelas Fi-
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Figura 13: Par diferencial: (a) ISFET-REFET; (b) ISFET-MOSFET
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Fonte: Bergveld et al. (1989). Adaptada pelo autor (2013)
guras 14(a) e 14(b) nas quais apresentam a estrutura do par diferencial ISFET-
REFET e ISFET-MOSFET, respectivamente. O REFET (Transistor de Efeito
de Campo de Refereˆncia) e´ basicamente um ISFET modificado, por meio da
deposic¸a˜o de uma membrana polime´rica sobre a regia˜o exposta de porta, para
bloquear os ı´ons H+. Isso permite desensibilizar o REFET mantendo suas
caracterı´sticas construtivas e propriedades ele´tricas.
Supondo que os dispositivos do par ISFET-REFET sejam perfeita-
mente ideˆnticos, a fonte Ibias forc¸a uma corrente de dreno constante de va-
lor igual a Ibias/2 em cada ramo do par. As possı´veis flutuac¸o˜es te´rmicas
ou pertubac¸o˜es externas que influenciem ambos dispositivos do par sa˜o, por-
tanto, rejeitadas pelo modo comum da entrada diferencial.
A realimentac¸a˜o negativa realizada pelo OP-AMP (Amplificador Ope-
racional) na saı´da do esta´gio diferencial garante o balanc¸o entre as duas cor-
rentes que passam em cada ramo do par. Como exemplo, se o ISFET sentir
uma diminuic¸a˜o no pH do analito, a sua tensa˜o de limiar tambe´m diminui
aumentando a corrente que passa nesse ramo. Com isso, a tensa˜o na entrada
inversora do OP-AMP diminui provocando um aumento na saı´da Vout que re-
alimenta esta tensa˜o na entrada do REFET (ou do MOSFET), aumentando a
corrente deste ramo para enfim regenerar a corrente do ISFET ao seu valor
original.
A amplificac¸a˜o do circuito e´ dada por:
∂Vout
∂Ψ0
=
A
A+1
(33)
O mesmo princı´pio pode ser aplicado ao par ISFET-MOSFET. Pore´m,
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algumas dificuldades podem ser encontradas na construc¸a˜o de um MOSFET
que produza flutuac¸o˜es na tensa˜o de limiar com a temperatura ideˆntica ou
muito pro´xima a do ISFET. Apesar das vantagens da rejeic¸a˜o em modo co-
mum, o efeito de corpo ainda persiste nesta topologia.
3.4 PAR COMPLEMENTAR REALIMENTADO ISFET-MOSFET
O trabalho em [38] apresenta uma estrutura denominada pelos
pro´prios autores como CIMP (par complementar realimentado ISFET-
MOSFET). Esta topologia emprega um par CMOS realimentado com
contatos de porta na˜o curto-circuitados. O MOSFET do par (pMOS ou
nMOS) e´ substituı´do pelo seu ISFET equivalente e um amplificador operaci-
onal e´ utilizado para realimentar o sinal ao eletrodo de refereˆncia do ISFET
(realimentac¸a˜o direta) ou a` porta do MOSFET (realimentac¸a˜o indireta),
conforme ilustrado na Figura 14.
Figura 14: Par diferencial: (a) CIMP direto; (b) CIMP indireto
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Fonte: Morgenshtein et al. (2002). Adaptada pelo autor (2013).
O amplificador operacional realiza uma dupla func¸a˜o: manter uma
polarizac¸a˜o VDS fixa em cada um dos componentes do par; e, realimentar o si-
nal ao eletrodo de refereˆncia do ISFET ou a` porta do p-MOS. Na configurac¸a˜o
CIMP direta, a corrente de dreno permanece constante, enquanto que na
configurac¸a˜o indireta o sinal aplicado a` porta do p-MOS muda a corrente
que passa pelo par.
A operac¸a˜o nos regimes de saturac¸a˜o ou linear e´ va´lida em ambas
configurac¸o˜es CIMP (direta e indireta).
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3.4.1 Saturac¸a˜o
Na regia˜o de saturac¸a˜o, a dependeˆncia da saı´da Vout com a tensa˜o de
limiar VT esta´ relacionada pela expressa˜o da corrente de dreno no regime de
saturac¸a˜o - utilizando o modelo de Shockley:
ID =
β
2
(VGS−VT )2(1+λVDS) (34)
Igualando as expresso˜es de corrente do p-MOS e do ISFET, encontra-se a
seguinte dependeˆncia da saı´da com a tensa˜o de limiar:
• Direta
Vout = K1+VTISFET (pH)⇒ ∆Vout = ∆VTISFET (pH) (35)
• Indireta
Vout = K2− VTISFET (pH)√a ⇒ ∆Vout =
−∆VTISFET (pH)√
a
(36)
Nas equac¸o˜es (35) e (36), K1, K2 e a sa˜o constantes dependentes da
polarizac¸a˜o, dos paraˆmetros tecnolo´gicos e dimensionamento dos dispositi-
vos.
3.4.2 Linear
Semelhantemente para a regia˜o linear, a dependeˆncia da saı´da Vout com
a tensa˜o de limiar VT e´ dada a partir da expressa˜o da corrente de dreno no
regime linear - utilizando o modelo de Shockley:
ID = β
(
VGS−VT − VDS2
)
(1+λVDS) (37)
As expresso˜es finais da dependeˆncia da resposta de saı´da Vout com a tensa˜o
de limiar VT sa˜o:
• Direta
∆Vout = ∆VTISFET (pH) (38)
3.5 Operac¸a˜o em ponte de Wheatstone 65
• Indireta
∆Vout =
∆VTISFET (pH)
a
(39)
Como pode ser observado, a configurac¸a˜o indireta operando em re-
gime linear permite um controle do ganho do sistema de forma linear.
3.5 OPERAC¸A˜O EM PONTE DE WHEATSTONE
A ponte de Wheatstone e´ um circuito condicionador amplamente
empregado por sistemas de instrumentac¸a˜o em medic¸o˜es cujo valor da re-
sisteˆncia ele´trica e´ desconhecido. Seu princı´pio de operac¸a˜o (baseado no
balanc¸o das resisteˆncias da ponte) permite obter uma estrutura com reduzida
responsividade a` temperatura. A versa˜o desta estrutura para o condicio-
namento dos sinais provenientes do ISFET foi apresentada em [39] e seu
esquema´tico esta´ apresentado a seguir:
Figura 15: Ponte de Wheatstone
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Fonte: Morgenshtein et al. (2002). Adaptada pelo autor (2013).
A ide´ia ba´sica reside na detecc¸a˜o da mudanc¸a de condutividade do
canal do ISFET atrave´s das correspondentes flutuac¸o˜es no pH. Uma vez que
todos os dispositivos da ponte esta˜o apropriadamente dimensionados e man-
tidos na mesma regia˜o de operac¸a˜o, qualquer flutuac¸a˜o no pH provocara´ um
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desbanlaceamento da ponte. Desta forma, caso as entradas do amplificador
operacional percebam um desequilı´brio de potencial, o sinal de saı´da Vout sera´
realimentado a` porta do MOSFET responsa´vel por restabelecer o equilı´brio
da ponte - atrave´s do ajuste de transcondutaˆncia do dispositivo. A expressa˜o
para a dependeˆncia da saı´da Vout com as flutuac¸o˜es no pH e´ dada por:
∆Vout = S ·∆VTISFET (pH) (40)
Na equac¸a˜o (40), S e´ um paraˆmetro correspondente ao fator de respon-
sividade - dado pela raza˜o entre as condutividades dos canais do ISFET e do
MOSFET realimentado. Cabe salientar novamente aqui, a auseˆncia do efeito
de corpo desta estrutura e a baixa responsividade a` temperatura - devido a`
operac¸a˜o balanceada da ponte.
3.6 ISFET OPERANDO COMO TRANSISTOR DE PASSAGEM
O ISFET tambe´m pode ser empregado como transistor de passagem -
o que faz com que a informac¸a˜o do pH possa ser obtida sem o uso de circuitos
de condicionamento. Com tal caracterı´stica, o ISFET e´ utilizado como sensor
e condicionador de seu pro´prio sinal, simultaneamente. Para isso, o eletrodo
de refereˆncia deve ser polarizado com uma tensa˜o de controle enquanto um
sinal de refereˆncia e´ aplicado em um dos terminais de difusa˜o (fonte e/ou
dreno). O conceito desta estrutura esta´ apresentado na Figura 16.
Figura 16: ISFET como transistor de passagem
Eref
Fonte: Morgenshtein et al. (2002). Adaptada pelo autor (2013).
Segundo o trabalho em [40], as flutuac¸o˜es da tensa˜o de limiar podem
ser continuamente observadas na saı´da quando uma polarizac¸a˜o fixa e´ apli-
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cada a` porta do ISFET, ao mesmo tempo em que um sinal de refereˆncia de
onda quadrada e´ aplicado no terminal de difusa˜o (dreno e/ou fonte). Embora
seja possı´vel permutar as polarizac¸o˜es fixa de porta e dreno, a polarizac¸a˜o
de porta e´ paradigmaticamente preferida. Desta forma, as flutuac¸o˜es do pH
podem ser observadas - por meio da queda da tensa˜o de limiar - sempre que
o sinal de refereˆncia esta´ em nı´vel lo´gico alto. Esta soluc¸a˜o produz uma
amostragem das flutuac¸o˜es do pH devido a` modulac¸a˜o da transcondutaˆncia
do ISFET.
Esta abordagem e´ interessante quando matrizes extensas sa˜o utiliza-
das para monitorac¸a˜o contı´nua, de modo que o consumo ele´trico e a´rea dis-
ponı´vel do chip tornam-se paraˆmetros extremamente crı´ticos. Ademais, dife-
rentemente das propostas anteriores em que o ISFET e´ tratado apenas como
um sensor potenciome´trico, esta soluc¸a˜o aproveita eficientemente as propri-
edades de efeito de campo do ISFET - de forma a realizar sensoriamento e
condicionamento simultaneamente.
3.7 CIRCUITO DE LEITURA MI´NIMO BASEADO EM MODULAC¸A˜O
DE LARGURA DE PULSO
A soluc¸a˜o apresentada em [41] propo˜e um circuito de leitura mı´nimo
baseado em modulac¸a˜o de largura de pulso, atrave´s de um inversor CMOS. O
ISFET e´ operado em modo de saturac¸a˜o, substituindo o transistor nMOS do
par. Uma vez que um sinal de controle triangular e´ aplicado na porta, a saı´da
responde por meio de uma onda quadrada com largura de pulso proporcional
a` condutaˆncia do ISFET (ou seja, ao pH).
3.8 ISFET OPERANDO NA REGIA˜O DE SATURAC¸A˜O
Segundo [42], o ISFET no circuito da Figura 18 opera na regia˜o
de saturac¸a˜o e sua tensa˜o VGS e´ auto-polarizada por meio da malha de
realimentac¸a˜o composta pelo seguidor de fonte. Quando uma corrente
constante de valor IB passa pelo ISFET, uma tensa˜o VGS e´ estabelecida para
atender a condic¸a˜o de polarizac¸a˜o. Como a porta do ISFET esta´ conectada
a` fonte de M1, a ac¸a˜o da fonte de corrente Io forc¸ara´ uma tensa˜o porta-fonte
VGS1 em M1. Qualquer mudanc¸a no VGS do ISFET provocara´ dinamicamente
uma mudanc¸a em VGS1 , devido ao mecanismo de realimentac¸a˜o. Portanto,
a saı´da do circuito de leitura (ou a tensa˜o desenvolvida no eletrodo de re-
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Figura 17: Modulador de largura de pulso
VoutVin
Fonte: Liu et al. (2012). Adaptada pelo autor (2013)
fereˆncia) e´ forc¸ada a se ajustar em um valor determinado pelo pH da soluc¸a˜o
segundo a relac¸a˜o:
Vout =VGS =VthISFET +
√
2IB
µnC′ox
(W
L
) + IBRS (41)
em que o segundo termo da expressa˜o na equac¸a˜o (41) representa a
tensa˜o de polarizac¸a˜o quiescente, enquanto que o terceiro termo simboliza a
componente DC provocada pela queda de tensa˜o sob a resisteˆncia de difusa˜o
da fonte.
3.9 TOPOLOGIAS QUE EMPREGAM O PRINCI´PIO TRANSLINEAR
O princı´pio translinear foi introduzido por Barry Gilbert em 1975
para transistores bipolares e e´ um me´todo amplamente utilizado na teoria de
ana´lise e sı´ntese de circuitos na˜o-lineares.
Seu postulado e´ uma reformulac¸a˜o da lei de Kirchoff e afirma que “em
uma malha fechada contendo um nu´mero par de junc¸o˜es polarizadas direta-
mente e arranjadas de modo que existem um nu´mero igual de polaridades
nos sentidos hora´rio e anti-hora´rio, o produto das densidades de corrente no
sentido hora´rio e´ igual ao produto das densidades de corrente no sentido anti-
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Figura 18: Representac¸a˜o simplificada do circuito de leitura operando o ISFET
na regia˜o de saturac¸a˜o
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Fonte: Chan et al. (2007). Adaptada pelo autor (2013).
hora´rio”:
∏
hora´rio
densidade de corrente = ∏
anti-hora´rio
densidade de corrente (42)
Esta te´cnica foi extendida para transistores MOS operando em
inversa˜o fraca, proporcionando processamento de sinal de circuitos em
ultrabaixo consumo, como apresentado nos trabalhos [43], [44] e [15]. Este
processamento em regime exponencial geralmente envolve a compansa˜o
(compressa˜o e expansa˜o) do sinal, o que promove uma reduc¸a˜o significativa
de ruı´do e garantindo que a saı´da e entrada sejam linearmente proporcionais.
A aplicac¸a˜o do postulado supracitado pode ser verificada ao
longo dos caminhos “A”e “B”do circuito translinear “Ce´lula de Hi-
drogeˆnio”apresentado em [43] e reproduzido na Figura 19.
Assumindo dispositivos perfeitamente casados, operando em
saturac¸a˜o e desprezando erros devido a` tensa˜o VDS, pode-se demonstrar
a dependeˆncia linear entre a raza˜o da corrente de saı´da pela entrada com a
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Figura 19: Circuito Ce´lula de Hidrogeˆnio - HCell
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Fonte: Shepherd e Tomazou (2005). Adaptada pelo autor (2013).
concentrac¸a˜o de H+ por:
Iout
Ib1
= e
(−2Vre f
nφt
)
K2chem[H
+] (43)
A expressa˜o da equac¸a˜o (43) demonstra, portanto, a validade do
princı´pio translinear.
O circuito da Figura 20 e´ um outro exemplo de aplicac¸a˜o desta te´cnica.
Um potencial constante e´ aplicado no eletrodo de refereˆncia do ISFET en-
quanto sua fonte e´ aterrada. O dreno do ISFET e´ mantido em um potencial
constante devido a` ac¸a˜o da realimentac¸a˜o negativa formada pelos transisto-
res M2 e M3. Portanto, qualquer mudanc¸a no pH da soluc¸a˜o provocara´ uma
mudanc¸a na corrente de dreno do ISFET a uma dada polarizac¸a˜o VG aplicada
ao eletrodo de refereˆncia.
Uma ce´lula de Gilbert quı´mica constituı´da por dois ISFETs, capaz de
detectar sinais de pH resultantes de uma reac¸a˜o, e´ apresentada pela Figura 21.
Uma grande vantagem no uso da ce´lula de Gilbert e´ o fato da sua medic¸a˜o
diferencial prover reduc¸a˜o do erro de medic¸a˜o sistema´tico devido a` deriva e a`
estabilidade de temperatura, assim como obter um ganho de corrente linear-
mente sintoniza´vel. Sua operac¸a˜o e´ oriunda da malha translinear proveniente
dos transistores pMOS (M1−M2, M3−M4) operando em inversa˜o fraca, com
as correntes de M3 e M4 somadas em fase com as correntes de M1 e M2. Apo´s
derivac¸o˜es, pode-se mostrar que a saı´da em corrente Iout e´ proporcional ao
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Figura 20: Circuito condicionador com tensa˜o fixada para ISFET
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Fonte: Shepherd e Tomazou (2005). Adaptada pelo autor (2013)
pH, segundo a relac¸a˜o:
Iout = A∆pH (44)
em que A e´ o ganho da ce´lula de Gilbert e ∆pH a diferenc¸a entre o pH
das soluc¸o˜es.
3.10 OUTRAS TOPOLOGIAS
Algumas topologias sa˜o projetadas para corrigir erros em baixa
frequeˆncia tais como o ruı´do 1/ f (flicker ou ruı´do rosa) ou o fenoˆmeno de
deriva a longo prazo, responsa´veis por erros sistema´ticos de medic¸a˜o.
3.10.1 Reduc¸a˜o do efeito de deriva
A topologia apresentada em [45] sugere uma te´cnica em tempo-
discreto para reduzir o fenoˆmeno de deriva oriundo da operac¸a˜o do ISFET. A
te´cnica explora o uso de capacitores chaveados para realizar uma amostragem
dupla correlacionada, conforme mostrado pela Figura 22 e descrito a seguir:
As chaves S1 e S2 sa˜o controladas por pulsos de relo´gio na˜o-
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Figura 21: Ce´lula de Gilbert quı´mica baseada em ISFET
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Fonte: Kalofonou, Georgiu e Tomazou (2011). Adaptada pelo autor (2013).
Figura 22: Circuito para compensac¸a˜o do efeito de deriva do ISFET
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Fonte: Premanode et al. (2007). Adaptada pelo autor (2013).
sobrepostos de perı´odos T1 (amostragem) e T2 (retenc¸a˜o). Durante o
perı´odo de amostragem, as chaves S1 esta˜o inicialmente fechadas; no
perı´odo de retenc¸a˜o, as chaves S2 permanecem fechadas. Na fase de amos-
tragem, a carga armazenada na entrada inversora do OP-AMP e´ igual a
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−Cin(t)∗ (Vin(t)−Vre f ). Uma vez que as chaves S1 e S2 sa˜o complementares
e a carga QCDS(t−1) em CDS esta´ armazenada desde a fase de retenc¸a˜o, enta˜o
a carga no no´ em Vout vale QCDS(t−1)+Cin(t)∗ (Vin(t)−Vre f ). A tensa˜o sob
CCDS e´ encontrada substituindo QCDS(t−1) por −(Vin(t−1)−Vre f )∗CCDS e
dividindo por CCDS. Assumindo que CCDS =Cin e ambos esta˜o perfeitamente
casados, obte´m-se a resposta de saı´da:
Vout =VREF −Vin(t)−Vin(t−1) (45)
A relac¸a˜o acima mostra que a saı´da e´ a diferenc¸a entre a entrada presente e
a sua versa˜o atrasada. Idealmente, quando este perı´odo de tempo termina,
a influeˆncia da deriva sera´ cancelada e Vin(t)−Vin(t − 1) sera´ a diferenc¸a
entre os sinais de entrada - idealmente livre da incerteza de medic¸a˜o devido a`
deriva.
3.10.2 Reduc¸a˜o do ruı´do
O circuito apresentado por [46] e conhecido como BFDSF (do ingleˆs,
Seguidor de fonte-e-dreno tipo ponte flutuante) propo˜e reduzir o ruı´do por
meio de um filtro passa-baixa enquanto realiza a leitura em modo CVCC.
O potencial flutuante VREF forc¸a a operac¸a˜o em modo CVCC do IS-
FET, de forma que VREF =V1−VS sempre seja verdade. Logo, VREF automa-
ticamente se ajusta a`s variac¸o˜es observadas em VS ao longo de toda operac¸a˜o
do ISFET.
O filtro passa-baixa e´ realizado pela adic¸a˜o de dois po´los ωp1 e
ωp2 na func¸a˜o de transfereˆncia do circuito. O po´lo ωp1 esta´ localizado em
1/(R1||R2)C1, enquanto que ωp2 em 1/[(R3||RDS) + R4]C2 - em que RDS
denota a resisteˆncia de saı´da do ISFET.
A despeito de sua contribuic¸a˜o com a minimizac¸a˜o do ruı´do, o circuito
ainda sofre os mesmos inconvenientes das topologias que medem a resposta
de saı´da pelo terminal de fonte.
3.11 CONCLUSO˜ES DO CAPI´TULO
Este capı´tulo apresentou uma revisa˜o bibliogra´fica, selecionando as
principais topologias de circuitos condicionadores e de leitura para o ISFET
ate´ o momento. Embora o objetivo seja realizar o condicionamento do ele-
mento sensor, as topologias variam bastante devido a`s aplicac¸o˜es de interesse,
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Figura 23: Circuito de leitura com reduc¸a˜o do ruı´do
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Fonte: Chung et al. (2004). Adaptada pelo autor (2013).
assim como alternativa para contornar as principais limitac¸o˜es do sensor em-
pregado.
Tradicionalmente, diversas soluc¸o˜es empregam o ISFET como sensor
potenciome´trico, tratando-o apenas como um resistor controlado por pH e
polarizado na regia˜o linear. Em geral, isto impo˜e algumas restric¸o˜es no uso
de seus recursos como dispositivo de efeito de campo, porque subaproveita
propriedades inerentes de um dispositivo sensor construı´do sob uma plata-
forma MOS, tais como: transcondutaˆncia (gm), saturac¸a˜o, ganho intrı´nsseco
e operac¸a˜o em regime exponencial.
Ademais, tanto os compromissos que envolvem o sensor (efeito de
corpo, ruı´do de baixa-frequeˆncia, dependeˆncia CTAT da tensa˜o de limiar com
a temperatura, entre outras) quanto o circuito de leitura (a´rea, consumo, velo-
cidade etc.) devem ser considerados para atingir uma soluc¸a˜o que atenda aos
requisitos impostos.
Recentemente, topologias modernas esta˜o empregando cada vez mais
circuitos de leitura minimalistas de forma a reduzir a instrumentac¸a˜o do AFE,
economizar a´rea de silı´cio e aproveitar o sensor como dispositivo de proces-
samento. Ale´m disso, diversas te´cnicas esta˜o sendo exploradas para operac¸a˜o
em ultrabaixo consumo do sistema de medic¸a˜o como - por exemplo - a te´cnica
de circuitos translineares.
75
4 CONDICIONADORES PROPOSTOS
Este capı´tulo apresenta o projeto, a implementac¸a˜o, assim como os re-
sultados de simulac¸a˜o e de medic¸a˜o associado aos circuitos condicionadores
concebidos neste trabalho. O primeiro condicionador e´ uma implementac¸a˜o
do seguidor de fonte-e-dreno utilizando componentes discretos; o segundo,
tambe´m discreto, e´ um circuito que converte o pH em uma representac¸a˜o di-
gital modulada pela frequeˆncia (PFM) de pulsos. Por isso, este circuito foi
denominado neste trabalho como pHCO (pH Controlled Oscillator). Em se-
guida, uma versa˜o integrada deste circuito condicionador e´ apresentada com o
propo´sito de se obter uma reduc¸a˜o no seu consumo total, assim como reduzir
a complexidade do sistema atrave´s da minimizac¸a˜o do AFE.
O projeto e a simulac¸a˜o do circuito condicionador pHCO integrado
foi realizado utilizando as ferramentas de simulac¸a˜o da empresa Cadencer.
Utilizou-se o no´ tecnolo´gico CMOS 0,18 µm da IBM, com sete nı´veis de
metal, e modelo de transistor BSIM3v3. Para uma melhor organizac¸a˜o do
trabalho, o layout do circuito esta´ apresentado no Anexo D.
4.1 ISFET UTILIZADO NOS CIRCUITOS CONDICIONADORES DIS-
CRETOS PROPOSTOS
O ISFET para o qual foram desenvolvidos os circuitos condicionado-
res descritos neste capı´tulo tambe´m foi fabricado e fornecido pelo CCS. Con-
tudo, na˜o e´ o mesmo empregado para construc¸a˜o do modelo comportamental
apresentado na Subsec¸a˜o 2.5.2 do capı´tulo 2.
Nesta etapa, um lote de cinco ISFETs foram fabricados e fornecidos
pelo CCS baseados na tese de doutorado apresentada em [47]. Diferente-
mente do ISFET utilizado no macromodelo, este lote possui ISFETs com um
filme de o´xido de titaˆnio (TiOx) como camada sensitiva, organizados em ma-
trizes contendo 3x78 ou 3x57 elementos. As razo˜es de aspecto dos elementos
sensores sa˜o 50µm/50µm ou 50µm/10µm. Uma outra caracterı´stica e´ o fato
dos ISFETs na˜o possuı´rem o contato de corpo curto-circuitado com o contato
de fonte, o que permite obter um grau de liberdade a mais em se tratando
da aplicac¸a˜o do dispositivo no circuito condicionador. A Tabela 3 resume as
principais caracterı´sticas do lote fornecido.
A amostra 5 foi adotada para realizar a caracterizac¸a˜o deste lote e,
dessa forma, obter os paraˆmetros tecnolo´gicos de interesse. O procedimento
realizado para extrac¸a˜o dos paraˆmetros, o setup de medic¸a˜o empregado, o
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Tabela 3: Lote de ISFETs utilizados nos circuitos condicionadores propostos
Amostra
W/L
(µm/µm)
Dispositivos
em paralelo
Terminais
de Contato
1 50/10 78 1-16
2 50/50 57 13-15
3 50/50 57 13-15
4 50/10 78 1-16
5 50/10 78 1-5,1-16,13-15
Fonte: Elaborada pelo autor
circuito de polarizac¸a˜o, as curvas obtidas pela caracterizac¸a˜o, bem como as
curvas de transfereˆncia ID x VDS deste ISFET esta˜o apresentadas no Anexo C,
sendo apresentados aqui os resultados de caracterizac¸a˜o na Tabela 4.
Tabela 4: Resumo dos principais paraˆmetros obtidos com a caracterizac¸a˜o do
ISFET
Paraˆmetros ISFET
VTO 1,26 V
IS 15,7 µA
(gm/ID)max. 8,65 1/V
Kp 120 µA/V 2
W/L 3900 µm / 10 µm
Filme sensitivo TiOx
Fonte: Elaborada pelo autor
A Figura 24 traz uma foto da amostra utilizada na caracterizac¸a˜o cujos
paraˆmetros esta˜o listados na Tabela 4.
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Figura 24: Amostra de ISFET utilizada nos circuitos condicionadores propostos
Fonte: Elaborada pelo autor
4.2 CIRCUITOS CONDICIONADORES DISCRETOS
4.2.1 Seguidor de Fonte-e-Dreno
Como ja´ mencionado em capı´tulos anteriores, o seguidor de fonte-e-
dreno e´ uma das topologias mais empregadas para realizar o condicionamento
do ISFET e, por isso, e´ encontrado em diversas aplicac¸o˜es. O mecanismo de
realimentac¸a˜o presente neste circuito condicionador permite realizar o rastre-
amento dos nı´veis do pH sem alterar o ponto de operac¸a˜o do sensor. A queda
de tensa˜o VDS provocada pela corrente IBIAS1 sobre o resistor RDS e´ copiada
aos terminais de fonte e dreno do ISFET pelos seguidores de tensa˜o. Como a
corrente de dreno do ISFET e´ mantida por IBIAS2 e as tenso˜es VDS e VREF sa˜o
constantes, o potencial VS no terminal de fonte e´ o responsa´vel por rastrear as
flutuac¸o˜es no pH. Este potencial passa enta˜o por um seguidor de fonte, para
que possa ser medida em Vout . Ao mesmo tempo, o novo potencial em Vout
serve para realimentar um novo potencial no terminal de dreno do ISFET, de
modo que o seu potencial VDS seja sempre constante. Esse mecanismo de
realimentac¸a˜o e´ importante, uma vez que garante operac¸a˜o adequada do cir-
cuito dentro da faixa dinaˆmica de interesse do sinal ale´m de fazer com que
as mudanc¸as no pH sejam proporcionais ao sinal de resposta Vout do circuito
condicionador.
Por outro lado, a exigeˆncia de fontes de corrente com valor fixo e
esta´vel pode ser um dos inconvenientes pra´ticos desta proposta 1. Em uma
1Para maiores detalhes vide Anexo G
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Figura 25: Circuito discreto seguidor de fonte-e-dreno
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Fonte: Elaborada pelo autor
implementac¸a˜o integrada, por exemplo, o projeto das fontes de corrente de-
vera´ levar em considerac¸a˜o o compromisso entre a impedaˆncia de saı´da ne-
cessa´ria para manter a corrente de saı´da constante e a margem de tensa˜o
(headroom) requerida para garantir a saturac¸a˜o dos transistores. Um desvio
nas correntes de polarizac¸a˜o pode levar a uma mudanc¸a significativa na saı´da
Vout , provocando ate´ mesmo a saturac¸a˜o do sinal. Dessa forma, as fontes ide-
ais presentes no circuito seguidor de fonte-e-dreno da Figura 11 do capı´tulo
3 foram substituı´das por circuitos que permitem estabelecer precisamente a
corrente de polarizac¸a˜o IBIAS desejada, conforme ilustrado pela Figura 25.
Basicamente, cada fonte de corrente e´ composta por um AMP-OP re-
alimentado negativamente e com sua saı´da conectada a um par Darlington
composto por um JFET e um BJT. Os resistores R1 e R3 esta˜o colocados para
garantir a polarizac¸a˜o dos BJTs na regia˜o ativa.
O alto ganho dos AMP-OPs em conjunto com a aplicac¸a˜o de uma
realimentac¸a˜o negativa forc¸a entre as entradas inversora e na˜o-inversora de
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cada AMP-OP um terra virtual. Isso faz com que os potenciais VB1 e VB2
aplicados nas entradas na˜o-inversoras de cada AMP-OP sejam realimentadas
para o no´ onde o emissor de seu respectivo BJT esta´ conectado. Assim, as
correntes de polarizac¸a˜o IBIAS1 e IBIAS2 sa˜o geradas sobre os resistores R2 e
R4, de forma que:
IBIAS1 =
VCC−VB1
R4
(46)
IBIAS2 =
VB2−VEE
R2
(47)
Como pode ser verificado pela figura, o principal caminho de saı´da da
corrente se da´ atrave´s dos terminais coletor-emissor de cada BJT. As tenso˜es
realimentadas sobre os resistores R4 e R2 incluem tanto as correntes IBIAS1 e
IBIAS2 quanto qualquer valor de corrente de base exigida pelos BJTs de forma
a garantir sua devida operac¸a˜o. Portanto, se a fonte de corrente fosse imple-
mentada apenas com o uso do BJT, a corrente drenada pela carga na˜o seria
exatamente a mesma que passaria pelos resistores R2 e R4, pois a corrente de
base deveria ser fornecida pela saı´da de baixa impedaˆncia do AMP-OP. Para
resolver isso, o JFET no par Darlington possui a func¸a˜o de fornecer a corrente
de base - de forma que a corrente drenada pela carga seja exatamente igual a
corrente sobre os resistores R2 e R4.
4.2.1.1 Resultados de simulac¸a˜o e experimentais
Para verificar a operac¸a˜o do circuito e obter uma melhor validac¸a˜o do
seu comportamento antes de realizar a montagem experimental, o seguidor
de fonte-e-dreno foi simulado na ferramenta ADS da Agilentr. Por con-
venieˆncia, a expressa˜o da tensa˜o de saı´da Vout do seguidor de fonte-e-dreno,
ja´ introduzida na Sec¸a˜o 3.2 do capı´tulo anterior, esta´ repetida logo a seguir:
Vout =VREF −Vth(ISFET )− IBIAS2β · IBIAS1 ·RDS −
IBIAS1 ·RDS
2
(48)
O primeiro passo adotado no projeto do circuito foi a escolha do ponto
de operac¸a˜o desejado a ser fixado no ISFET. Um vez escolhido, parte-se ao
ca´lculo da corrente de polarizac¸a˜o IBIAS1 e do valor de resistor RDS necessa´rios
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para gerar a queda de tensa˜o VDS requerida a` polarizac¸a˜o do ISFET no ponto
de operac¸a˜o escolhido.
Para este projeto, escolheu-se fixar o VDS em 0,5 V a fim de polarizar o
ISFET na regia˜o linear e permitir uma maior margem para excursa˜o do sinal.
Com isso, considerando uma resisteˆncia RDS de 0,5 MΩ, a corrente IBIAS1
necessa´ria para fornecer 0,5 V aos terminais de fonte e dreno do sensor e´
igual a 1,0 µA. A tensa˜o de alimentac¸a˜o requerida para garantir a operac¸a˜o
adequada dos AMP-OPs foi de VCC/VEE = ± 5,0 V. Com isso, e de acordo
com (46), a corrente IBIAS1 igual a 1,0 µA foi gerada fixando VB2 em 1,0 V e
R4 igual a 4 MΩ.
A corrente IBIAS2 utilizada para polarizar o ISFET com corrente cons-
tante foi de 4 µA. Para chegar neste valor, fixou-se um potencial VB1 igual
a -1,0 V e um resistor R2 de valor igual a 1 MΩ. Com todos estes dados
disponı´veis, considerando um valor estimado de β = 47 mA/V 2 (segundo a
caracterizac¸a˜o obtida) e a partir de (46) e (48), pode-se determinar o valor
esperado de tensa˜o de saı´da para um valor de pH especı´fico.
Vout =VREF −Vth(ISFET )− 4 µA47 mA/V 2 ·1 µA ·0,5 MΩ −
1 µA ·0,5 MΩ
2
(49)
Vout ∼=VREF −Vth(ISFET )−1,0 V (50)
Assim, aplicando uma tensa˜o de refereˆncia VREF = 1,0 V, conclui-se
que Vout ∼= −Vth(ISFET ). Portanto, a resposta Vout rastreara´ de forma pro-
porcional e linear as flutuac¸o˜es correspondentes de pH no terminal de fonte
VS do ISFET.
Os resultados de simulac¸a˜o e experimentais esta˜o apresentados na Fi-
gura 26.
O procedimento experimental adotado para gerar a curva da Figura
26 foi o seguinte: primeiro depositou-se uma microgota de a´gua deionizada,
com resistividade de 18 MΩ-cm, sobre a abertura do ISFET contendo o filme
sensitivo de o´xido de titaˆnio (TiOx); em seguida, um eletrodo de refereˆncia de
calomel Hg2Cl2 2 foi colocado em contato com a microgota para realizar uma
varredura na tensa˜o aplicada VREF . Este procedimento foi realizado como
2A utilizac¸a˜o do eletrodo de refereˆncia de calomel ao inve´s do cloreto de prata na˜o implica em
resultados de medic¸a˜o diferentes entre si, uma vez que o objetivo e´ forc¸ar um potencial constante
para garantir que a ponte salina do eletrodo evite a reac¸a˜o de o´xido-reduc¸a˜o entre o filme e o
eletrodo.
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Figura 26: Resultados de simulac¸a˜o e experimentais do seguidor de fonte-e-dreno
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Fonte: Elaborada pelo autor
uma alternativa a` utilizac¸a˜o de soluc¸o˜es tampo˜es, haja vista que a varredura
do potencial aplicado em VREF significa, em u´ltima ana´lise, uma varredura
correspondente no pH da soluc¸a˜o.
Na Figura 26, o resultado de simulac¸a˜o mostra uma variac¸a˜o da saı´da
Vout no intervalo de -0,508 V a 0,935 V, enquanto que este ficou entre -0,984
V e 0,420 V para o resultado experimental. Ou seja, a curva experimental e
a simulada mantiveram a faixa de variac¸a˜o 3 em um valor aproximadamente
igual a 1,4 V, contudo, deslocadas entre si por 0,476 V em relac¸a˜o ao eixo das
coordenadas. No eixo das abscissas, o intervalo de variac¸a˜o de VREF foi de 0,8
a 2,8 para o resultado de simulac¸a˜o e de -0,290 a 0,136 para o experimental.
Este resultado mostra que a variac¸a˜o de Vout com VREF foi maior no resultado
experimental do que no resultado de simulac¸a˜o.
As razo˜es para os desvios observados em Vout e em VREF sa˜o justi-
ficadas pelo fato do modelo comportamental do sensor na˜o ter considerado
aspectos provenientes do processo de fabricac¸a˜o do dispositivo, tais como a
3Do ingleˆs span, a faixa de variac¸a˜o e´ a diferenc¸a entre a amplitude ma´xima e mı´nima de um
sinal
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resisteˆncia de contato dos terminais de difusa˜o e o material do filme sensi-
tivo (TiOx) empregado. O filme de TiOx e´ responsa´vel pela divergeˆncia na
faixa de variac¸a˜o observada em VREF , devido, principalmente, a` diferenc¸a da
sua responsividade em relac¸a˜o ao filme de Si3N4 utilizado no modelo com-
portamental - o que justifica a diferenc¸a na inclinac¸a˜o entre as duas curvas.
Por isso, o filme de TiOx possui grande superioridade em relac¸a˜o ao filme de
Si3N4 comparando-se as suas responsividades. A queda de tensa˜o sobre a re-
sisteˆncia de contato dos terminais de difusa˜o e´ compensada com uma reduc¸a˜o
no potencial de fonte do ISFET, o que explica o desvio observado em Vout da
curva experimental em relac¸a˜o a` curva de simulac¸a˜o. Ademais, um outro as-
pecto a ser considerado e´ a reduc¸a˜o no pH da a´gua deionizada devido a` reac¸a˜o
quı´mica com o dio´xido de carbono presente no ar - o que tambe´m contribui
para o desvio em Vout observado entre o resultado de simulac¸a˜o e experimen-
tal.
A responsividade (inclinac¸a˜o da curva) obtida para o resultado de
simulac¸a˜o e experimental foi igual a 0,72 V/V e 3,3 V/V, respectivamente.
Considerando um sensor com responsividade aproximadamente igual a 50
mV/pH, pode-se estimar a responsividade do circuito condicionador em
func¸a˜o do pH sendo aproximadamente igual a 165 mV/pH para o resultado
experimental. Comparando-se este valor com os apresentados nos trabalhos
em [48] (S = 38 mV/pH), [36] (S = 55,5 mV/pH), [37] (S = 41,6 mV/pH)
e [49] (S = 400 mV/pH), nota-se que o circuito condicionador realizado
foi inferior apenas a [49] 4, o que demonstra sua competividade e o qua˜o
satisfato´rio foi o resultado.
O coeficiente de determinac¸a˜o (R2) [50] foi igual a 0,995 para o resul-
tado de simulac¸a˜o e 1 para o experimental, conforme sumarizado pela Tabela
5. Estes resultados indicam a forte correlac¸a˜o linear entre a saı´da Vout do cir-
cuito condicionador e o potencial de entrada VREF . Comparando-se este valor
com os trabalhos em [48] (R2 = 0,9994) e [51] (R2 = 0,99998), nota-se que o
R2 obtido neste trabalho foi superior.
Os componentes utilizados nos experimentos para implementar o cir-
cuito condicionador foram:
1. LM-324 : Circuito integrado que possui quatro amplificadores opera-
cionais de baixo consumo voltado para aplicac¸o˜es gerais e foi utilizado
tanto no circuito seguidor quanto nas fontes de corrente;
4Diferentemente do circuito condicionador aqui apresentado, o circuito reportado neste tra-
balho utiliza uma estrutura diferencial com REFET e foi integrado em tecnologia CMOS 0,6
µm.
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Tabela 5: Comparac¸a˜o entre os resultados de simulac¸a˜o e experimentais do se-
guidor de fonte-e-dreno
VREF (V) Vout (V) VDS (V)
Faixa de
Variac¸a˜o (V) R
2 S (V/V)
Simulac¸a˜o 0,8 -0,508 0,500 1,443 0,995 0,722,8 0,935 0,500
Experimental -0,290 -0,984 0,574 1,404 1 3,30,136 0,420 0,574
Fonte: Elaborada pelo autor
2. BF-245 : Transistor JFET canal-N empregado no par Darlington da
fonte de corrente;
3. J176 : Transistor JFET canal-p empregado no par Darlington da fonte
de corrente;
4. C547B : Transistor BJT NPN empregado no par Darlington da fonte de
corrente;
5. C557B : Transistor BJT PNP empregado no par Darlington da fonte de
corrente; e
6. resistores cujos valores de resisteˆncia esta˜o sintetizados na Tabela 6.
Tabela 6: Valores de resisteˆncia empregados
Resistor Valor (Ω)Simulac¸a˜o Experimental
R1 10 k 10 k
R2 1 M 3,3 M
R3 10 k 10 k
R4 4 M 4,7 M
RDS 0,5 M 0,46 M
Fonte: Elaborada pelo autor
A Figura 27 mostra uma foto da bancada de medic¸a˜o utilizada para
obter os resultados do circuito seguidor de fonte-e-dreno. A figura tambe´m
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Figura 27: Fotografia da bancada de medic¸a˜o do circuito seguidor de fonte-e-
dreno
Fonte: Elaborada pelo autor
ilustra o eletrodo de refeˆncia de calomel, o ISFET empregado e os instrumen-
tos de medic¸a˜o.
A Tabela 7, apresentada a seguir, denota um comparativo entre os va-
lores de tensa˜o e corrente de polarizac¸a˜o adotados na simulac¸a˜o e os valores
reais medidos no experimento.
Pela tabela, nota-se uma diferenc¸a de aproximadamente 0,15 µA en-
tre valores simulados e experimentais para a corrente IBIAS1, enquanto que
esta diferenc¸a vale aproximadamente 2,8 µA para IBIAS2 devido, em parte,
pela diferenc¸a nos valores dos resistores utilizados na simulac¸a˜o e no expe-
rimento e, tambe´m, pelas perdas oˆhmicas intrı´nssecas do circuito. A tabela
tambe´m apresenta o valor estimado de consumo total do circuito em aproxi-
madamente 30 mW, dos quais cerca de 29 mW consumidos pela polarizac¸a˜o
dos amplificadores operacionais e fontes de corrente.
O trabalho [48] utilizou uma corrente de polarizac¸a˜o igual a 100 µA
e tensa˜o VDS igual a 0,1 V. O amplificador operacional foi realizado com o
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Tabela 7: Estimativa de consumo do seguidor de fonte-e-dreno discreto
Varia´vel Mensura´vel Simulado Experimental
VCC +5 V +5 V
VEE -5 V -5 V
IBIAS1 1 µA 0,85 µA
IBIAS2 4 µA 1,2 µA
Consumo Total - 30 mW
Fonte: Elaborada pelo autor
LM2904/NS. O trabalho [51] integrou o circuito condicionador em tecno-
logia TSMC 0,35 µm e dimensionou uma fonte de corrente para polarizar
o ISFET em um valor igual a 100 µA e valor VDS igual a 0,5 V. O traba-
lho [49] realizou um circuito condicionador CVCC com estrutura diferencial
empregando REFET e integrou em tecnologia CMOS 0,6 µm. Os resultados
denotaram um consumo de aproximadamente 2,1 mW.
4.2.2 Circuito condicionador pHCO
Embora a resposta Vout do circuito seguidor de fonte-e-dreno tenha
apresentado boa linearidade, a operac¸a˜o CVCC faz do ISFET um simples
transistor dummy - o que o torna um elemento muito passivo no circuito e
na˜o permite extrair as vantagens de seu potencial como transistor de efeito de
campo. Ainda, a soluc¸a˜o de fixar o ponto de operac¸a˜o VDS do ISFET atrave´s
do resistor RDS demanda em uma dissipac¸a˜o contı´nua de poteˆncia esta´tica
neste componente que poderia ser evitada.
O circuito de interface seguidor de fonte-e-dreno possui um ganho
idealmente unita´rio, portanto, uma possı´vel necessidade de complementar o
ganho do sinal - devido a limitac¸o˜es pra´ticas do elemento sensor - implicara´
na adic¸a˜o de esta´gios de amplificac¸a˜o do sinal. A inclusa˜o de mais esta´gios
de ganho, por sua vez, contribuira´ na adic¸a˜o de mais ruı´do ao sinal, ou seja,
na reduc¸a˜o da relac¸a˜o sinal-ruı´do (SNR) que podera´ comprometer a etapa de
medic¸a˜o. Dessa forma, faz-se necessa´rio colocar circuitos de filtragem na
saı´da destes esta´gios, a fim de realizar a devida extrac¸a˜o do sinal na faixa de
interesse.
Ademais, como ja´ mencionado, a dependeˆncia do valor de Vout com
as correntes de polarizac¸a˜o IBIAS1 e IBIAS2 podem provocar uma mudanc¸a da
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saı´da que, em u´ltimo caso, pode causar a saturac¸a˜o em amplitude de Vout .
O projeto das fontes de corrente em uma implementac¸a˜o integrada devera´
levar em considerac¸a˜o compromissos entre a impedaˆncia de saı´da, margem
de tensa˜o requerida para excursa˜o do sinal em VS e nı´vel de saturac¸a˜o dos
transistores.
De forma a contornar alguns dos inconvenientes supracitados presen-
tes no circuito seguidor de fonte-e-dreno, a topologia de circuito condici-
onador elaborada, e denominada neste trabalho por pHCO, tem como pro-
posta obter o valor do pH atrave´s de uma modulac¸a˜o por frequeˆncia de pulsos
(PFM) do sinal, conforme conceitualmente ilustrado pela Figura 28.
Figura 28: Conceito do condicionamento do pH pela modulac¸a˜o em frequeˆncia
de pulso (PFM)
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Fonte: Elaborada pelo autor
No esquema da Figura 28, o sinal ele´trico proveniente do elemento
sensor e´ convertido pelo circuito condicionador em uma representac¸a˜o digital
cuja frequeˆncia de pulsos e´ proporcional ao pH. Por esta perspectiva, elimina-
se a precauc¸a˜o existente no circuito seguidor de fonte-e-dreno, e demais to-
pologias citadas no capı´tulo anterior, em relac¸a˜o a uma possı´vel saturac¸a˜o da
amplitude do sinal de saı´da Vout devido a desvios na corrente de polarizac¸a˜o
ou a um ganho adicional necessa´rio a ser dado ao sinal. Dessa forma, os
pulsos representam o sinal no domı´nio digital, enquanto que a informac¸a˜o
analo´gica de interesse esta´, na verdade, codificada no domı´nio do tempo.
4.2.3 Ana´lise do Circuito Condicionador pHCO
O circuito condicionador pHCO e´ composto por um oscilador em
anel de N esta´gios em que a ce´lula de atraso conte´m um par inversor CMOS
em configurac¸a˜o push-pull. O nu´mero N de esta´gios a ser adotado influira´
na frequeˆncia de oscilac¸a˜o de interesse: quanto mais esta´gios, menor a
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frequeˆncia de oscilac¸a˜o do sinal. O terminal de fonte dos transistores
nMOS sa˜o todos conectados ao terminal de dreno do ISFET (que esta´
conectado em configurac¸a˜o diodo, ou seja, dreno e eletrodo de refereˆncia
curto-circuitados). Nesta situac¸a˜o, a operac¸a˜o do ISFET pode ser modelada
pela fonte de corrente controlada pela tensa˜o Vchem, conforme ilustrado na
Figura 29.
Figura 29: Representac¸a˜o conceitual do circuito condicionador integrado:
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Fonte: Elaborada pelo autor
Enquanto os inversores estiverem operando como amplificadores line-
ares, a saı´da do oscilador em anel produz um sinal que pode ser aproximado
por uma seno´ide com amplitude A, frequeˆncia angular ω e nı´vel DC igual
a Vb. Em seguida, este sinal segue em direc¸a˜o ao capacitor de desacopla-
mento C0 a fim de eliminar o nı´vel DC do sinal. Tendo eliminado o DC,
os esta´gios com alto ganho de tensa˜o (buffers), colocados apo´s o capacitor,
forc¸am a saturac¸a˜o da amplitude do sinal para 0 V ou VDD de forma a obter
uma saı´da com representac¸a˜o digital. Desta forma, o valor do pH no sensor
esta´ codificado na frequeˆncia do sinal em Vout .
A ana´lise do circuito condicionador pHCO sera´ dividida em duas
partes: a primeira descreve a polarizac¸a˜o do circuito pHCO por meio de
realimentac¸a˜o negativa; a segunda abordara´ as condic¸o˜es para iniciar e manter
as oscilac¸o˜es atrave´s do atendimento ao crite´rio de Barkhausen.
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4.2.3.1 Polarizac¸a˜o do Circuito pHCO via Realimentac¸a˜o Negativa
A Figura 30 mostra uma representac¸a˜o simplificada do esquema utili-
zado para autopolarizac¸a˜o do circuito pHCO que tem o propo´sito de estabele-
cer um ponto quiescente de operac¸a˜o do ISFET. Nesta figura, o oscilador em
Figura 30: Ana´lise do circuito condicionador integrado: (a) Representac¸a˜o sim-
plificada do circuito; (b) Diagrama de blocos mostrando realimentac¸a˜o negativa
local
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Fonte: Elaborada pelo autor
anel esta´ representado por meio da carga ativa ZL, enquanto que a tensa˜o Vchem
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representa a totalizac¸a˜o dos potenciais quı´micos do ISFET - que e´ func¸a˜o do
pH do analito conforme apresentado no Capı´tulo 2 pela teoria de sı´tios de
ligac¸a˜o e detalhado no Anexo A.
Portanto, uma mudanc¸a no pH implica na alterac¸a˜o do valor de Vchem
que, por sua vez, sera´ mantido pelos valores de tensa˜o em VG e VG′ . A cor-
rente ID estabelecida, e oriunda do ponto de operac¸a˜o imposto por Vchem, pro-
voca uma queda de tensa˜o VL sobre a carga ativa ZL estabelecendo o poten-
cial VG. Este, por sua vez, ao ser comparado com a entrada Vchem produz a
tensa˜o de erro VG′ que estabelece o ponto quiescente de ID. Este esquema de
autopolarizac¸a˜o do circuito e´ realizado via realimentac¸a˜o se´rie-se´rie, como
melhor esclarecido pela Figura 31(b).
Ademais, pode-se verificar (via ana´lise do circuito) que a tensa˜o VL
varia linearmente com o pH. Supondo a operac¸a˜o DC do ISFET no regime de
inversa˜o fraca, a sua corrente de dreno ID pode ser expressa por:
ID = I0e
VG−γ−αSN pH−VT HMOSFET
nφt (51)
Como VG =VDD−VL, pode-se reescreveˆ-la da seguinte forma:
ID = I0e
VDD−VL−γ−αSN pH−VT HMOSFET
nφt (52)
Isolando o termo VL da equac¸a˜o (52) obte´m-se:
VL =VDD−nφt ln
(
ID
IO
)
− γ−αSN pH−VT HMOSFET (53)
Para simplificar, a equac¸a˜o (53) teve os termos independentes do pH
agrupados na constante KV apresentada na equac¸a˜o (54).
VL = KV −nφt ln
(
ID
IO
)
−αSN pH (54)
A equac¸a˜o (54) e´ soluciona´vel apenas numericamente, pois o segundo
termo do segundo membro e´ uma func¸a˜o inversa de si pro´pria (logaritmo na-
tural da func¸a˜o exponencial). A dependeˆncia linear de VL com o pH pode ser
confirmada por meio de uma simulac¸a˜o, conforme apresentado pela Figura
31.
A curva de simulac¸a˜o da Figura 31 foi obtida utilizando o modelo de
transistor BSIM3v3 e o modelo comportamental do ISFET em Verilog-A,
com dispositivos organizados em matrizes contendo 3x57 elementos e raza˜o
de aspecto 50 µm/50 µm. O coeficiente de determinac¸a˜o R2 obtido a partir
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Figura 31: Curva que descreve a relac¸a˜o linear entre a tensa˜o VL com o pH.
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Fonte: Elaborada pelo autor
dos dados da curva de simulac¸a˜o foi igual a 0,98.
A relac¸a˜o linear entre VL e pH produz uma relac¸a˜o linear entre a
frequeˆncia de oscilac¸a˜o do sinal e o pH. Isto se deve ao fato da frequeˆncia
de oscilac¸a˜o em regime permanente do oscilador em anel ser inversamente
proporcional ao tempo de atraso tp de sua ce´lula inversora. Uma vez que tp
e´ determinado pelo intervalo de tempo entre as comutac¸o˜es do sinal de en-
trada e saı´da no ponto de transic¸a˜o do inversor, uma mudanc¸a em VL produz
uma mudanc¸a inversamente proporcional em tp. Assim, o tempo de atraso
tp, e portanto, a frequeˆncia de oscilac¸a˜o do sinal em regime permanente, de-
pende linearmente com o pH do analito - o que permite a recuperac¸a˜o ade-
quada desta informac¸a˜o por circuitos de po´s-processamento subsequentes ao
circuito de condicionamento.
4.2.3.2 Oscilador em anel
Esta sec¸a˜o descreve o oscilador em anel do circuito pHCO, simplifi-
cado pela sec¸a˜o anterior na carga ativa ZL. O oscilador em anel sera´ con-
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textualizado, inicialmente, de forma ideal a fim de abordar as condic¸o˜es ne-
cessa´rias para iniciar e sustentar as oscilac¸o˜es, assim como apresentar a sua
operac¸a˜o em regime linear e na˜o-linear.
Um oscilador em anel e´ uma conexa˜o em cascata de N ce´lulas de
atraso (com N ı´mpar), de forma que a saı´da da u´ltima ce´lula esteja conectada
na entrada da primeira. Uma vez atendido o crite´rio de Barkaussen (mo´dulo
do ganho de malha maior que 1 e fase ao longo da malha igual a zero), uma
oscilac¸a˜o deve acontecer em uma frequeˆncia determinada pela polarizac¸a˜o e
paraˆmetros dos componentes do circuito da ce´lula.
Figura 32: Oscilador em anel de N esta´gios. Em detalhe, o inversor CMOS da
ce´lula de atraso e seu modelo de pequenos sinais simplicado correspondente.
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Fonte: Elaborada pelo autor
A Figura 32 ilustra um oscilador em anel de N esta´gios no qual sua
ce´lula de atraso e´ composta por um inversor CMOS. A mesma figura apre-
senta um modelo simplificado de pequenos sinais do inversor em que gm
vgs, gds, CL e Cgs totalizam, respectivamente, as contribuic¸o˜es da transcon-
dutaˆncia de porta, a tensa˜o porta-fonte, a condutaˆncia de saı´da em saturac¸a˜o,
a capacitaˆncia de carga e a capacitaˆncia porta-fonte do pMOS e do nMOS.
No modelo de pequenos sinais, a corrente de entrada iin e´ fornecida
pelo esta´gio antecedente e a mesma provoca uma queda de tensa˜o vi sobre a
admitaˆncia de entrada composta pela associac¸a˜o em paralelo de ys com Cgs.
A tensa˜o vi, que neste caso e´ igual a` tensa˜o porta-fonte vgs, sera´ responsa´vel
por controlar o valor da corrente gmvgs que produzira´ uma tensa˜o de saı´da vo
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sobre a admitaˆncia de saı´da composta por gds e CL.
A frequeˆncia de oscilac¸a˜o em pequenos sinais de um oscilador de N
esta´gios pode ser obtida atrave´s da fase da func¸a˜o de transfereˆncia vo(s)/vi(s)
da ce´lula de atraso [52]:
H(s) =
vo(s)
vi(s)
=
−gm/gds
1+ sCL/gds
(55)
Fazendo s = jω na equac¸a˜o (55), pode-se obter a fase da func¸a˜o de
transfereˆncia e generaliza´-la para um oscilador contendo N esta´gios. Cada
esta´gio contribui para uma defasagem de −pi/N:
θ = arg(H( jω)) =−arctan
(
ωCL
gds
)
=
−pi
N
(56)
Em que θ na equac¸a˜o (56), representa o argumento da func¸a˜o de trans-
fereˆncia em malha aberta H( jω). Portanto, resolvendo a equac¸a˜o (56) para
a frequeˆncia angular ω , pode-se encontrar a frequeˆncia fo do sinal de um
oscilador em anel [52]:
fo = tg
( pi
N
) gds
2piCL
(57)
A partir desta ana´lise, pode-se encontrar uma expressa˜o analı´tica que
descreva a frequeˆncia de oscilac¸a˜o em pequenos sinais para o circuito condi-
cionador pHCO.
Para isso, deve-se partir, primeiramente, de um modelo de pequenos
sinais adequado ao ISFET. A Figura 34(a) apresenta uma proposta deste mo-
delo, em que a entrada vgs e´ composta por uma associac¸a˜o capacitiva. Nesta
associac¸a˜o, Cdi f representa a capacitaˆncia equivalente devido ao potencial
quı´mico Vchem. Desta forma, como o aumento de pH implica em uma reduc¸a˜o
da corrente de dreno, a fonte gmpH vchem possui direc¸a˜o oposta em relac¸a˜o a`
gmI vg′s. Portanto, esta fonte de corrente, representa a totalizac¸a˜o da variac¸a˜o
infinitesimal da corrente de dreno devido a uma variac¸a˜o infinitesimal do pH.
Para realizar uma ana´lise mais simples, pode-se agrupar as duas fontes
de corrente em uma u´nica fonte controlada apenas por vgs - conforme apre-
sentado na Figura 34(b). Esta nova fonte de corrente gmI vgs contera´ termos
dependentes e na˜o-dependentes do pH.
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Figura 33: Modelo de pequenos sinais do ISFET: (a) versa˜o com divisa˜o capaci-
tiva na entrada (b) versa˜o simplificada
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Fonte: Elaborada pelo autor
A partir do modelo de pequenos sinais do ISFET, pode-se obter uma
representac¸a˜o simplificada de pequenos sinais da ce´lula de atraso do circuito
pHCO - confome ilustrado pela Figura 34.
Note que na Figura 34 houve uma mudanc¸a de terminologia. O mo-
delo de pequenos sinais do ISFET utiliza o potencial de controle vre f , ao inve´s
de vgs, apenas como convenc¸a˜o para evitar uma possı´vel confusa˜o com ou-
tros potenciais vgs na˜o relacionados ao ISFET. Como a figura denota apenas
o modelo de uma ce´lula de atraso, as contribuic¸o˜es das fontes de corrente
em pequeno sinal do ISFET foram ponderadas pela quantidade de N esta´gios
adotados 5. Ale´m disso, uma fonte de corrente com valor igual a gmsvre f foi
adicionada no modelo de pequenos sinais do nMOS a fim de representar a
contribuic¸a˜o da variac¸a˜o do potencial vre f (devido ao pH) em seu terminal de
fonte.
Novamente, a frequeˆncia de oscilac¸a˜o em pequenos sinais pode ser
obtida pela condic¸a˜o de fase da oscilac¸a˜o atrave´s da func¸a˜o de transfereˆncia
5Como sera´ visto posteriormente, o circuito condicionador discreto utilizou cinco esta´gios,
enquanto que o integrado utilizou treˆs esta´gios.
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Figura 34: Modelo de pequenos sinais para uma ce´lula de atraso do circuito
pHCO
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vo(s)/vi(s) da ce´lula de atraso do circuito condicionador. A expressa˜o final da
frequeˆncia de oscilac¸a˜o em pequenos sinais do circuito condicionador pHCO
esta´ apresentada pela equac¸a˜o (58) e o desenvolvimento das equac¸o˜es esta´
sumarizado no Anexo E.
foISFET = tg
( pi
N
) (gdsp +κgdsn)
2piCL
(58)
Na equac¸a˜o (58), CL representa a totalizac¸a˜o da capacitaˆncia de carga
e o paraˆmetro κ vale:
κ =
1
N
(
gmsn+gdsn
gmI+gdsI
)
+1
≈ 1
N
(
gmsn
gmI
)
+1
(59)
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A expressa˜o apresentada pela equac¸a˜o (58) foi obtida adotando
simplificac¸o˜es no modelo de pequenos sinais como, por exemplo, a su-
pressa˜o da capacitaˆncia de realimentac¸a˜o cgd e seus efeitos na largura de
banda e no ganho do circuito.
A fim de verificar a influeˆncia de tais simplificac¸o˜es no resultado da
frequeˆncia de oscilac¸a˜o, uma simulac¸a˜o de paraˆmetros S foi realizada no cir-
cuito pHCO com o pH 7, contendo treˆs esta´gios, e cuja ce´lula de atraso e´
equivalente ao modelo de pequenos sinais apresentado na Figura 34.
Figura 35: Diagrama de Nyquist para o modelo de pequenos sinais do pHCO.
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Fonte: Elaborada pelo autor
O resultado desta simulac¸a˜o - apresentado pelo diagrama de Nyquist
da Figura 35 - mostra que o circuito possui potencial para oscilar em uma
frequeˆncia igual a 14,66 kHz, ponto onde | s11 |> 1 e s11 = 0o . A partir dos
paraˆmetros de pequenos sinais do circuito obtidos pela simulac¸a˜o (Tabela 8),
calculou-se o valor da frequeˆncia de oscilac¸a˜o utilizando a equac¸a˜o (58) - o
que resultou em um valor aproximadamente igual a 19 kHz. Comparando o
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resultado obtido pela equac¸a˜o (58) com o resultado obtido pelo diagrama de
Nyquist, verifica-se uma diferenc¸a aproximadamente igual 4 kHz - valor este
que fornece uma estimativa do grau do erro ocasionado pelas simplificac¸o˜es
assumidas no modelo de pequenos sinais.
Tabela 8: Valores dos paraˆmetros de pequenos sinais do circuito condicionador
obtidos na simulac¸a˜o de paraˆmetros S.
Paraˆmetros Valor
gdsp 7 nS
gdsn 38,14 nS
gmsn 663,2 nS
gmI 1 uS
CL 285 fF
Fonte: Elaborada pelo autor
Contudo, a simulac¸a˜o transiente do circuito indicou uma frequeˆncia
de oscilac¸a˜o em regime permanente aproximadamente igual a 7 MHz - valor
este cerca de 500 vezes acima do obtido pela simulac¸a˜o de pequenos sinais.
Isto indica que, embora as simplificac¸o˜es adotadas no modelo tenham apre-
sentado baixa influeˆncia quando comparadas com o resultado de simulac¸a˜o,
a expressa˜o da equac¸a˜o (58) na˜o e´ capaz de prever o valor da frequeˆncia de
oscilac¸a˜o do sinal em regime permanente.
Deve-se isso ao fato da amplitude do sinal de excitac¸a˜o ultrapassar o
limite de operac¸a˜o do inversor como amplificador linear de pequenos sinais.
A` medida em que a amplitude do sinal de excitac¸a˜o torna-se suficientemente
grande, os transistores tendem a operar fortemente em modo na˜o-linear, in-
troduzindo harmoˆnicas que contribuem para a mudanc¸a na forma de onda do
sinal. Assim, o modelo incremental de pequenos sinais da ce´lula de atraso
do oscilador torna-se pouco adequado a` previsa˜o da frequeˆncia do sinal em
regime permanente. A ana´lise de grandes sinais ficou fora do escopo do tra-
balho desta dissertac¸a˜o devido, principalmente, ao tempo disponı´vel para re-
aliza´-la.
Para contornar este inconveniente, a relac¸a˜o entre a frequeˆncia do si-
nal com o pH em operac¸a˜o no elemento sensor pode ser obtida atrave´s da
obtenc¸a˜o de uma curva de calibrac¸a˜o 6. Esta pode ser realizada remotamente
por meio da configurac¸a˜o de um dispositivo microcontrolador na faixa de
6Entende-se por calibrac¸a˜o como a relac¸a˜o entre a varia´vel de medic¸a˜o fı´sica (entrada) com
o sinal de resposta apresentado (saı´da) pelo instrumento de medic¸a˜o
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medic¸a˜o de interesse do pH.
Dessa forma, o sistema de medic¸a˜o torna-se capaz de medir o valor do
pH a partir da leitura da frequeˆncia do sinal, ale´m de corrigir erros do sistema
de medic¸a˜o provenientes de incertezas relacionadas a` dependeˆncia do pH com
a temperatura e com a deriva do sinal.
4.2.4 Resultados de Medic¸a˜o do pHCO - Versa˜o Discreta
Uma versa˜o com componentes discretos do circuito condicionador
pHCO foi implementada com a finalidade de validar experimentalmente o
conceito do circuito.
Esta versa˜o discreta utilizou o circuito integrado CD4007, com uma
tensa˜o de alimentac¸a˜o igual a ± 2,0 V, para implementar os inversores do
oscilador em anel do circuito condicionador pHCO. O CD4007 consiste de 3
transistores de canal-n e 3 transistores canal-p do tipo enriquecimento, inter-
conectados para reduzir o nu´meros de pinos no CI (Figura 36).
Figura 36: Configurac¸a˜o do CI - CD4007 - pinagem. Figura retirada do manual
de dados do componente.
Fonte: Elaborada pelo autor
Um ponto a ser notado sa˜o os pinos 14 e 7, que sa˜o as conexo˜es do
substrato de todos os dispositivos de canal-p e de todos os de canal-n, respec-
tivamente, que devem ser conectado a` alimentac¸a˜o adequadamente. A tensa˜o
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entre os pinos 14 e 7 deve ser no ma´ximo de 18 V para na˜o resultar em um
ponto de quebra de tensa˜o.
Cinco esta´gios foram utilizados no oscilador a fim de obter uma
representac¸a˜o digital do sinal. A medic¸a˜o adotou duas metodologias distintas
para caracterizar o circuito condicionador.
A primeira metodologia adotada foi semelhante a`quela empregada na
medic¸a˜o do circuito condicionador seguidor de fonte-e-dreno. Neste caso,
a malha de realimentac¸a˜o do ISFET foi aberta, de modo que o potencial do
eletrodo de refereˆncia na˜o ficasse mais conectado ao terminal de dreno, e
uma microgota de a´gua deionizada a 18 MΩ-cm foi depositada no ISFET.
Com isso, foi possı´vel realizar uma varredura do potencial do eletrodo de
refereˆncia e verificar no oscilosco´pio a variac¸a˜o correspondente da frequeˆncia
de oscilac¸a˜o do sinal. A Tabela 9 resume os resultados experimentais obtidos
adotando esta metodologia.
Tabela 9: Resultados experimentais obtidos com a metologia 1: a´gua deionizada
e varredura do potencial do eletrodo de refereˆncia
VREF [V] Freq. [kHz]
0 15,5
0,1 14,5
0,2 13,7
0,3 13,5
0,4 13,3
0,5 12,9
0,6 11,6
0,7 10,3
0,8 8,9
0,9 7,5
1,0 6,5
Fonte: Elaborada pelo autor
O passo empregado na varredura do potencial do eletrodo de re-
fereˆncia 7 foi de 100 mV a uma faixa de variac¸a˜o de 0 V a 1,0 V. Como
resultado, a frequeˆncia do sinal variou de 15,5 kHz a 6,5 kHz denotando, por-
tanto, uma faixa de variac¸a˜o do sinal de saı´da igual a 9 kHz. A partir destes
resultados, a responsividade obtida do circuito foi aproximadamente igual
7Eletrodo de calomel
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a 9 kHz/V. Considerando um sensor com sensibilidade aproximadamente
igual a 50 mV/pH, pode-se estimar a responsividade do circuito em func¸a˜o
do pH sendo igual a 450 Hz/pH. O coeficiente de determinac¸a˜o R2 obtido foi
aproximadamente igual a 0,940 - o que denota a forte correlac¸a˜o linear entre
a resposta do sinal em frequeˆncia e o potencial VREF de entrada ao longo da
faixa de variac¸a˜o analisada. A Tabela 10 resume estes resultados.
Tabela 10: Resumo dos principais paraˆmetros obtidos com os resultados experi-
mentais da metodologia 1.
Paraˆmetro
Valor Experimental
Medido
Faixa de Variac¸a˜o 9 kHz
R2 0,940
Responsividade 9 kHz/V
Fonte: Elaborada pelo autor
A segunda metodologia utilizou soluc¸o˜es tamponadas com pHs de 4,
7 e 10 e com o potencial do eletrodo de refereˆncia conectado ao potencial
de dreno do ISFET 8. A utilizac¸a˜o de soluc¸o˜es tamponadas permitiu obter
uma melhor estimativa da responsividade quı´mica do sensor em relac¸a˜o a`s
flutuac¸o˜es reais do pH, devido a`s interac¸o˜es fı´sico-quı´mica das soluc¸o˜es com
o filme sensitivo do sensor.
O circuito foi simulado na ferramenta ADS da Agilentr utilizando o
modelo SPICE dos transistores canal-n e canal-p do componente CD4007 e
o modelo comportamental do ISFET descrito em Verilog-A. Os resultados da
medic¸a˜o foram obtidos em um oscilosco´pio da Tektronix 100 MHz e esta˜o
apresentados, comparativamente, com os resultados de simulac¸a˜o na Figura
37 .
Como ilustrado pelo gra´fico, do pH 4 ao pH 7 houve uma variac¸a˜o
na frequeˆncia de 44,4 kHz para 36,4 kHz de acordo com o resultado de
simulac¸a˜o e de 93,5 kHz para 65,5 kHz segundo o resultado experimental,
ou seja, uma faixa de variac¸a˜o igual a 8 kHz e a 28 kHz, respectivamente.
A faixa de variac¸a˜o observada do pH 7 para o pH 10 foi aproximadamente
igual a 7,4 kHz e 25 kHz para os resultados de simulac¸a˜o e experimental,
respectivamente. Estes dados fornecem um coeficiente de determinac¸a˜o (R2)
igual a 0,998 para o resultado de simulac¸a˜o e 0,993 para o experimental - o
8Neste caso, o circuito opera com a malha de realimentac¸a˜o negativa fechada.
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Figura 37: Resultado da versa˜o discreta do condicionador utilizando soluc¸o˜es
tampo˜es de pH 4, pH 7 e pH 10: (a) Simulac¸a˜o (b) Experimental
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Fonte: Elaborada pelo autor
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que denota a forte correlac¸a˜o linear da frequeˆncia de operac¸a˜o do sinal de
saı´da com o valor do pH. Ademais, os dados indicam que o circuito possui
uma responsividade me´dia igual a 2,6 kHz/pH ao resultado de simulac¸a˜o e
9 kHz/pH ao resultado experimental. Este resultado foi superior ao obtido
com a metodologia anterior (450 Hz/pH), em que o circuito pHCO operava
em malha aberta. Ale´m disso, comparando-se este valor de responsividade
com o do trabalho em [12] (3 kHz/pH 9), nota-se que o valor de responsivi-
dade obtido neste trabalho foi cerca de treˆs vezes superior - o que denota sua
competividade e o qua˜o satisfato´rio foi este resultado.
Com base nestes dados, observam-se erros na estimativa da frequeˆncia
de operac¸a˜o, bem como no valor da faixa de variac¸a˜o, pelos modelos utiliza-
dos. No pH 4, o erro absoluto entre o resultado de simulac¸a˜o e experimental
foi igual a 49,1 kHz, enquanto que o erro absoluto relacionado a` faixa de
variac¸a˜o do pH 4 ao pH 10 foi igual a 20 kHz. De modo semelhante ao ocor-
rido nos resultados do circuito seguidor de fonte-e-dreno, o resultado experi-
mental obteve uma responsividade superior ao resultado de simulac¸a˜o devido
a` diferenc¸a entre os filmes sensitivos do ISFET. Enquanto as equac¸o˜es do
modelo comportamental sa˜o baseadas nos paraˆmetros quı´micos do filme de
nitreto de silı´cio, o ISFET empregado no circuito condicionador possui o´xido
de titaˆnio como material de porta. Consequentemente, havera´ uma diferenc¸a
entre as responsividades quı´micas do modelo comportamental e do ISFET
com o´xido de titaˆnio. Por isso, nota-se uma superioridade evidente dos resul-
tados experimentais em relac¸a˜o aos resultados de simulac¸a˜o.
A Figura 38 mostra uma foto da montagem experimental utilizada para
obtenc¸a˜o dos resultados apresentados nesta sec¸a˜o.
4.3 CIRCUITO CONDICIONADOR INTEGRADO
4.3.1 Sı´ntese do Circuito Condicionador Integrado
Esta sec¸a˜o tem como propo´sito descrever os procedimentos adotados
no projeto do circuito condicionador integrado pHCO. Conforme apresen-
tado no capı´tulo de introduc¸a˜o desta dissertac¸a˜o, o circuito condicionador
integrado do ISFET tem como finalidade a aplicac¸a˜o em uma rede WBAN
para monitorac¸a˜o da glicemia. Uma vez que o sensor ISFET esteja devida-
9Este valor foi obtido considerando o ganho de 81 kHz/pH do VCO com a sensibilidade de
aproximadamente 37 mV/pH da matriz de 64 ISFETs.
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Figura 38: Fotografia da bancada de medic¸a˜o do circuito pHCO
Fonte: Elaborada pelo autor
mente funcionalizado para medir as variac¸o˜es da glicose, o circuito de leitura
devera´ ser capaz de indicar o valor da concentrac¸a˜o de glicose do paciente
remotamente.
O oscilador em anel do circuito integrado e´ composto por treˆs esta´gios
inversores e o modelo comportamental do ISFET conte´m dispositivos orga-
nizados sob duas formas distintas de razo˜es de aspecto e multiplicidade, a
saber:
1. Raza˜o de aspecto W/L = 50µm/50µm e multiplicidade 57;
2. Raza˜o de aspecto W/L = 50µm/10µm e multiplicidade 78.
A sec¸a˜o de resultados, apresentada posteriormente, discrima estes dois
dispositivos por ISFET A e ISFET B, respectivamente.
O primeiro passo no projeto do circuito condicionador pHCO inte-
grado foi a caracterizac¸a˜o dos dispositivos nfet e pfet contidos na biblioteca
da tecnologia IBM 0,18 µm via a metodologia gm/ID [23, 24]. A curva da
raza˜o da transcondutaˆncia gm pela corrente de dreno DC ID foi a metodologia
de projeto utilizada no ca´lculo da dimensa˜o dos transistores do par inver-
sor CMOS [53]. Apo´s dimensionamento dos transistores, a etapa seguinte
residiu na escolha do nu´mero de esta´gios do oscilador em anel a ser ado-
tado no projeto. Uma vez atendido aos requisitos fundamentais de baixo
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consumo ele´trico, robustez e linearidade da resposta, a etapa seguinte con-
sistiu no ca´lculo e dimensionamento do capacitor de desacoplamento DC C0.
Em seguida, um esta´gio de alto ganho buffer foi projetado com a finalidade
de representar o sinal digitalmente em nı´veis lo´gicos ”alto”e ”baixo”e, dessa
forma, a informac¸a˜o do pH poˆde ser recuperada pela frequeˆncia do sinal. Para
finalizar, um esta´gio de alto ganho extra foi adicionado de forma a permitir
a etapa de medic¸a˜o do sinal em um oscilosco´pio convencional. O fluxo de
projeto adotado encontra-se organizado no fluxograma da Figura 39.
Figura 39: Fluxograma que descreve o procedimento adotado no projeto do cir-
cuito condicionador pHCO
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Fonte: Elaborada pelo autor
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4.3.1.1 Metodologia gm/ID
Para realizar a caracterizac¸a˜o da tecnologia IBM 0,18 µm baseado
na metodologia gm/ID, optou-se escolher dispositivos nfet e pfet quadrados
(W/L = 10µm/10µm) a fim de obter a corrente especı´fica quadrada do mo-
delo ISQ e as tenso˜es de limiar dos transistores [23, 24]. Um melhor detalha-
mento do procedimento de caracterizac¸a˜o encontra-se no Anexo C, sendo os
resultados obtidos apresentados na Tabela 11.
Tabela 11: Caracterizac¸a˜o dos componentes utilizados da tecnologia IBM 0,18
µm
Caracterizac¸a˜o IBM 0,18µm
ISQ (nA) VTO (mV)
nfet 134 362,5
pfet 27 -103
Fonte: Elaborada pelo autor
Uma vez obtida a corrente especı´fica dos transistores da tecnologia, e´
possı´vel dimensiona´-los a operarem no nı´vel de inversa˜o desejado. Para isso,
adotou-se a curva gm/ID pelo nı´vel de inversa˜o i f de cada transistor como a
principal ferramenta de projeto. A escolha por esta metodologia foi baseada
em duas razo˜es principais a saber:
• Fornece uma indicac¸a˜o do ponto de operac¸a˜o DC dos transistores
• Permite calcular as dimenso˜es dos transistores
A raza˜o gm/ID e´ uma medida da eficieˆncia de conversa˜o da corrente
(portanto, poteˆncia) em transcondutaˆncia; ou seja, quanto maior o valor
gm/ID, maior a transcondutaˆncia obtida a um valor de corrente constante. A
relac¸a˜o de gm/ID com o ponto de operac¸a˜o do transistor pode ser compreen-
dida pelo fato que esta raza˜o e´ igual a` derivada do logaritmo de ID em relac¸a˜o
a` VG, conforme segue:
gm
ID
=
1
ID
∂ ID
∂VG
=
∂ ln ID
∂VG
(60)
Esta derivada e´ ma´xima na regia˜o de inversa˜o fraca onde a de-
pendeˆncia de ID por VG e´ exponencial. Seu valor ma´ximo nesta regia˜o
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equivale a 1/nφt , em que n e´ o fator de inclinac¸a˜o sub-limiar e φt a tensa˜o
te´rmica. A raza˜o gm/ID decresce na medida em que o ponto de operac¸a˜o
move-se em direc¸a˜o a` regia˜o de inversa˜o forte, onde os valores de ID ou VG
crescem (Figura 40). Assim, a raza˜o gm/ID tambe´m e´ um indicativo da regia˜o
de operac¸a˜o do transistor.
Figura 40: Curva caracterı´stica simulada dos transistores nfet e pfet utilizando
a tecnologia IBM 0,18 µm
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Fonte: Elaborada pelo autor
As curvas da Figura 40 indicam um valor ma´ximo de gm/ID aproxi-
madamente igual a 31 V−1 e 29 V−1 para os dispositivos pfet e nfet, respec-
tivamente. A` princı´pio, este e´ o ponto de operac¸a˜o ideal, onde os transistores
esta˜o em um nı´vel de inversa˜o muito fraco (igual a aproximadamente 0,001)
e a conversa˜o da corrente ID em transcondutaˆncia gm e´ ma´xima. Contudo, a
fim de resguardar-se contra possı´veis variac¸o˜es no processo dos transistores,
escolheu-se o valor de gm/ID igual a 27 V−1 (aproximadamente no cruza-
mento das duas curvas) a ambos os transistores. Neste ponto, o nı´vel de in-
versa˜o de ambos transistores e´ igual a 0,1 - o que denota um nı´vel de inversa˜o
fraco a moderado.
Com base nos dados supracitados obtidos pela curva gm/ID, pode-se
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obter as dimenso˜es dos transistores para atender a estes requisitos. Para isto,
supo˜e-se que a corrente ID e´ conhecida a priori e seu valor igual a 100 nA.
Uma vez que o nı´vel de inversa˜o i f e´ definido por:
i f =
ID
ISQ
(W
L
) (61)
Segue que a raza˜o de aspecto W/L pode ser obtida por:(
W
L
)
=
ID
ISQi f
(62)
Portanto, a raza˜o de aspecto (W/L)n e (W/L)p calculada para os tran-
sistores nfet e pfet, respectivamente, foi igual a:
(
W
L
)
n
=
100 nA
134 nA x 0,1
≈ 8 (63)(
W
L
)
p
=
100 nA
27 nA x 0,1
≈ 37 (64)
(65)
A partir das razo˜es de aspecto calculadas, obteve-se - via simulac¸a˜o -
os seguintes valores para W e L do nfet e do pfet.
Tabela 12: Razo˜es de aspecto obtidas para o transistor nfet e o pfet via simulac¸a˜o
Raza˜o
de Aspecto
Valor
(µm/µm)(W
L
)
n
16
2(W
L
)
p
74
2
Fonte: Elaborada pelo autor
Em seguida, procedeu-se com uma simulac¸a˜o para localizac¸a˜o do
ponto de transic¸a˜o do inversor CMOS. Para isso, aplicou-se uma tensa˜o VDD
igual a 1,8 V sobre o inversor, variou-se o potencial da fonte DC aplicado em
sua entrada e observou-se na saı´da o ponto onde vo = vi. Verificou-se que as
razo˜es de aspecto calculadas posicionaram o ponto de transic¸a˜o do inversor
um pouco abaixo de VDD/2 (igual a 848 mV). Contudo, quando o ISFET foi
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conectado no terminal de fonte do nfet, o ponto de transic¸a˜o foi deslocado
acima de VDD/2. Esta mudanc¸a no ponto de transic¸a˜o afetou a linearidade
da resposta para valores de pH acima de 8. Desta forma, decidiu-se reduzir
a largura do transistor pfet e, por meio de simulac¸o˜es, encontrou-se um valor
igual a 50 µm. Este valor compensou o deslocamento do ponto de transic¸a˜o
do inversor quando o ISFET foi conectado nos terminais de fonte dos nfets
e beneficiou a linearidade da resposta na faixa de variac¸a˜o supracitada. Com
isso, o novo ponto de transic¸a˜o do inversor CMOS ficou igual a aproximada-
mente 800 mV, conforme indicado na Figura 41.
Figura 41: Curva de transfereˆncia do inversor CMOS sem o ISFET
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Fonte: Elaborada pelo autor
Ademais, a reduc¸a˜o na largura do pfet contribuiu na reduc¸a˜o da cor-
rente de fuga DC (reduc¸a˜o do consumo ele´trico esta´tico), bem como da cor-
rente especı´fica IS - de forma que seu nı´vel de inversa˜o mudou de 0,1 para
0,15, apenas.
A Figura 42 ilustra o novo ponto de transic¸a˜o do inversor com o seu
terminal de fonte conectado com o ISFET. A simulac¸a˜o foi realizada para os
pHs 1, 7 e 14. A linha tracejada representa os valores para os quais vo = vi
e mostra que o ponto de transic¸a˜o manteve-se aproximadamente no centro
(Figura 42).
Considerando o nı´vel de inversa˜o i f = 0,1 adotado, a tensa˜o VDS
mı´nima necessa´ria para manter os transistores saturados e´ igual a aproxima-
damente VDSsat ≈ (
√
1+ i f +3)φt = 4.5φt ≈ 105 mV. Considerando a tensa˜o
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Figura 42: Curva de transfereˆncia do inversor CMOS com o ISFET para os pHs
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Fonte: Elaborada pelo autor
de alimentac¸a˜o nominal da tecnologia (VDD = 1,8 V), restam aproximada-
mente 1,5 V de margem a` excursa˜o da tensa˜o de limiar do ISFET devido ao
pH. Com a finalidade de permitir uma maior excursa˜o do sinal, decidiu-se
utilizar o valor da tensa˜o de alimentac¸a˜o nominal do circuito. A reduc¸a˜o
da mesma implicaria em uma menor faixa de variac¸a˜o a` frequeˆncia do sinal
reduzindo, assim, a sua responsividade e a sua linearidade.
Concluı´da a etapa de dimensionamento dos transistores do inversor
CMOS, prosseguiu-se com a definic¸a˜o do nu´mero de esta´gios a ser utilizado
no oscilador em anel.
4.3.1.2 Nu´mero de esta´gios do oscilador
A quantidade de esta´gios adotada no oscilador em anel baseou-se, fun-
damentalmente, na minimizac¸a˜o da dissipac¸a˜o total de poteˆncia, na quanti-
dade de dispositivos empregados e na economia em a´rea de silı´cio.
Existem treˆs classificac¸o˜es de dissipac¸a˜o de poteˆncia em um inver-
sor digital a saber: a esta´tica, a por curto-circuito e a dinaˆmica [54]. A
poteˆncia esta´tica e´ causada pela presenc¸a de correntes de fuga DC provenien-
tes das junc¸o˜es PN reversamente polarizadas e, principalmente, da corrente
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sub-limiar dos dispositivos. A dissipac¸a˜o por curto-circuito e´ causada pela
conduc¸a˜o simultaˆnea dos transistores do tipo p e n, enquanto que a poteˆncia
dinaˆmica surge devido ao processo perio´dico de carga e descarga das capa-
citaˆncias parasita´rias. A expressa˜o da poteˆncia total dissipada no inversor
pode ser obtida por meio da equac¸a˜o (67).
PTOTAL = PE +PCC +PD (66)
= N
(
VDDIL+VDD IˆPτcc f0+V 2DD f0CL
)
(67)
Em que PE , PCC e PD correspondem a`s poteˆncias esta´tica, de curto-
circuito e dinaˆmica, respectivamente. IL e´ a corrente DC de fuga do inver-
sor, IˆP a corrente de pico, τcc e´ o tempo de durac¸a˜o do curto-circuito e f0 a
frequeˆncia de operac¸a˜o.
Nota-se, pela equac¸a˜o (67), que a uma determinada frequeˆncia de
operac¸a˜o, supondo VDD e CL fixos, a dissipac¸a˜o da poteˆncia total pode ser
reduzida adotando um nu´mero mı´nimo de esta´gios para o oscilador em anel.
Por isso, decidiu-se neste projeto utilizar treˆs esta´gios inversores no oscilador
em anel.
4.3.1.3 Projeto do Primeiro Buffer e Selec¸a˜o de C0
O primeiro esta´gio de ganho foi projetado para posicionar o ponto de
transic¸a˜o do sinal em VDD/2 e fornecer o ganho necessa´rio ao sinal utilizando
dispositivos com dimenso˜es mı´nimas.
A topologia empregada no esta´gio foi de um inversor CMOS com um
resistor de realimentac¸a˜o RF conectado entre a entrada e a saı´da, conforme
ilustrado na Figura 43. O resistor RF tem como principal func¸a˜o estabilizar a
entrada e a saı´da do inversor em uma tensa˜o de modo comum DC v0 = vgs.
Isto e´ obtido ao custo da dessensibilizac¸a˜o no ganho do esta´gio, conforme
melhor compreendido pela expressa˜o do ganho em malha fechada do circuito
apresentado na equac¸a˜o (68) 10.
vo(s)
vgs(s)
=
−(gm+R−1F )
gds−R−1F + sCL
(68)
Em (68), os paraˆmetros de pequenos sinais gm e gds representam a
10Para desenvolvimento desta equac¸a˜o vide Anexo F
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Figura 43: Projeto do primeiro buffer
(a) Topologia adotada (b) Modelo equivalente do esta´gio em pequenos
sinais.
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Fonte: Elaborada pelo autor
totalizac¸a˜o das contribuic¸o˜es de transcondutaˆncia dos dispositivos do tipo p e
n. Por isso, o valor da resisteˆncia de RF deve ser grande o suficiente para na˜o
comprometer o ganho do esta´gio. O projeto utilizou um resistor de polisilı´cio
(oprrpres resistor) devido ao seu alto valor de resisteˆncia de folha (aproxi-
madamente 1600 µm/) e as simulac¸o˜es realizadas indicaram um valor de
resisteˆncia igual a 510 kΩ para atender aos compromissos de ganho e a´rea.
O ganho do esta´gio obtido utilizando este valor de RF foi igual a aproxima-
damente 10 V/V - suficiente para representar o sinal digitalmente em nı´veis
lo´gicos ”alto”e ”baixo”.
Uma vez que o resistor esta´ conectado no mesmo no´ de caminho do
sinal, segundo o “teorema de Miller”, o no´ de entrada e´ carregado pelo valor
da resisteˆncia RF reduzido por 1+ A0 - em que A0 e´ o ganho do esta´gio.
Quando adicionado o capacitor C0 na entrada do esta´gio de ganho, o circuito
e o modelo de pequenos sinais equivalente pela aproximac¸a˜o “Miller” ficam
conforme ilustrado na Figura 44.
O valor equivalente da resisteˆncia na entrada devido ao efeito “Miller”
associado a` capacitaˆncia C0 adiciona um po´lo em uma frequeˆncia ωp aproxi-
madamente igual a:
ωp =
1
R′FC0
(69)
Em que R
′
F = RF/(1+A0) e´ o valor da resisteˆncia efetiva associada
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Figura 44: Projeto do primeiro buffer
(a) Esta´gio de ganho com o capacitor CO conectado na entrada (b) Modelo
equivalente em pequenos sinais do esta´gio de ganho utilizando a
aproximac¸a˜o “Miller”.
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Fonte: Elaborada pelo autor
ao no´ de entrada devido ao “efeito Miller”.
Uma vez conhecido o valor da resisteˆncia de RF , prossegue-se com o
dimensionamento do capacitor C0. A considerac¸a˜o de projeto adotada para
ca´lculo da capacitaˆncia mı´nima C0 foi a obtenc¸a˜o de uma frequeˆncia de corte
aproximadamente cinco vezes inferior a` menor frequeˆncia de oscilac¸a˜o do
sinal. Assim, considerando que a menor frequeˆncia do sinal e´ aproximada-
mente igual a 1 MHz buscou-se obter uma frequeˆncia de corte aproximada-
mente igual a 0,2 MHz. Assim, segue que:
C0 =
1
2piR′F fc
≈ 17 pF (70)
Optou-se utilizar um capacitor de dupla camada de metal (dualmim
capacitor) devido a sua elevada capacitaˆncia por unidade de a´rea (aproxi-
madamente 4 fF/µm2). A fim de atender aos compromissos de interconexa˜o
dos dispositivos no layout devido a a´rea fı´sica do capacitor, o valor final de
capacitaˆncia utilizado foi igual a 12 pF. Com isso, a frequeˆncia de corte infe-
rior final obtida foi aproximadamente igual a 0,26 MHz - o que demonstrou
atender adequadamente ao crite´rio de projeto.
O projeto do primeiro buffer foi capaz de representar digitalmente o
sinal e de forma que a informac¸a˜o do pH pudesse permanecer codificada ape-
nas no domı´nio do tempo.
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4.3.1.4 Projeto do Segundo Buffer
O segundo buffer foi projetado com a finalidade de permitir a medic¸a˜o
do sinal no oscilosco´pio. Por isso, o projeto envolveu encontrar o valor de
corrente capaz de acionar a carga da ponteira do oscilosco´pio (R = 10 MΩ e
C = 16 pF) em um perı´odo de tempo inferior ao perı´odo do sinal com maior
frequeˆncia. Para isso, foram utilizadas as seguintes especificac¸o˜es de projeto:
• Perı´odo do sinal com maior frequeˆncia - T = 30 ns
• Capacitaˆncia da ponteira - C = 16 pF
Com base nesses paraˆmetros, dimensionou-se os transistores do par
CMOS para fornecer uma corrente capaz de carregar a capacitaˆncia da pon-
teira em um valor de tensa˜o igual a VDD (ou seja, 1,8 V) em um perı´odo
∆t inferior a 30 ns (perı´odo do sinal quando o pH do sensor e´ igual a 1).
Arbitrou-se o valor de ∆t = 20 ns para o valor da tensa˜o sobre a capacitaˆncia
atingir 1,8 V. Assim:
Ic =C
∆Vc
∆t
= 16 pF × 1,8 V
20 ns
= 1,45 mA (71)
Com isso, os transistores foram dimensionados para entregar este va-
lor de corrente a` carga (ou seja, ponteira do oscilosco´pio). Os resultados de
simulac¸a˜o mostraram que o dimensionamento atendeu a`s especificac¸o˜es de
projeto, indicando a possibilidade de uma medic¸a˜o adequada do sinal no os-
cilosco´pio.
A Figura 45 mostra uma simulac¸a˜o transiente po´s-layout das formas
de onda do sinal obtida com a adic¸a˜o do segundo esta´gio de ganho. As for-
mas de onda apresentadas sa˜o do sinal condicionado nos pHs 4, 7 e 10.
Nessa figura, todos os treˆs sinais possuem a mesma escala de tempo de forma
que se pode notar a diferenc¸a de frequeˆncia entre os pHs, assim como a
representac¸a˜o digital da saı´da. No pH 4, a frequeˆncia obtida foi aproxima-
damente igual a 18,7 MHz; enquanto que no pH 7 este valor foi igual a 7,3
MHz e igual a 1,2 MHz no pH 10. A faixa de variac¸a˜o do pH 4 ao pH 10 foi,
portanto, igual a 17,5 MHz, aproximadamente.
Os resultados indicam que a saı´da possui uma resposta muito boa em
relac¸a˜o ao pH, conforme pode ser verificado pela alta responsividade de apro-
ximadamente igual a 3 MHz/pH. O coeficiente de determinac¸a˜o obtido foi
igual a 0,9703, o que indica a alta correlac¸a˜o linear entre a frequeˆncia de
operac¸a˜o do sinal e o pH.
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Figura 45: Representac¸a˜o no domı´nio do tempo do sinal de saı´da para pH 4, pH
7 e pH 10
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Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 13: Valores utilizados nos componentes do circuito
Componente Valor Unidade
C0 12 pF
RF 510 kΩ
W1/L1 50/2 µm/µm
W2/L2 15/2 µm/µm
W3/L3 1/0,18 µm/µm
W4/L4 0,22/0,18 µm/µm
W5/L5 60/0,72 µm/µm
W6/L6 30/0,72 µm/µm
Fonte: Elaborada pelo autor
O esquema´tico completo do circuito esta´ apresentado na Figura 46 e
os valores utilizados em cada componente esta´ sumarizado na Tabela 13.
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Figura 46: Esquema´tico detalhado do circuito condicionador pHCO
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Fonte: Elaborada pelo autor
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4.3.2 Resultados de Simulac¸a˜o do Circuito Condicionador pHCO
integrado
Esta sec¸a˜o apresenta um resumo dos principais resultados de
simulac¸a˜o obtidos pelo circuito condicionador pHCO integrado. Os re-
sultados apresentados foram divididos em duas sec¸o˜es. A primeira apre-
senta os resultados de simulac¸a˜o utilizando os paraˆmetros obtidos com a
caracterizac¸a˜o experimental do ISFET contendo 57 dispositivos paralelos e
relac¸a˜o de aspecto igual a 50 µm/50 µm. Os resultados desta amostra foram
denominados por ISFET A. A segunda sec¸a˜o apresenta os resultados de
simulac¸a˜o do ISFET contendo 78 dispositivos paralelos e relac¸a˜o de aspecto
igual a 50 µm/10 µm. Os resultados desta amostra foram denominados por
ISFET B. Todos os resultados de simulac¸a˜o apresentados nesta sec¸a˜o sa˜o
de po´s-layout, ou seja, os parasitas incorporados na etapa de layout foram
extraı´dos e contabilizados na simulac¸a˜o.
4.3.2.1 Resultados de simulac¸a˜o - ISFET A
A Figura 47 apresenta a resposta da frequeˆncia do sinal de saı´da em
func¸a˜o do pH utilizando a caracterizac¸a˜o do ISFET A.
Considerando a faixa de variac¸a˜o da curva entre o pH 1 ao pH 10,
a resposta em frequeˆncia do sinal no pH 1 foi aproximadamente igual a 31
MHz, enquanto que no pH 10 foi aproximadamente igual a 1,2 MHz. O
coeficiente de determinac¸a˜o R2 obtido nesta faixa foi igual a 0,987. Para o
pH 7, a frequeˆncia do sinal obtida foi 7,3 MHz e a responsividade igual a 3,3
MHz/pH.
Embora a dependeˆncia do ISFET com a temperatura seja complexa
devido ao coeficiente de temperatura do sensor mudar com o pH em operac¸a˜o
(conforme ja´ explicado pela subsec¸a˜o 2.4.1 do capı´tulo 2), o que implica em
hardware adicional para a compensac¸a˜o de seus efeitos, a Figura 48 ilustra a
dependeˆncia da frequeˆncia do sinal com a temperatura mantendo o pH 7 fixo.
A temperatura foi variada de 25 ◦C a 42◦C pensando-se na maior faixa de
variac¸a˜o possı´vel para a temperatura do corpo humano. Com isso, obteve-se
um coeficiente de temperatura TC = 23,45 kHz/ ◦C do circuito condicionador
completo, considerando o ISFET A como elemento sensor.
Um outro resultado importante e´ a dissipac¸a˜o de poteˆncia geral do cir-
cuito. A Figura 49 ilustra as curvas de poteˆncia geradas em func¸a˜o do pH
condicionado. Note que a poteˆncia tende a ser mais elevada no pH 1, devido
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Figura 47: Curva de transfereˆncia da frequeˆncia de operac¸a˜o do sinal em func¸a˜o
do pH para o circuito integrado pHCO, utilizando o ISFET A
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Fonte: Elaborada pelo autor
a maior frequeˆncia de operac¸a˜o do sinal. No pH 7, o consumo total do circuito
atinge um mı´nimo global aproximadamente igual a 114 µW. Os valores ex-
tremamente baixos de consumo ele´trico obtidos indicam a grande viabilidade
de utilizac¸a˜o deste circuito em aplicac¸o˜es que envolvem ultrabaixo consumo
e uso limitado de baterias. Ale´m disso, a representac¸a˜o digital do sinal reali-
zada diretamente pelo condicionador pHCO permitiu a eliminac¸a˜o do projeto
de ADCs (blocos que exigem grande consumo de poteˆncia) e o seu interface-
amento direto com microcontrolador. Os resultados apresentados pela Figura
49 na˜o contabilizam o consumo do segundo esta´gio de ganho de tensa˜o, pois
o mesmo possui apenas a func¸a˜o de realizar a medic¸a˜o no oscilosco´pio. Caso
fosse contabilizado, o consumo total do circuito seria igual a 1,47 mW no pH
7.
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Figura 48: Frequeˆncia de oscilac¸a˜o em func¸a˜o da temperatura. [35]
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Fonte: Elaborada pelo autor
4.3.2.2 Resultados de Monte Carlo para ISFET A
A fim de obter uma estimativa do desempenho do circuito mais fi-
dedigna, foi realizada uma simulac¸a˜o de Monte Carlo po´s-layout com 200
amostras no pH 7 utilizando os paraˆmetros do ISFET A - conforme apresen-
tado na Figura 50.
A simulac¸a˜o de Monte Carlo indicou uma frequeˆncia me´dia de 7,3
MHz para o pH 7, com um desvio padra˜o aproximadamente igual a 0,72
MHz. A poteˆncia total consumida obteve uma me´dia igual a 114,9 µW com
um desvio padra˜o igual a 12,3 µW. Os resultados tambe´m ilustram os valores
de poteˆncia dissipada esta´tica e dinaˆmica, separadamente.
Ale´m da simulac¸a˜o de Monte Carlo, foi realizada um simulac¸a˜o dos
cantos (do ingleˆs, corners) do circuito. Esta simulac¸a˜o tem como objetivo
verificar os casos extremos de operac¸a˜o do circuito. Os resultados desta
simulac¸a˜o esta˜o sintetizados na Tabela 14 para o caso de sete cantos, in-
cluindo o fff (fast-fast-funcional) e ssf (slow-slow-funcional), que incluem
a variac¸a˜o de ate´ 3σ nos paraˆmetros de tensa˜o de limiar e mobilidade, prin-
cipalmente. Os demais cantos sa˜o: nominal, ff (fast-fast), ss (slow-slow), fs
(fast-slow) e sf (slow-fast).
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Figura 49: Poteˆncia esta´tica, dinaˆmica e total em func¸a˜o do valor do pH para o
circuito condicionador integrado pHCO, utilizando a caracterizac¸a˜o do ISFET
A
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Po
tê
nc
ia
 [µ
W
]
pH
Potência x pH
Estática
Dinâmica
Total
Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 14: Resultados da frequeˆncia de oscilac¸a˜o, poteˆncia esta´tica, poteˆncia
dinaˆmica e poteˆncia total nos cantos (corners).
Cantos Frequeˆncia (MHz)
Poteˆncia
Esta´tica (µW)
Poteˆncia
Dinaˆmica (µW)
Poteˆncia
Total (µW)
Nominal 8,75 68,2 45,5 114
ff 11,2 87,9 61,4 149
fff 12,5 99,9 71,2 171
ss 6,79 53,6 34,4 88,0
ssf 5,85 46,2 29,4 75.6
fs 9,90 70,3 47,2 118
sf 7,33 65,7 43,7 109
Min 5,85 46,2 29,4 75,6
Max 12,5 99,9 71,2 171
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 50: Resultado de Monte Carlo po´s-layout para 200 amostras: (a) frequeˆncia de oscilac¸a˜o (b) Consumo esta´tico (c)
Consumo dinaˆmico (d) Consumo total
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A Tabela 14 indica os valores mı´nimos e ma´ximos obtidos nos casos
extremos para a frequeˆncia de oscilac¸a˜o, poteˆncia esta´tica, poteˆncia dinaˆmica
e poteˆncia total consumida. A frequeˆncia mı´nima obtida foi 5,85 MHz no
canto ssf e a ma´xima foi 12,5 MHz no canto fff. A poteˆncia total consumida
mı´nima foi 75,6 µW no canto ssf e a ma´xima igual a 171 µW no canto fff.
A Tabela 15 resume os principais resultados apresentados nesta sec¸a˜o
e obtidos pelo circuito condicionador pHCO integrado utilizando o ISFET A.
Tabela 15: Resumo dos resultados obtidos com o circuito condicionador pHCO
integrado utilizando o ISFET A
Trabalhos
pHCO -
ISFET A
Tecnologia 0,18 µm
VDD (V) 1,8
A´rea Total
(mm2)
0,018
Consumo Total
(µW) 114,9
Faixa de Variac¸a˜o (sensor) 1 - 10
Faixa de Variac¸a˜o (condicionador) 31 MHz - 1,2 MHz
Responsividade 3,3 MHz/pH
Coeficiente de determinac¸a˜o R2 0,987
DR 11 28,24 dB
Fonte: Elaborada pelo autor
4.3.2.3 Resultados de simulac¸a˜o - ISFET B
Para a amostra ISFET B, o resultado da frequeˆncia de operac¸a˜o do
sinal de saı´da em func¸a˜o do pH esta´ apresentado na Figura 51.
A resposta em frequeˆncia do sinal no pH 1 foi aproximadamente 39
MHz, enquanto que no pH 10 foi 3,6 MHz. Considerando esta faixa de
variac¸a˜o, o coeficiente de determinac¸a˜o R2 simulado foi igual a 0,990. No
pH 7, a frequeˆncia do sinal obtida foi 10 MHz e a responsividade do sinal foi
igual a 4,4 MHz/pH.
11Faixa dinaˆmica
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Figura 51: Curva de transfereˆncia da frequeˆncia do sinal de saı´da em func¸a˜o do
pH para o circuito condicionador integrado pHCO, utilizando a caracterizac¸a˜o
do ISFET B
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Fonte: Elaborada pelo autor
O coeficiente de temperatura obtido para o ISFET B no pH 7 foi de
aproximadamente 28,36 kHz/◦C em uma faixa de variac¸a˜o de temperatura de
25 ◦C a 42◦C. As curvas de poteˆncias em func¸a˜o do pH condicionado obtidas
esta˜o ilustradas pela Figura 53. O consumo total do circuito foi 120 µW no
pH 7, desconsiderando o esta´gio de ganho para medic¸a˜o. Caso este fosse
considerado, o consumo total neste pH seria igual a aproximadamente 1,33
mW.
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Figura 52: Frequeˆncia de oscilac¸a˜o em func¸a˜o da temperatura. [47]
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Figura 53: Poteˆncia esta´tica, dinaˆmica e total em func¸a˜o do valor do pH para o
circuito condicionador integrado pHCO, utilizando o ISFET B
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4.3.2.4 Resultados de Monte Carlo para ISFET B
Os resultados de Monte Carlo para a amostra ISFET B esta˜o ilustradas
pela Figura 54.
Para o ISFET B, a simulac¸a˜o de Monte Carlo indicou uma frequeˆncia
me´dia igual a 10 MHz no pH 7, com um desvio padra˜o aproximadamente
igual a 0,1 MHz. A poteˆncia total consumida obteve uma me´dia igual a 113,6
µW com um desvio padra˜o igual a 11,9 µW. Os resultados tambe´m ilustram
os valores de poteˆncia dissipada esta´tica e dinaˆmica, separadamente.
Foram tambe´m realizadas simulac¸o˜es dos cantos para o ISFET B e as
mesmas esta˜o sumarizadas na Tabela 16.
Tabela 16: Resultados da frequeˆncia de oscilac¸a˜o, poteˆncia esta´tica, poteˆncia
dinaˆmica e poteˆncia total nos cantos (corners).
Cantos Frequeˆncia (MHz)
Poteˆncia
Esta´tica (µW)
Poteˆncia
Dinaˆmica (µW)
Poteˆncia
Total (µW)
Nominal 10,1 68,3 47,0 115
ff 13,0 88,1 63,7 152
fff 14,6 100 74,1 174
ss 7,70 53,7 35,2 88,8
ssf 6,55 46,3 29,8 76,1
fs 11,3 70,4 49,1 120
sf 8,49 65,9 44,5 110
Min 6,55 46,3 29,8 76,1
Max 14,6 100 74,1 174
Fonte: Elaborada pelo autor
A Tabela 16 indicou uma frequeˆncia mı´nima obtida igual a 6,55 MHz
no canto ssf e ma´xima igual a 14,6 MHz no canto fff. A poteˆncia total consu-
mida mı´nima foi igual a 76,1 µW no canto ssf e a ma´xima 174 µW no canto
fff.
A Tabela 17 resume os principais resultados apresentados nesta sec¸a˜o
e obtidos pelo circuito condicionador pHCO integrado utilizando o ISFET B.
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Figura 54: Resultado de Monte Carlo po´s-layout para 200 amostras: (a) frequeˆncia de oscilac¸a˜o (b) Consumo esta´tico (c)
Consumo dinaˆmico (d) Consumo total
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Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 17: Resumo dos resultados obtidos com o circuito condicionador pHCO
integrado utilizando o ISFET B
Trabalhos
pHCO -
ISFET B
Tecnologia 0,18 µm
VDD (V) 1,8
A´rea Total
(mm2)
0,018
Consumo Total
(µW) 113,6
Faixa de Variac¸a˜o (sensor) 1 - 10
Faixa de Variac¸a˜o (condicionador) 39 MHz - 3,6 MHz
Responsividade 4,4 MHz/pH
Coeficiente de determinac¸a˜o R2 0,990
DR 12 20,69 dB
Fonte: Elaborada pelo autor
4.3.2.5 Layout do chip
O layout do chip esta´ mostrado nas figuras 69 e 70 do Anexo D. Fo-
ram utilizados 5 dedos (do ingleˆs, fingers) para os transistores pMOS e 3
dedos para os transistores nMOS do par CMOS do oscilador em anel. A
utilizac¸a˜o dos dedos, no caso de transistores muito largos, auxilia na reduc¸a˜o
de possı´veis descasamentos entre os dispositivos causadas pelas variac¸o˜es de
processo.
Ademais, transistores dummies foram adicionados para minimizar os
efeitos de bordas causados pela etapa de etching na fabricac¸a˜o dos dispositi-
vos.
12Faixa dinaˆmica
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4.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS PRELIMINARES DO CHIP FA-
BRICADO
O chip foi enviado para fabricac¸a˜o a` MOSIS em setembro de 2014 e
recebido para medic¸a˜o em dezembro de 2014. Devido a` falta de amostras
de sensores ISFET, a medic¸a˜o do chip foi realizada substituindo o elemento
sensor por uma fonte de tensa˜o de valor igual a VREF com a finalidade de
verificar a operac¸a˜o do circuito. As formas de onda obtidas pela resposta do
circuito aplicando diferentes potenciais (VREF ) esta˜o mostradas na Figura 55.
Figura 55: Formas de onda obtidas experimentalmente do circuito condiciona-
dor pHCO integrado sem o sensor ISFET
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Fonte: Elaborada pelo autor
A` medida em que o potencial VREF cresce de 1,1 V a 1,3 V, nota-se
uma variac¸a˜o proporcional na frequeˆncia do sinal de saı´da. Ale´m disso, nota-
se que o sinal esta´ representado digitalmente (nı´veis lo´gicos alto e baixo)
- o que indica o correto dimensionamento dos buffers no esta´gio de saı´da.
A frequeˆncia de corte inferior observada foi aproximadamente igual a 0,46
MHz, valor este obtido aplicando-se um potencial VREF = 1,3 V.
A Tabela 18 sumariza os principais paraˆmetros (corrente, frequeˆncia e
poteˆncia ele´trica) obtidos com a medic¸a˜o do chip.
Verifica-se na tabela que a poteˆncia total obtida no intervalo de VREF
de 1,0 V a 1,3 V foi ainda inferior a`quela estimada pelos resultados de
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Tabela 18: Resumo dos resultados experimentais preliminares do chip sem o sen-
sor ISFET
VREF
(V)
I
(µA)
fo
(MHz)
Poteˆncia
(µW)
1,0 38,6 17,4 69,4
1,1 18,3 10,4 32,9
1,2 4,5 3,5 8,1
1,3 0,1 0,46 0,18
Fonte: Elaborada pelo autor
simulac¸a˜o (114,9 µW) - denotando a capacidade de utilizac¸a˜o deste circuito
condicionador para aplicac¸o˜es que envolvem ultrabaixo consumo. Embora
estes resultados na˜o sejam conclusivos, a metodologia empregada permite
obter uma boa estimativa de consumo quando operando com o elemento sen-
sor, assim como verificar que o chip enviado a` fabricac¸a˜o funciona adequa-
damente.
Ale´m dos resultados sumarizados na Tabela 18, cita-se aqui a res-
ponsividade obtida pelo circuito condicionador aproximadamente igual a 70
MHz/V e o coeficiente de determinac¸a˜o igual a 0,9729. Supondo um ele-
mento sensor com responsividade aproximadamente igual a 50 mV/pH, se-
gue que a responsividade esperada do circuito condicionador em func¸a˜o do
pH deve ser aproximadamente igual a 3,5 MHz/pH. Este valor de responsi-
vidade e´ um valor muito bom e dentro do esperado segundo os resultados
de simulac¸a˜o (3,3 MHz/pH e 4,4 MHz/pH). O coeficiente de determinac¸a˜o
pro´ximo a unidade indica a forte correlac¸a˜o entre a frequeˆncia do sinal em
operac¸a˜o e o valor do potencial VREF aplicado.
A Figura 56 mostra uma fotografia da medic¸a˜o do chip recebido pela
MOSIS em dezembro de 2014 contendo o circuito condicionador pHCO. As
formas de onda foram obtidas por um oscilosco´pio da Tektronix 100 MHz,
com capacitaˆncia de ponteira igual a 16 pF. Pode-se observar na figura a fonte
de tensa˜o utilizada para realizar a varredura de VREF , assim como o detalhe
do chip utilizado na medic¸a˜o.
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Figura 56: Fotografia da medic¸a˜o em bancada do chip enviado a` MOSIS para
fabricac¸a˜o.OSCILOSCÓPIO FONTE DE TENSÃO(VREF)
CHIP
Fonte: Elaborada pelo autor
4.5 COMPARATIVO DOS RESULTADOS COM TRABALHOS NO ES-
TADO DA ARTE
Para obter uma melhor estimativa de desempenho do circuito, as tabe-
las 19 e 20 apresentam um comparativo entre as principais figuras de me´rito
do condicionador pHCO com uma selec¸a˜o de trabalhos relacionados ao con-
dicionamento do ISFET no estado da arte.
A poteˆncia ele´trica utilizada neste trabalho (114,9 µW e 113,6 µW)
foi inferior ao reportado em [10] (600 µW), em [16] (230 µW) e em [15]
(168,3 µW); pore´m, superior aos trabalhos em [12] (76 µW) e [13] (4,5 µW).
Contudo, e´ importante lembrar que a resposta do circuito condicionador do
trabalho [13] esta´ representada em modo corrente. Por isso, um bloco ADC
devera´ ser projetado para realizar a devida leitura do elemento sensor - o que
demandara´ em um consumo ele´trico extra que na˜o foi reportado por este tra-
balho. Como a resposta do circuito condicionador pHCO ja´ esta´ digitalmente
representada, o valor de consumo ele´trico aqui reportado ja´ considera esta
etapa de conversa˜o.
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O consumo em a´rea total de silı´cio (sem considerar o elemento sen-
sor) utilizada neste trabalho (0,018 mm2) foi inferior a de todas as refereˆncias
citadas. Isto e´ muito importante para aplicac¸o˜es que precisam economizar
a´rea, como e´ o caso dos no´s sensores instalados no corpo humano envolvendo
WBANs. A faixa dinaˆmica obtida utilizando o ISFET A (28,24 dB) foi su-
perior aos trabalhos [12] (18,32 dB) e [15] (27,7 dB). Embora apresentada na
tabela, a responsividade e´ uma figura de me´rito que na˜o pode ser comparada
diretamente porque os trabalhos possuem grandezas fı´sicas distintas para o
sinal de saı´da (corrente, tensa˜o, frequeˆncia e tempo). Em relac¸a˜o a` lineari-
dade, apenas os trabalhos [12] e [15] apresentaram uma figura de me´rito para
medı´-la. [12] obteve uma linearidade igual a 0,995, medida pelo coeficiente
de determinac¸a˜o R2, e um pouco superior ao obtido neste trabalho (0,990 e
0,987). [15] apresentou uma linearidade igual a 0,5 % - medida atrave´s da
porcentagem de na˜o-linearidade em relac¸a˜o ao modelo de regressa˜o linear
adotado.
Ademais, uma outra caracterı´stica principal do circuito pHCO e´ a
representac¸a˜o digital do sinal efetuada diretamente e mantendo a informac¸a˜o
do pH codificada no domı´nio do tempo. Ale´m de proporcionar maior inte-
gridade da informac¸a˜o e melhor interfaceamento com blocos digitais, esta
caracterı´stica eliminou o uso de ADCs do seu projeto contribuindo, assim,
para uma maior economia em a´rea, complexidade e consumo ele´trico do cir-
cuito. Ale´m disso, o sinal pode ser processado remotamente por um dispo-
sitivo microcontrolador sem a necessidade de passar por etapas de conversa˜o
analo´gico-digital.
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Tabela 19: Comparativo de trabalhos recentes e de relevaˆncia em circuitos de leitura do ISFET com este trabalho
Trabalhos [10] [12] [13]
pHCO -
ISFET A
pHCO -
ISFET B
Tecnologia 0,18 µm 0,18 µm 0,25 µm 0,18 µm 0,18 µm
VDD (V) 2,5 1,8/3,3 13 2,5 1,8 1,8
A´rea Total
(mm2)
≈ 0,4 2,6 - 0,018 0,018
Consumo Total
(µW) 600 76
14 4,5 114,9 113,6
Faixa de Variac¸a˜o (sensor) 0,5 @ 3 V pH:4@10
Glicose:
5 @ 25 mM
pH:
1@10
pH:
1@10
Faixa de Variac¸a˜o (condicionador) 0,05 @ 1,9 V 80 @ 200 kHz 50 @ 250 nA 31 MHz - 1,2 MHz 39 MHz - 3,6 MHz
Responsividade ≈ 0,6 V/V 81 kHz/V 10 nA/mM 3,3 MHz/pH 4,4 MHz/pH
Linearidade - 0,5 % 15 - 0,987 0,990
DR 16 72,8 dB 18,32 dB 32,2 dB 28,24 dB 20,69 dB
Fonte: Elaborada pelo autor
13Bloco digital: 3,3 V — Bloco Analo´gico: 1,8 V
14Desconsiderando partes digitais e de interfaceamento
15Erro de na˜o-linearidade em relac¸a˜o ao modelo de regressa˜o linear
16Faixa dinaˆmica
4.5
C
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parativo
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resultados
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Tabela 20: Comparativo de trabalhos recentes e de relevaˆncia em circuitos de leitura do ISFET com este trabalho
Trabalhos [15] [16]
pHCO -
ISFET A
pHCO -
ISFET B
Tecnologia 0,35 µm 0,18µm 0,18 µm 0,18 µm
VDD (V) 3,3 1,8 1,8 1,8
A´rea Total
(mm2)
3 0,036 0,018 0,018
Consumo Total
(µW) 168,3 230 114,9 113,6
Faixa de Variac¸a˜o (sensor) - -
pH:
1@10
pH:
1@10
Faixa de Variac¸a˜o (condicionador) 3,6 @ 14,4 nA - 31 MHz - 1,2 MHz 39 MHz - 3,6 MHz
Responsividade 1,233 e 1,17 nA/mM 17 27 ns/pH 3,3 MHz/pH 4,4 MHz/pH
Linearidade 0,995 - 0,987 0,990
DR 18 27,7 dB 58 dB 28,24 dB 20,69 dB
Fonte: Elaborada pelo autor
17Para receptores AMPA e NMDA, respectivamente
18Faixa dinaˆmica
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4.6 CONCLUSO˜ES DO CAPI´TULO
Este capı´tulo apresentou o projeto, simulac¸a˜o e medic¸a˜o experimental
de dois circuitos condicionadores, empregando componentes discretos, para
ISFET: o seguidor de fonte-e-dreno e o circuito condicionador pHCO.
O circuito seguidor de fonte-e-dreno forc¸a a operac¸a˜o do sensor no
modo CVCC, o que produz como saı´da uma boa resposta em termos da li-
nearidade. O circuito condicionador pHCO, diferentemente do seguidor de
fonte-e-dreno, codifica a informac¸a˜o do pH no tempo do sinal. Isso e´ reali-
zado atrave´s da medic¸a˜o da frequeˆncia do sinal de saı´da do condicionador e
que esta´ representado em nı´veis lo´gicos digitais.
Como vantagem do uso do condicionador pHCO em relac¸a˜o ao
seguidor de fonte-e-dreno citou-se a menor complexidade do circuito, me-
nor nu´mero de componentes, simplicidade no projeto, baixo consumo e
eliminac¸a˜o da exigeˆncia de uso de conversores analo´gico-digitais (ADCs) -
o que implica em uma reduc¸a˜o do consumo de poteˆncia, da complexidade e
do consumo de a´rea de silı´cio. A ana´lise de ambos os circuitos foi efetuada
atrave´s de equacionamentos, identificando os mecanismos de realimentac¸a˜o
envolvidos em cada circuito.
Ale´m disso, foram apresentadas ana´lises de pequenos sinais para um
oscilador em anel (principal bloco do circuito condicionador pHCO) e as jus-
tificativas para a sua expressa˜o analı´tica da frequeˆncia de operac¸a˜o apresen-
tasse um erro significativamente maior quando comparado com o resultado
de simulac¸a˜o transiente. Para contornar este inconveniente, foi citada a pos-
sibilidade de realizar a medic¸a˜o do sinal remotamente atrave´s de uma curva
de calibrac¸a˜o configurada via microcontrolador.
Os resultados de medic¸a˜o do ISFET mostraram que o dispositivo fabri-
cado pelo CCS foi capaz de ser sensı´vel a`s variac¸o˜es de pH, apresentando uma
correlac¸a˜o linear acima de 0,900 e responsividade aproximadamente igual a
3,3 V/V (seguidor de fonte-e-dreno) e 9 kHz/pH (pHCO). Ale´m disso, os re-
sultados de simulac¸a˜o po´s-layout apresentados nas tabelas 19 e 20 denotam
a competitividade da versa˜o integrada do circuito condicionador pHCO com
demais condicionadores para ISFET no estado da arte. Ademais, os resul-
tados preliminares de medic¸a˜o do chip enviado a` fabricac¸a˜o puderam com-
provar o correto funcionamento do circuito condicionador e sua operac¸a˜o em
ultrabaixo consumo, conforme reportado na Tabela 18. Quando o sinal opera
em uma frequeˆncia de 17,4 MHz, o consumo ele´trico obtido e´ de apenas 69,4
µW.
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5.1 CONCLUSO˜ES
Neste trabalho, buscou-se desenvolver um circuito capaz de condici-
onar os sinais do sensor ISFET. Duas soluc¸o˜es com topologias distintas e
empregando componentes discretos foram elaboradas: a primeira soluc¸a˜o foi
o circuito seguidor de fonte-e-dreno, em que a operac¸a˜o do ISFET em modo
CVCC permite a leitura do pH no terminal de fonte do ISFET com um exce-
lente grau de linearidade; a segunda, foi o circuito denominado neste trabalho
por pHCO e possui como principal caracterı´stica o condicionamento do si-
nal proveniente do sensor em uma representac¸a˜o digital correspondente cuja
informac¸a˜o esta´ codificada no domı´nio do tempo.
Os resultados experimentais do circuito seguidor de fonte-e-dreno in-
dicaram uma faixa de variac¸a˜o de 1,404 V aplicando um potencial de re-
fereˆncia de -0,290 V a 0,136 V. A linearidade experimental medida pelo
coeficiente de determinac¸a˜o R2 foi igual a 1 e a responsividade aproxima-
damente igual 3,3 V/V. Os resultados experimentais obtidos com o circuito
pHCO indicaram uma faixa de variac¸a˜o de 52,5 kHz, um coeficiente de
determinac¸a˜o R2 igual a 0,993 e uma responsividade de 9 kHz/pH. O coefi-
ciente de determinac¸a˜o R2 pro´ximo a unidade indica a forte correlac¸a˜o linear
entre a frequeˆncia do sinal de saı´da e o pH. A responsividade de 9 kHz/pH foi
superior ao trabalho apresentado em [12]. Em ambos os circuitos, ana´lises
teo´ricas foram efetuadas atrave´s de equacionamentos, incluindo tambe´m a
identificac¸a˜o dos mecanismos de realimentac¸a˜o envolvidos em cada caso.
Embora o seguidor de fonte-e-dreno tenha alcanc¸ado bons resultados
experimentais, foram apontados alguns incovenientes em sua implementac¸a˜o
integrada, tais como: subaproveitamento do elemento sensor como disposi-
tivo FET, necessidade de grande precisa˜o nas correntes de polarizac¸a˜o para
evitar uma possı´vel saturac¸a˜o em amplitude no condicionamento, compro-
missos entre a impedaˆncia de saı´da, margem de tensa˜o para excursa˜o do si-
nal, nı´vel de saturac¸a˜o dos transistores, consumo, dentre outros. Por isso, a
motivac¸a˜o de elaborac¸a˜o do circuito condicionador pHCO surgiu como forma
de realizar um projeto integrado de menor complexidade, minimizando o
nu´mero de componentes, eliminando o uso de amplificadores operacionais
e conversores analo´gico-digitais.
Ademais, atrave´s da funcionalizac¸a˜o do elemento sensor e do baixo
consumo do circuito condicionador e´ possı´vel realizar medic¸o˜es gliceˆmicas
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em aplicac¸o˜es que envolvem o uso limitado de baterias. As WBANs foram
citadas como um nicho de possı´vel aplicac¸a˜o do circuito condicionador de-
senvolvido nesta dissertac¸a˜o.
Em seguida, o procedimento de sı´ntese do circuito condicionador
pHCO integrado foi apresentado atrave´s de um fluxograma capaz de identifi-
car as etapas utilizadas ao longo do projeto. A metodologia gm/ID foi a princi-
pal ferramenta de projeto utilizada para dimensionamento dos transistores. Os
resultados de simulac¸a˜o apresentados foram baseados nos modelos comporta-
mentais de dois ISFETs, denominados ISFET A e ISFET B. Os paraˆmetros do
modelo comportamental dos ISFETs A e B foram obtidos pela caracterizac¸a˜o
das amostras baseadas nos trabalhos apresentados em [35] e [47], respectiva-
mente. A tecnologia utilizada no circuito integrado foi a da IBM 0,18 µm e
utilizando uma tensa˜o nominal de 1,8 V. O modelo de transistor adotado pela
ferramenta de simulac¸a˜o da Cadencerfoi o BSIM3v3. O circuito projetado
obteve uma a´rea total de 0,018 mm2 e um consumo total de 114,9 µW para o
ISFET A e 113,6 µW para o ISFET B. Estes valores de consumo ele´trico fo-
ram inferiores aos reportados pelos trabalhos [10] (600 µW), [16] (230 µW)
e [15] (168,3 µW); pore´m, superior aos trabalhos em [12] (76 µW) e [13] (4,5
µW). Contudo, o consumo ele´trico do trabalho [13] na˜o contabilizou o ADC
- o que demandara´ em um consumo ele´trico extra na˜o reportado no trabalho.
Com isso, o valor de consumo ele´trico obtido pelo circuito condicionador
pHCO integrado indica que o circuito pode ser utilizado em aplicac¸o˜es que
envolvem ultrabaixo consumo ou uso limitado de baterias, como e´ o caso
das WBANs. Importante lembrar que a representac¸a˜o digital direta do sinal
efetuada pelo circuito condicionador permitiu eliminar o uso de ADCs no
projeto, o que simplificou o esta´gio de condicionamento, reduzindo o nu´mero
de componentes, a´rea e consumo ele´trico total (o que e´ uma grande vantagem
deste circuito). Isto permitiu o interfaceamento direto com microcontrolador.
Resultados preliminares do chip fabricado comprovam a sua operac¸a˜o em ul-
trabaixo consumo, como foi o resultado do consumo ele´trico obtido com o
sinal operando em uma frequeˆncia de 17,4 MHz (69,4 µW).
A a´rea total do chip utilizada foi inferior aos trabalhos apresentados no
comparativo das tabelas 19 e 20. Isto e´ importante em aplicac¸o˜es que exigem
a´rea limitada, como o caso dos no´s independentes das WBANs. A faixa de
variac¸a˜o obtida pelo circuito condicionador foi aproximadamente igual a 30
MHz para o ISFET A e 35 MHz para o ISFET B, obtendo uma responsividade
de 3,3 MHz/pH e 4,4 MHz/pH - respectivamente. Estes valores permitem
condicionar o sinal ao longo de uma grande faixa de variac¸a˜o. O coeficiente
de determinac¸a˜o R2 foi de 0,987 para o ISFET A e 0,990 para o ISFET B
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considerando a faixa de variac¸a˜o do pH de 1 a 10. Este valor indica a forc¸a
de correlac¸a˜o linear entre a frequeˆncia do sinal e o valor do pH no elemento
sensor. A faixa dinaˆmica obtida foi igual a 28,24 dB para o ISFET A e 20,69
dB para o ISFET B. A faixa dinaˆmica obtida para o ISFET A foi superior ao
das refereˆncias [12] e [15], enquanto que para o ISFET B foi superior ao da
refereˆncia [12].
Portanto, o comparativo efetuado pela Tabela 1 denota a competiti-
vidade do trabalho apresentado nesta dissertac¸a˜o com demais trabalhos re-
conhecidos da a´rea, principalmente em relac¸a˜o aos requisitos de ultrabaixo
consumo uma vez que o circuito condicionador pHCO permitiu a eliminac¸a˜o
do bloco ADC no esta´gio de condicionamento.
5.2 TRABALHOS FUTUROS
A primeira atividade a ser realizada sera´ a medic¸a˜o completa do chip
fabricado utilizando diversos elementos sensores ISFET. Ale´m disso, uma
proposta de trabalho futuro nesta linha de pesquisa e´ a ana´lise em gran-
des sinais do circuito condicionador pHCO de forma a obter uma expressa˜o
analı´tica da frequeˆncia dos pulsos com o pH no elemento sensor. Ademais,
pode-se citar contribuic¸o˜es para o circuito condicionador e para o elemento
sensor.
Em relac¸a˜o ao sensor, a sua funcionalizac¸a˜o para medic¸a˜o da glicose
seria um importante passo a ser dado como proposta de um trabalho futuro.
De forma alternativa a` fabricac¸a˜o do ISFET, pode-se citar o EISFET - uma
classe de sensores em que a resposta ao estı´mulo e´ fornecida por meio da
variac¸a˜o da capacitaˆncia. Esta opc¸a˜o pode ser avaliada como alternativa ao
ISFET, haja visto sua maior simplicidade e tempo de fabricac¸a˜o comparado
ao ISFET. O uso deste sensor como alternativa abriria novas opc¸o˜es de topo-
logias para o circuito condicionador.
Um primeiro exemplo que pode ser dado como topologia de circuito
condicionador utilizando o EISFET seria a sua utilizac¸a˜o em um ressonador
ou em um oscilador de relaxac¸a˜o. Como sua capacitaˆncia varia com o pH
da soluc¸a˜o, pode-se projetar um circuito ressonador com indutores em que
a frequeˆncia de ressonaˆncia e´ sintonizada pelo pH do sensor. Ademais, to-
pologias de circuito condicionador empregando o conceito de codificac¸a˜o da
informac¸a˜o no domı´nio do tempo, tais como a modulac¸a˜o na largura de pulso
(PWM), podem ser consideradas. Isto poderia ser realizado atrave´s de circui-
tos multivibradores, em que o ciclo de trabalho do sinal e´ variado segundo o
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pH no elemento sensor.
Para finalizar as propostas de trabalhos futuros, pode-se pensar em
uma soluc¸a˜o totalmente monolı´tica em que o ISFET funcionalizado e o cir-
cuito condicionador estivessem no mesmo chip. Uma vez que o sinal de saı´da
do circuito condicionador encontra-se digitalmente representado, e´ possı´vel
enviar o sinal a um circuito transceptor capaz de transmitir a informac¸a˜o da
concentrac¸a˜o de glicose sem-fio.
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ANEXO A – ESTA´GIO ELETROQUI´MICO DO MACROMODELO
A.1 TEORIA DOS SI´TIOS DE LIGAC¸A˜O
A teoria do sı´tios de ligac¸a˜o afirma que a superfı´cie de qualquer o´xido
apresenta grupos hidroxila (OH−) que podem doar ou aceitar um pro´ton
de uma soluc¸a˜o, deixando o grupo negativamente ou positivamente carre-
gado [19]. No caso do dio´xido de silı´cio (SiO2), este grupo e´ o SiOH como
apresentado na Figura 57. Esta figura indica que - para manter o equı´librio
Figura 57: Modelo dos sı´tios de ligac¸a˜o
Si
OH+2
O-
OH
O
Si
O
Si
O
Isolante Solução Eletrolítica
Sítio neutro
Doador de prótons
Aceitador de prótons
Fonte: Elaborada pelo autor
termodinaˆmico - ocorrem reac¸o˜es entre a soluc¸a˜o eletrolı´tica e os grupos hi-
droxila formados na interface soluc¸a˜o-SiO2, ou seja:
SiOH SiO−+H+B (1)
SiOH+2  SiOH +H+B (2)
em que H+B representa os pro´tons na soluc¸a˜o. As equac¸o˜es (1) e (2) descre-
vem o processo no qual os sı´tios interagem com os pro´tons da soluc¸a˜o; for-
mando ou quebrando ligac¸o˜es covalentes, dependendo do estado do equilı´brio
quı´mico. A medida em que os pro´tons da soluc¸a˜o depositam-se sobre a su-
perfı´cie do o´xido, uma densidade de carga σ0 [C/m2] na interface o´xido-
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eletro´lito e´ formada.
σ0 = qNs
(
a2
H+s
−KaKb
KaKb+KbaH+s +a
2
H+s
)
(3)
em que:
Ns: Nu´mero fixo de sı´tios na superfı´cie do o´xido;
a2
H+s
: Atividade dos pro´tons na interface o´xido-eletro´lito;
Ka, Kb: Constantes de dissociac¸a˜o intrı´nssecas dos sı´tios de ligac¸a˜o.
O efeito de uma pequena variac¸a˜o na atividade dos pro´tons a2
H+s
e a
densidade de carga de superfı´cie σ0 pode ser relacionada da sequinte forma:
∂σ0
∂ pHs
=−qβint (4)
em que pHs corresponde ao pH na superfı´cie do o´xido e βint representa
o efeito tampa˜o 1 intrı´nsseco na superficie do o´xido. E´ chamada de intrı´nsseca
nesse caso, porque so´ e´ capaz de tamponar pequenas mudanc¸as de pH na
superfı´cie (pHs) e na˜o no interior da soluc¸a˜o (pHb), sob condic¸o˜es normais.
Por questo˜es de neutralidade de carga, a carga de superfı´cie σ0 e´ ba-
lanceada por uma carga de valor oposto σdl , na soluc¸a˜o eletrolı´tica. A posic¸a˜o
desta densidade carga σdl na soluc¸a˜o define a camada dupla de difusa˜o. As
cargas opostas σ0 e σdl esta˜o paralelas uma a outra e formam a chamada
capacitaˆncia integral de camada dupla Cdl,i.
Esta capacitaˆncia pode ser calculada utilizando o modelo de Gouy-
Chapman-Stern. Nesse modelo, a capacitaˆncia Cdl consiste de uma
associac¸a˜o em se´rie da capacitaˆncia da camada de Helmholtz (a capa-
citaˆncia de Stern) e a capacitaˆncia da camada de difusa˜o. A camada de
Helmholtz modela o efeito de que os ı´ons na soluc¸a˜o possuem um tamanho
finito e os centros dos ı´ons na˜o podem se aproximar da superfı´cie do o´xido
a uma distaˆncia menor que o raio ioˆnico, incluindo uma possı´vel camada de
solvente (a´gua) o que significa que existe um plano de maior proximidade
entre os centros dos ı´ons a uma determinada distaˆncia, xH .
σdl =
√
8εwkT n0 sinh
(
zΨ1
2VT
)
(5)
1Efeito tampa˜o e´ a resisteˆncia que uma soluc¸a˜o tampa˜o oferece a`s variac¸o˜es de pH. Soluc¸a˜o
tampa˜o ou soluc¸a˜o tamponada e´ aquela que, ao adicionarmos uma pequena quantidade de a´cido
ou base, mesmo que fortes, mante´m o seu pH praticamente invaria´vel.
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Na expressa˜o acima, Ψ1 e´ o potencial em xH , n0 e´ a concentrac¸a˜o de
cada ı´on no interior da soluc¸a˜o, z a valeˆncia dos ı´ons, εw a permissividade
do eletro´lito, k a constante de Boltzmann e T a temperatura. A diferenc¸a
de potencial Ψ1 na posic¸a˜o xH e Ψ0 na superfı´cie e a diferenc¸a de potencial
atrave´s da capacitaˆncia Stern. Esta diferenc¸a de potencial pode ser descrita
como:
Ψ1−Ψ0 =− σ0CStern (6)
Pelas equac¸o˜es (5) e (6) pode-se calcular a capacitaˆncia integral de dupla-
camada como func¸a˜o de Ψ0 e a concentrac¸a˜o do eletro´lito. A capacidade da
camada dupla armazenar carga em resposta a uma pequena mudanc¸a no po-
tencial ∂σ0/∂Ψ0 e´ definido como a capacitaˆncia de camada dupla diferencial,
Cdi f .
∂σ0
∂Ψ0
=−∂σdl
∂Ψ0
=Cdi f (7)
Por razo˜es de simplicidade, sera apresentada a expressa˜o do inverso de
Cdi f , o que mostrara´ claramente que esta capacitaˆncia e´ composta por uma
associac¸a˜o de duas capacitaˆncias em se´rie.
1
Cdi f
=
1
Cstern
+
1√
2εwz2q2n0
kT cosh
(
zqΨ1
2kT
) (8)
As equac¸o˜es (4) e (7) quando combinadas mostram o efeito de uma pequena
mudanc¸a no pH da superfı´cie (pHs) sobre a mudanc¸a no potencial de su-
perfı´cie Ψ0.
∂Ψ0
∂ pHs
=
∂Ψ0
∂σ0
∂σ0
∂ pHs
=
−qβint
Cdi f
(9)
Combinando a equac¸a˜o (9) com a equac¸a˜o de Boltzmann:
aH+s = aH+B exp
(−qΨ0
kT
)
ou 2.3(pHs− pHb) = qΨ0kT (10)
Resulta na expressa˜o para a responsividade do ISFET ao pH:
∂Ψ0
∂ pHb
=−2,3kT
q
α (11)
Em que α e´ um paraˆmetro que varia entre 0 e 1 que relaciona a
degradac¸a˜o da responsividade do ISFET em relac¸a˜o a` responsividade ideal
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Nernstiana (tipicamente igual a 59 mV/pH).
α =
1
2.3kTCdi f
q2βint
+1
(12)
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ANEXO B – CO´DIGO EM VERILOG-A
B.1 ESTA´GIO ELETROQUI´MICO
/ / ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
/ / ∗∗∗∗ An ISFET b e h a v i o r a l model i n V e r i l o g−A ∗∗∗
/ / ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
/ / Th i s code has t h e p u r p o s e t o model t h e b e h a v i o r a l
/ / o f t h e e l e c t r o −c h e m i c a l p a r t o f ISFET
‘ i n c l u d e ” d i s c i p l i n e s . vams ”
‘ i n c l u d e ” c o n s t a n t s . vams ”
module i s f e t ( in , out , pH ) ;
/ / PARAMETER LIST ( D e f i n i t i o n s )
/ / Ka = p o s i t i v e d i s s o c i a t i o n c o n s t a n t [ mole / l ]
/ / Kb = n e g a t i v e d i s s o c i a t i o n c o n s t a n t [ mole / l ]
/ / Kn = d i s s o c i a t i o n c o n s t a n t f o r amine s i t e s
/ / [ mole / l ]
/ / N s i l = s i l a n o l ( o r o x i d e ) s u r f a c e s i t e d e n s i t y
/ / [ # / m2]
/ / Nn i t =amine s u r f a c e s i t e d e n s i t y [ # / m2]
/ / NAv =Avogrado ’ s c o n s t a n t [ mole−1]
/ / Eabs = a b s o l u t e p o t e n t i a l o f t h e s t a n d a r d hydrogen
/ / e l e c t r o d e [V]
/ / E r e l = p o t e n t i a l o f t h e r e f e r e n c i a l e l e c t r o d e
/ / ( Ag / AgCl ) r e l a t i v e t o t h e hydrogen e l e c t r o −
/ / de [V]
/ / Chieo = s u r f a c e d i p o l e p o t e n t i a l [V]
/ / P h i l j = l i q u i d−j u n c t i o n p o t e n t i a l d i f f e r e n c e
/ / be tween t h e r e f . s o l u t i o n and t h e e l e c t r o −
/ / l y t e [V]
/ / Phim =work f u n c t i o n o f t h e m e t a l back c o n t a c t /
/ / e l e c t r o n i c c h a r g e [V]
/ / e p s i h p = r e l a t i v e p e r m i t t i v i t y o f t h e I n n e r
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/ / He lmhol t z l a y e r
/ / epsohp = r e l a t i v e p e r m i t t i v i t y o f t h e Oute r
/ / He lmhol t z l a y e r
/ / d ihp = d i s t a n c e between t h e I n n e r He lmhol t z
/ / P l a n e ( IHP ) and t h e ISFET s u r f a c e [m]
/ / dohp = d i s t a n c e between t h e Oute r He lmhol t z
/ / P l a n e (OHP) and t h e ISFET s u r f a c e [m]
/ / epsw = r e l a t i v e p e r m i t t i v i t y o f t h e bu lk
/ / e l e c t r o l y t e s o l u t i o n
/ / Cbulk = e l e c t r o l y t e c o n c e n t r a t i o n [ 1 / moles ]
/ / ISFET E l e c t r o−c h e m i c a l p a r a m e t e r s
parameter r e a l Ka = 1 5 . 8 ;
parameter r e a l Kb=63.1 e−9;
parameter r e a l Kn=1e−10;
parameter r e a l N s i l =3 .0 e18 ;
parameter r e a l Nni t =2 .0 e18 ;
parameter r e a l NAv=6.023 e26 ;
parameter r e a l Eabs = 4 . 7 ;
parameter r e a l E r e l = 0 . 2 0 0 ;
parameter r e a l Chieo =3m;
parameter r e a l P h i l j =1m;
parameter r e a l Phim = 4 . 7 ;
parameter r e a l e p s i h p =32;
parameter r e a l epsohp =32;
parameter r e a l epsw = 7 8 . 5 ;
parameter r e a l Cbulk = 0 . 1 ;
parameter r e a l d ihp =0 .1 n ;
parameter r e a l dohp =0 .3 n ;
i n o u t in , o u t ;
input pH ;
e l e c t r i c a l in , out , pH ;
e l e c t r i c a l p ;
r e a l Chelm ;
r e a l Cgouy ;
r e a l Ceq ;
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r e a l E r e f ;
r e a l EP1 ;
r e a l EP2 ;
r e a l EPH ;
a n a l o g begin
E r e f = Eabs − Phim − E r e l + Chieo + P h i l j ;
V( in , p ) <+ E r e f ;
EP1 = l o g ( Ka∗Kb ) + 4 . 6 ∗ V( pH ) ;
EP2 = l o g ( Ka ) + 2 . 3 ∗ V( pH ) ;
Chelm = ‘P EPS0 ∗ e p s i h p ∗ epsohp / ( epsohp ∗ d ihp +
e p s i h p ∗ dohp ) ;
Cgouy = s q r t ( ‘P EPS0 ∗ 2 ∗ ‘P Q ∗ epsw ∗ Cbulk ∗
NAv / $ v t ) ;
Ceq = Cgouy ∗ Chelm / ( Cgouy + Chelm ) ;
I ( p , o u t ) <+ Ceq ∗ d d t (V( out , p ) ) ;
EPH = ( ‘P Q / Ceq ) ∗ ( N s i l ∗ ( ( exp (−2 ∗ V( out , p ) / $ v t )
− exp ( EP1 ) ) / ( exp (−2 ∗ V( out , p ) / $ v t ) + exp ( EP2 ) ∗
exp (−1 ∗ V( out , p ) / $ v t ) + exp ( EP1 ) ) ) + Nn i t ∗
( ( exp (−1 ∗ V( out , p ) / $ v t ) ) / ( exp (−1 ∗ V( out , p ) / $ v t ) +
( Kn / Ka ) ∗ exp ( EP2 ) ) ) ) ;
V( out , p ) <+ EPH ;
end
endmodule
B.2 ESTA´GIO ELETROˆNICO
/ / MOSFET l e v e l −1 V e r i l o g−A model
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‘ i n c l u d e ” c o n s t a n t s . vams ”
‘ i n c l u d e ” d i s c i p l i n e s . vams ”
module MOSFET Level1 ( d , g , s , b ) ;
i n o u t d , g , s , b ;
e l e c t r i c a l d , g , s , b ;
r e a l VG, VS , VD, VB, VGS, VDS,VOV;
r e a l I0 ,VGB,VDB, VSB;
r e a l be ta , Id ;
parameter r e a l L = 50E−6 from [ 0 . 0 : i n f ] ;
parameter r e a l W = 2850E−6 from [ 0 . 0 : i n f ] ;
parameter r e a l VTO = 1 .286 from [ 0 . 0 : i n f ] ;
parameter r e a l KP = 1 . 0 E−6 from [ 0 . 0 : i n f ] ;
a n a l o g begin
VG = V( g ) ; VS = V( s ) ; VD = V( d ) ; VB = V( b ) ;
VGB= V( g ) − V( b ) ;
VDB= V( d ) − V( b ) ;
VSB= V( s ) − V( b ) ;
VGS= V( g ) − V( s ) ;
VDS= V( d ) − V( s ) ;
VOV = VGS − VTO;
b e t a = KP ∗ (W/ L ) / 2 ;
i f (VGS < VTO)
I ( d , s ) <+ 0 ;
e l s e begin
i f (VDS < VOV)
I ( d , s )<+ b e t a ∗ ( 2∗ (VOV)∗VDS −(VDS∗VDS ) ) ;
e l s e
I ( d , s )<+ b e t a ∗ (VOV ∗ VOV) ;
end
Id = I ( d , s ) ;
end
endmodule
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ANEXO C – EXTRAC¸A˜O DE PARAˆMETROS PELO MODELO ACM
C.1 ME´TODO DE EXTRAC¸A˜O DA TENSA˜O DE LIMIAR (VTO) E DA
CORRENTE ESPECI´FICA (IS) DO TRANSISTOR
O circuito utilizado para extrac¸a˜o da tensa˜o de limiar e da corrente
especı´fica do modelo esta´ ilustrado pela Figura 58. Neste circuito, a tensa˜o
VDS aplicada sobre o ISFET e´ aproximadamente 13 mV - o que forc¸a a sua
operac¸a˜o em regime linear.
Figura 58: Circuito utilizado para extrac¸a˜o de paraˆmetros do ISFET.
+-VGS
Eref +- VDS
Fonte: Elaborada pelo autor
O me´todo utilizado para determinar o valor da tensa˜o de limiar e da
corrente especı´fica e´ baseado na curva gm/ID do transistor. A partir dessa
curva, pode-se demonstrar (para detalhes, vide refereˆncia [24]) que a tensa˜o
de limiar e´ igual ao valor da tensa˜o de porta VG no qual a curva gm/ID cai para
aproximadamente 53,1 % do seu valor de pico. Ademais, o valor da corrente
especı´fica IS do modelo e´ igual a` corrente no qual VG =VTO.
C.1.1 Caracterizac¸a˜o do ISFET utilizado no Macromodelo
Os pontos correspondentes ao valor de tensa˜o de limiar e corrente es-
pecı´fica obtidos da caracterizac¸a˜o do ISFET empregado para construc¸a˜o do
macromodelo comportamental [35] esta˜o apresentados na curva da Figura 59.
O procedimento de caracterizac¸a˜o foi realizado com a deposic¸a˜o de uma mi-
crogota de a´gua deionizada com resistividade de 18 MΩ-cm sobre a abertura
do ISFET e um eletrodo de refereˆncia de prata/cloreto de prata Ag/AgCl co-
locada em contato com a microgota para aplicar a tensa˜o requerida.
A fim de complementar a caracterizac¸a˜o do dispositivo, as curvas apre-
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Figura 59: Extrac¸a˜o da tensa˜o de limiar (VT 0), corrente especı´fica IS e da raza˜o
da transcondutaˆncia de porta pela corrente de dreno ma´xima gm/ID
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Fonte: Elaborada pelo autor
sentadas pelas figuras 60, 61 e 62 denotam a caracterı´stica ID x VDS das matri-
zes A, B e C do dispositivo. Para isso, cada figura esta´ dividida em dois mo-
mentos: o primeiro denota um potencial de porta VG aplicado de 0,6 V ate´ 1,3
V; enquanto o segundo, de 1,4 V a 2,0 V. Com esta separac¸a˜o e´ possı´vel verifi-
car melhor o comportamento do dispositivo para diversos valores de tensa˜o de
porta. Ademais, o comportamento fidedigno da caracterı´stica ID x VDS com a
esperada de um dispositivo de efeito de campo constata o bom funcionamento
dos dispositivos.
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Figura 60: Matriz A: Curvas de transfereˆncia ID x VDS para VG = 0,6 V ate´ 2,0 V.
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Fonte: Elaborada pelo autor
Figura 61: Matriz B: Curvas de transfereˆncia ID x VDS para VG = 0,6 V ate´ 2,0 V.
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Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 62: Matriz C: Curvas de transfereˆncia ID x VDS para VG = 0,6 V ate´ 2,0 V.
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Fonte: Elaborada pelo autor
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C.1.2 Caracterizac¸a˜o do ISFET utilizado nos condicionadores pro-
postos
Esta sec¸a˜o apresenta a caracterizac¸a˜o dos ISFETs baseados na tese
de doutorado apresentada em [47] e utilizados nos circuitos condicionadores
apresentados no capı´tulo 4.
A Figura 63 ilustra em detalhe o ISFET fabricado com base no traba-
lho apresentado em [47]. Este ISFET possui filme de TiOx como elemento
sensor e treˆs matrizes contendo 78 dispositivos em paralelo cada.
Figura 63: ISFET empregado nos condicionadores discretos propostos: (a) Ar-
ranjos de 78 ISFETs com filme de TiOx como elemento sensor ao ı´on H+. (b)
Detalhe de um transistor ISFET (50µx50µm) com filme de TiOx como elemento
sensor ao ı´on H+
(a)
(b)
Fonte: Elaborada pelo autor
A curva apresentada na Figura 64 mostra os valores obtidos para
tensa˜o de limiar, corrente especı´fica do modelo e raza˜o da transcondutaˆncia
de porta pela corrente de dreno ma´xima gm/ID. Como estes dados, e´ possı´vel
obter paraˆmetros adicionais necessa´rios para alimentar o modelo comporta-
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mental descrito em Verilog-A e utilizado ao longo das simulac¸o˜es.
Figura 64: Extrac¸a˜o da tensa˜o de limiar (VT 0), corrente especı´fica IS e da raza˜o
da transcondutaˆncia de porta pela corrente de dreno ma´xima gm/ID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
g m
/I D
(1
/V
)
Experimental
0
10
20
30
40
50
1 1,5 2
I D
(µ
A)
VGS (V)
(gm/ID)max=8,65 1/V
TO =1,26 V
S =15,7 µA
V
I
0,531(gm/ID)max
VGS = VTO
X
S =15,7 µAI
Fonte: Elaborada pelo autor
A fim de complementar a caracterizac¸a˜o do dispositivo, a Figura 67
mostra a caracterı´stica ID x VDS para uma das matrizes do dispositivo (ter-
minais 1 e 16 do chip). Nesta figura, a parte superior denota o potencial de
porta VG aplicado de 0,6 V ate´ 1,3 V; enquanto que a inferior, de 1,4 V a
2,0 V. Com esta separac¸a˜o e´ possı´vel verificar melhor o comportamento do
dispositivo para diversos valores de tensa˜o de porta. Verifica-se que em um
determinado valor de tensa˜o VDS aplicado sobre o dispositivo, o mesmo entra
na regia˜o de breakdown. O valor desta tensa˜o varia segundo a tensa˜o do po-
tencial de refereˆncia, mas pode-se notar uma maior responsividade no regime
de operac¸a˜o em inversa˜o fraca.
Ademais, a Figura 66 ilustra a curva IDxVGS do dispositivo apenas para
complementar o processo de caracterizac¸a˜o do dispositivo.
C.1 Me´todo de Extrac¸a˜o da Tensa˜o de Limiar (VTO) e da corrente especı´fica (IS) do transistor157
Figura 65: Curvas de transfereˆncia ID x VDS utilizando a matriz dos terminais 1
e 5 do chip
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Fonte: Elaborada pelo autor
Figura 66: Curvas de transfereˆncia ID x VGS utilizando a matriz dos terminais 1
e 5 do chip
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Figura 67: Curvas de transfereˆncia ID x VDS utilizando a matriz dos terminais 1
e 16 do chip
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Fonte: Elaborada pelo autor
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ANEXO D – LAYOUT DO CONDICIONADOR INTEGRADO PHCO
Figura 68: Layout completo do chip enviado a` fabricac¸a˜o pela MOSIS. O circuito
condicionador pHCO projetado esta´ localizado no canto inferior esquerdo.
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 69: Layout do condicionador integrado pHCO denotando a func¸a˜o de
cada PAD. O detalhe apresentado na moldura em vermelho e´ a protec¸a˜o ESD.
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Figura 70: Detalhe dos blocos utilizados no layout do pHCO: oscilador, capacitor de desacoplamento DC e buffers.
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Fonte: Elaborada pelo autor
162 Anexo D – Layout do condicionador integrado pHCO
163
ANEXO E – DESENVOLVIMENTO DA EQUAC¸A˜O 58
E.0.3 Obtenc¸a˜o da func¸a˜o de transfereˆncia vo(s)/vi(s)
Figura 71: Modelo de pequenos sinais para uma ce´lula de atraso do circuito
pHCO
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Fonte: Elaborada pelo autor
Fazendo a lei de Kirchhoff no no´ em vo, segue que:
ip+ in+ io = 0 (E.1)
Sabendo que:
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ip = gmpvin+gdspvo (E.2)
in = gmnvin−gmsnvre f +gdsn(vo− vre f ) (E.3)
io = sCLvo (E.4)
E substituindo as equac¸o˜es (E.2), (E.3) e (E.4) na equac¸a˜o (E.1),
obtem-se a seguinte expressa˜o:
gmpvi+gdspvo+gmnvin−gmsnvre f +gdsn(vo− vre f )+ sCLvo = 0 (E.5)
A expressa˜o em (E.5) conte´m o termo vre f , o que impossibilita isolar
vo(s)/vi(s). Sabendo que in = iISFET :
gmnvi−gmsnvre f +gdsn(vo− vre f ) =
gmI
N
vre f +
gdsI
N
vre f (E.6)
Isolando vre f em func¸a˜o de vi, segue que:
vre f =
gmnvi+gdsnvo
gmsn +gdsn +
gmI+gdsI
N
(E.7)
Substituindo a equac¸a˜o (E.7) na equac¸a˜o (E.5) e isolando vo(s)/vi(s),
segue que:
H(s) =
vo(s)
vi(s)
=
−gmp(gmsn +gdsn)+(gmn +gmp)(
gmI+gdsI
N )
(gmsn +gdsn)(gdsp+sCL)+(gdsn +gdsp + sCL)
gmI+gdsI
N
(E.8)
O argumento da func¸a˜o de transfereˆncia da equac¸a˜o (E.8) fornecera´ a
condic¸a˜o de fase para oscilac¸a˜o.
arg(H( jω)) =− pi
N
(E.9)
−arctan ωCL(gmsn +gdsn +
gmI+gdsI
N )
(gmsn +gdsn +
gmI+gdsI
N )gdsp +gdsn(
gmI+gdsI
N )
=− pi
N
(E.10)
Resolvendo a equac¸a˜o (E.10) e sabendo queω = 2pi foISFET , segue que:
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foISFET = tg
( pi
N
)
gdsp + 1
N
(
gmsn+gdsn
gmI +gdsI
)
+1
gdsn

2piCL
(E.11)
A fim de simplificar a equac¸a˜o (E.11) e deixa´-la mais intuitiva, definiu-
se a seguinte constante:
κ =
1
N
(
gmsn+gdsn
gmI+gdsI
)
+1
≈ 1
N
(
gmsn
gmI
)
+1
(E.12)
Chega-se, assim, na expressa˜o da frequeˆncia de oscilac¸a˜o em peque-
nos sinais do circuito condicionador pHCO.
foISFET = tg
( pi
N
) (gdsp +κgdsn)
2piCL
(E.13)
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ANEXO F – EXPRESSA˜O DO GANHO EM MALHA FECHADA DO
PRIMEIRO BUFFER
A expressa˜o do ganho em malha fechada apresentada em (68) e uti-
lizada no projeto do primeiro buffer pode ser obtida aplicando a lei de Kir-
chhoff no no´ vo da Figura 44(b):
gmvgs+gdsvo+ sCLvo = iR (F.1)
Como iR = (vo−vgs)R−1F , segue que:
gmvgs+gdsvo+ sCLvo = (vo− vgs)R−1F (F.2)
Isolando os termos vo e vgs, obte´m-se a expressa˜o do ganho em malha
fechada do circuito da Figura 45(a).
vo(s)
vgs(s)
=
−(gm+R−1F )
gds−R−1F + sCL
(F.3)
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ANEXO G – RESPONSIVIDADE DE Vout EM RELAC¸A˜O A`S
CORRENTES DE POLARIZAC¸A˜O IBIAS1 E IBIAS2 NO
CIRCUITO SEGUIDOR DE FONTE-E-DRENO
A responsividade de Vout em relac¸a˜o a`s correntes de polarizac¸a˜o no
circuito seguidor de fonte-e-dreno pode ser obtida atrave´s da derivada parcial
da expressa˜o em (50) - apresentada na sec¸a˜o 3.2 do capı´tulo 3 - em relac¸a˜o a`s
correntes IBIAS1 e IBIAS2, conforme segue:
∂Vout
∂ IBIAS1
=−∂Vth(ISFET )
∂ IBIAS1
+
IBIAS2
β · I2BIAS1 ·RDS
− RDS
2
(G.1)
∂Vout
∂ IBIAS2
=−∂Vth(ISFET )
∂ IBIAS2
− 1
β · IBIAS1 ·RDS (G.2)
Supondo agora, como exemplo, valores para RDS = 0,46 MΩ,
IBIAS1 = 0,85 µA, IBIAS2 = 1,2 µA e β = 47 mA/V 2 1 segue que:
∂Vout
∂ IBIAS1
=−∂Vth(ISFET )
∂ IBIAS1
+76,8 V/A−0,23V/µA≈−0,23 V/µA
(G.3)
∂Vout
∂ IBIAS2
=−∂Vth(ISFET )
∂ IBIAS2
−54,41 V/A≈−54,41 V/A (G.4)
A partir desta ana´lise quantitativa e baseado na equac¸a˜o (G.3),
observa-se uma responsividade em Vout aproximadamente igual a - 0,23 V/µA
em relac¸a˜o a IBIAS1. Em outras palavras, isso significa que uma variac¸a˜o de
1 µA no ponto de operac¸a˜o de IBIAS1 resulta em uma variac¸a˜o aproxima-
damente igual - 0,23 V em Vout , denotando, quantitativamente, a exigeˆncia
pra´tica de fontes de corrente com ponto de operac¸a˜o esta´vel e fixo. A na˜o
considerac¸a˜o deste requerimento de projeto podera´ resultar na saturac¸a˜o de
Vout , impossibilitando, assim, a sua devida leitura.
1Valores obtidos atrave´s do experimento.
